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1.1. Motivación del trabajo
El ictus y sus secuelas
Un ataque cerebrovascular o ictus es un trastorno brusco de la circulación cerebral
que altera la función de una determinada región del cerebro. Se puede producir por una
disminución del ﬂujo sanguíneo que recibe una parte del cerebro (ictus isquémicos) o por
la hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral (ictus hemorrágicos) [88]. En
los dos casos, la sangre no llega correctamente al cerebro lo que conlleva a una muerte
irreversible de las neuronas (células cerebrales) afectadas por la falta de aporte de oxígeno
y nutrientes transportados por la sangre [117].
Por lo tanto, las secuelas de un accidente cerebrovascular dependerán de la región del
cerebro afectada. Entre otros síntomas, estos ataques pueden producir trastornos visuales
(hemianopsia), alteraciones en el habla (afasia y/o disartria), trastornos de sensibilidad
(falta de tacto) y/o alteraciones motoras. Entre estas últimas, la hemiplejía (paralización
de una mitad lateral del cuerpo), la hemiparesia (disminución de fuerza de una mitad
lateral del cuerpo), la apraxia (disociación entre la idea y la ejecución motora) y la dismetría
1
Capítulo 1. Introducción
(ejecución de los movimientos sin medida en el tiempo ni en el espacio) son las alteraciones
motoras más importantes y frecuentes [127].
La capacidad de movimiento es una función del control neuronal del sistema nervioso.
En los movimientos intencionales típicos de los miembros superiores e inferiores, el estado
del entorno es adquirido a través de los canales sensoriales (visión, tacto, audición, olfato
y gusto), y a partir de estas mediciones, el cerebro toma la decisión de ejecutar un mo-
vimiento u otro [55]. En pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular, debido a
la muerte de las neuronas, el cerebro pierde la capacidad de decisión. Esto explica que el
80% de los pacientes afectados por el ictus sufran algún déﬁcit en su sistema motor [163].
Tratamiento del ictus
En la actualidad no existe ningún tratamiento quirúrgico ni farmacológico para las
afectaciones cerebrales. Pero según distintas investigaciones, gracias a la neuro-plasticidad
del cerebro, los pacientes pueden llegar a recuperar la mayoría de sus capacidades [55, 160].
Las pruebas de resonancia magnética funcional han demostrado que la corteza visual de los
ciegos se reorganiza para procesar información táctil, como la lectura y la interpretación de
Braille. Esto muestra que el cerebro se reorganiza para adaptarse a nuevas circunstancia.
Por otro lado, es conocido que las personas aprendemos de experiencias adquiridas por
el entorno, es decir, el proceso de aprendizaje del cerebro y de sus neuronas depende de
sus entradas o patrones de aprendizaje. En el caso de personas que sufren alteraciones
motoras, se desea que el cerebro aprenda a controlar la parte del cuerpo afectada, por lo
tanto, se le deberán presentar patrones de movimiento para ese miembro del cuerpo. En
otras palabras, tras el episodio del ictus, con el ﬁn de restituir las funcionalidades perdidas,
el paciente deberá realizar ejercicios de aprendizaje o de rehabilitación.
Para que el aprendizaje sea el adecuado, dichos ejercicios de rehabilitación se deben
asemejar a las tareas diarias a las que afrontará el paciente en su vida cotidiana (coger
y dejar elementos de poco peso, abrir cajones o botellas, etc.). Además, para conseguir
un número alto de patrones y minimizar el tiempo de aprendizaje, se deben de realizar los
mismos ejercicios una y otra vez.
Teniendo todo esto en cuenta, el equipo médico de rehabilitación plantea para cada
paciente un programa de ejercicios. Estos ejercicios de rehabilitación funcional, se encuen-
tran directamente ligados a las técnicas de terapia física y ocupacional, las cuales se basan
en la manipulación guiada del miembro afectado.
Este proceso de recuperación se divide en diferentes fases dependiendo del estado del
paciente [88]. Se suele iniciar ya en fases muy precoces, en los primeros días de estancia en
el hospital, tan pronto como la situación médica del paciente lo permita, y puede alargarse
de por vida. Por ello, es necesario que los ejercicios de rehabilitación evolucionen con el
estado del paciente.
Un programa de rehabilitación adecuado, además de ayudar a recuperar las funciona-
lidades perdidas, contribuye a que el paciente recupere su autoestima y no caiga en un
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estado depresivo que impida su recuperación. Con la ayuda de estos programas, trascurrido
un año desde el ataque cerebrovascular, un tercio de los pacientes vuelven a su trabajo
cotidiano, un 20% necesitan ayuda sólo en determinadas situaciones y sólo un 20% son
dependientes en mayor o menor medida [117].
Actualmente, en la mayoría de los casos, aunque utilicen elementos de apoyo (colcho-
netas, camillas, pelotas, grúas, piscinas, equipos de electroterapia, etc.), los ejercicios de
rehabilitación los realizan ﬁsioterapeutas especializados, aplicando fuerza directamente en
los pacientes. Este proceso, además de requerir el esfuerzo físico del terapeuta, es muy
costoso, ya que cada paciente precisa de un ﬁsioterapeuta en cada momento. Por esta
razón, en muchos de los casos, se disminuyen las horas de rehabilitación, reduciendo la
posibilidad de recuperación de los pacientes y generando un problema que afecta a millones
de enfermos con déﬁcit motor [182].
Repercusión económica y social
Según la Organización Mundial de Salud (World Health Organization) las enferme-
dades cerebrovasculares representan la tercera causa de muerte y la primera causa de
discapacidad física en los países industrializados [158, 121]. Se diagnostican más de 15
millones de ataques anuales [29, 133], de los cuales, según el Grupo de Estudio de Enfer-
medades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, 120.000 corresponden
a ciudadanos Españoles [38].
Las tres cuartas partes de estos ataques cerebrovasculares afectan a pacientes mayores
de 65 años [158], por lo tanto, debido al envejecimiento global de la población, se prevé
que en los próximos años se incremente el número de personas afectadas por el ictus. Se
estima que para el año 2030 el número de ataques anuales llegue hasta los 23 millones
[133].
Actualmente, gracias a la implantación de los nuevos protocolos de activación [68],
cada día son más los afortunados que consiguen superar un ataque cerebrovascular, es
decir, existe una tendencia decreciente en cifras de mortalidad en ataques de ictus [39].
Este hecho, junto al envejecimiento de la población, produce un incremento constante de
pacientes afectados por enfermedades cerebrovasculares. Hoy en día, cerca de 33 millones
de personas en el mundo tiene que que vivir con alguna secuela del ictus [29, 176].
En términos socio-económicos, el número elevado de pacientes de ictus conlleva un
alto coste en atención sanitaria y social. Se estima que en los países industrializados el
ictus consume entre el 3% y el 4% del gasto sanitario total, distribuyéndose el 76% de los
costes sanitarios directos en el primer año tras el evento, concentrados mayoritariamente
en costes hospitalarios y de rehabilitación [158].
Rehabilitación con dispositivos robóticos
Ante esta situación, conociendo la importancia de la rehabilitación y los progresos
obtenidos gracias a la utilización de los robots en otros sectores además de la industria y
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la manipulación de alimentos, como es el caso de la medicina, los dispositivos robóticos
han sido propuestos para mejorar la calidad de vida de los enfermos que han sufrido un
ictus.
Los dispositivos robóticos permiten emular y replicar los movimientos y ejercicios que
un ﬁsioterapeuta realiza, obteniendo tratamientos de mayor intensidad y frecuencia que
permiten la rápida recuperación de pacientes con déﬁcit motor [192].
En una sección de rehabilitación típica con dispositivos robóticos, al inicio del ejercicio,
con la ayuda de un ordenador, el ﬁsioterapeuta selecciona la tarea a realizar en el software
de apoyo dependiendo del estado de recuperación usuario. Una vez realizado este proceso,
es el robot el encargado de ejecutar los ejercicios (Fig. 1.1).
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Figura 1.1: Diagrama de rehabilitación con dispositivos robóticos.
En función de la tarea seleccionada, el software de rehabilitación genera una referencia
de posición o fuerza. A partir de este valor y de las mediciones de los sensores, el controlador
calcula la consigna de los actuadores consiguiendo que el robot se comporte de forma
deseada. Al mismo tiempo, el paciente, en una pantalla, visualiza los ejercicios a realizar
y con la ayuda del robot intenta ejecutarlos. Por otro lado, el controlador transmite al
software de apoyo los valores reales de fuerza y desplazamiento obtenidos de las mediciones
de los sensores, para que éste pueda visualizarlos en pantalla y guardarlos en su memoria.
Terapias convencionales vs. Rehabilitación con dispositivos robóticos
Como se puede observar, a diferencia de la rehabilitación convencional, con los dispo-
sitivos robóticos no es necesario la asistencia continua de un ﬁsioterapeuta o médico de
rehabilitación. Lo que permite que un mismo terapeuta pueda atender a un número mayor
de pacientes, consiguiendo aumentar la duración y la frecuencia de los tratamiento. De
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esta forma, además de minimizar los tiempos de recuperación, se disminuyen los costes
sanitarios.
Por otro lado, en la rehabilitación convencional los pacientes tienen que trasladarse
hasta las clínicas de rehabilitación para recibir su tratamiento. Este es un gran inconve-
niente que además de consumir mucho tiempo, puede ser muy complejo para una persona
con discapacidad física. Los robots de rehabilitación, con la ayuda de un control remoto,
permiten que los pacientes reciban tratamiento en lugares más convenientes, como en
sus casas o en centros sanitarios pequeños cercanos a sus hogares. Por lo que permiten
aumentar la frecuencia de los ejercicios, al mismo tiempo que aumentan la comodidad de
los pacientes y disminuyen los gastos de transporte [192].
Otro de los grandes beneﬁcios de los dispositivos robóticos es su capacidad de medición
que permite cuantiﬁcar y memorizar las fuerzas y movimientos realizados por el paciente.
Gracias a estos datos, al ﬁnalizar la tarea, el médico de rehabilitación puede analizar el
estado del paciente con el objetivo de evaluar su evolución y adaptar los ejercicios a sus
necesidades. Por lo que los ejercicios programados no dependerán de la subjetividad y de
la destreza del terapeuta [198].
Y por último, con el apoyo de un interfaz gráﬁco, los robots de rehabilitación pueden
llegar a construir un entorno de realidad virtual que incentivan aún más el proceso de reha-
bilitación del paciente. Al mismo tiempo, este software de apoyo aumenta la comunicación
entre el ﬁsioterapeuta, el paciente y el robot, facilitando la ejecución del ejercicio [179].
Aunque son muchas las ventajas de utilizar dispositivos robóticos para la rehabilitación,
debido a la gran complejidad tecnológica que suponen, todavía son escasos los ensayos
clínicos ejecutados. Aún así, se han podido realizar las primeras comparaciones entre las
terapias convencionales y la rehabilitación con dispositivos robóticos [92, 113, 116, 177].
De los trabajos analizados se extrae que cuando la duración y la intensidad de la terapia
convencional se corresponden con la de la terapia asistida por robot, no existe ninguna
diferencia en la recuperación motora de los pacientes. Sin embargo, se ha observado que
un aumento de duración y de frecuencia de la terapia mejora notablemente los resultados.
Como se ha mencionado, los dispositivos robóticos permiten realizar ejercicios más dura-
deros y repetitivos que las terapias tradicionales, por lo que pueden ayudar a mejorar el
proceso de rehabilitación de pacientes de ictus.
Necesidad de controlar la fuerza y el movimiento de interacción
En la última década, observando los beneﬁcios que pueden aportar los dispositivos
robóticos a terapias de rehabilitación, se ha aumentado notablemente el interés cientíﬁco
en esta línea de investigación, siendo muchos los trabajos que han propuesto robots para
la rehabilitación de extremidades superiores [18, 115, 135] e inferiores [65, 103, 193].
Aunque el avance en la línea de dispositivos robóticos para la rehabilitación es patente,
una de las cuestiones más importantes aún sin resolver es el diseño de un control adecuado y
seguro. Al ejecutar los ejercicios de rehabilitación, el usuario ejerce una fuerza desconocida
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que modiﬁca la posición del dispositivo. Sin embargo, las estrategias habituales de control,
no consideran esta interacción entre el paciente y el robot, por lo que no son adecuadas
en este tipo de aplicaciones [30, 66]. Con el ﬁn de controlar esta interacción es necesario
implementar algoritmos de control avanzados que combinen mediciones de movimiento y
fuerza.
En la literatura, se han propuesto varios enfoques para implementar la interacción entre
el paciente y el robot. Unos de los más utilizados son el control de impedancia introducido
por Hogan en 1984 [58], y su complementario, el control de admitancia [6, 115]. Estas
metodologías permiten controlar la relación entre la posición y la fuerza de contacto,
adaptándolo a la situación del paciente y al ejercicio de entrenamiento a realizar. Sin
embargo, algunos autores han propuesto otras estructuras de control basándose en los
requisitos particulares de cada dispositivo: el control de fuerza [178], el control de posición
adaptativo [190], el campo de fuerza [195], algoritmos de control basados en señales EMG
(señales electromiográﬁcas) [73] o el control fuzzy [7] son algunos de ellos. Por lo que
hoy en día todavía no existe una estructura de control generalizada para los dispositivos
robóticos de rehabilitación.
Otra de las problemáticas de estos controladores es la necesidad de medir la fuerza
y el movimiento de la interacción humano-robot. Las mediciones de fuerza a través de
sensores presentan inconvenientes económicas, mecánicas y electrónicas que diﬁcultan su
uso [3, 36]. Por lo que se requiere de un modelo matemático del robot capaz de estimar
la fuerza y el movimiento de la interacción [168, 189], lo que conlleva un esfuerzo extra
para el diseñador.
Por último, para que estos controladores satisfagan todas las necesidades de personas
con déﬁcit motor, es preciso generar consignas apropiadas adaptadas al estado de recu-
peración del paciente y al ejercicio de rehabilitación a realizar. Es decir hay que diseñar
las tareas de rehabilitación de alto nivel [135]. No obstante, considerando el impacto al-
tamente individualizado de la discapacidad motora en personas que han sufrido un ictus,
este labor se convierte tan complejo como necesario.
Resumiendo, la rehabilitación mejora el pronóstico funcional de enfermos de ictus,
favorece a la reincorporación del paciente al domicilio y contribuye a que recupere su
autoestima, mientras que consigue reducir los costes globales debidos a la enfermedad. Los
dispositivos robóticos pueden mejorar este proceso de rehabilitación, llenando los vacíos de
las terapias convencionales, pero para ello precisan de controladores adecuados y robustos.
Por ello es necesario profundizar en el proceso de modelado y en el diseño de controladores
avanzados de robots asistenciales y sanitarios.
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1.2. Objetivos de la tesis
Como se ha mencionado anteriormente, con objetivo de mejorar el proceso de recupe-
ración de pacientes que sufren déﬁcit motor debido a un ictus, la robótica de rehabilitación
se presenta como una nueva alternativa, sin embargo, a tal ﬁn se requiere de un controla-
dor adecuado, seguro, ﬁable y robusto. Es por ello por lo que el objetivo principal que se
pretende lograr en esta tesis doctoral es diseñar e implementar una estructura de control
avanzada adecuada para este tipo de dispositivos.
Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos parciales:
Deﬁnir una metodología de modelado adecuada a los robots asistenciales y
sanitarios. Como se ha mencionado, para la construcción de un controlador avanzado
es imprescindible poseer un modelo cinemático y dinámico adecuado del robot. Sin
embargo, debido a la compleja estructura de estos dispositivos, este proceso es tan
necesario como costoso. Por ello, tras analizar los métodos de modelado de los robots
asistenciales y sanitarios, se ve la necesidad de deﬁnir una metodología adecuada para
la obtención de modelos precisos que puedan ser incorporados a los algoritmos de
control avanzado.
Diseñar controladores de nivel de dispositivo avanzados adecuados para los
robots asistenciales y sanitarios. Si en cualquier proceso de automatización es
importante poseer un controlador adecuado y robusto, en el ámbito de la robótica
asistencial y sanitaria dicha importancia se multiplica, ya que un controlador mal
diseñado puede llegar a lesionar al usuario. Para conseguir estos objetivos, se profun-
diza en el control de fuerza y de impedancia, utilizado con éxito en robots de otros
sectores de la industria.
Diseñar tareas de rehabilitación (controladores de nivel de tarea). Una vez ob-
tenida una estructura de control adecuada, para que los robots se comporten de
forma deseada, se deben de deﬁnir las tareas de rehabilitación que generen consig-
nas apropiadas para los controladores. Es decir se requieren algoritmos de control
de nivel superior capaces de adaptarse al estado de recuperación del paciente y a los
ejercicios de rehabilitación que se estén ejecutando.
Implementar y validar en robots reales los controladores diseñados. De este
modo, los resultados teóricos se prueban y se validan en prototipos reales de rehabi-
litación. Gracias a la colaboración entre el Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Tecnalia y Euskampus Funda-
zioa, se han validado las anteriores aportaciones en el robot de rehabilitación UHP
(Universal Haptic Pantograph) de Tecnalia.
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1.3. Estructura de la tesis
Con el ﬁn de alcanzar los objetivos deﬁnidos, la siguiente tesis se estructura en cinco
capítulos. En el primer capítulo se realiza una pequeña introducción a la robótica asisten-
cial, y se analizan las estructuras mecánicas y los algoritmos de control de los robots de
rehabilitación existentes.
En el segundo capítulo de la tesis se aborda el modelado cinemático/dinámico de robots
asistenciales y sanitarios, realizando un análisis de las aproximaciones más extendidas y las
características que ofrecen. En base a ello, se plantea la metodología de modelado cinemá-
tico y dinámico. Esta metodología se valida posteriormente en el robot de rehabilitación
UHP (Universal Haptic Pantograph).
El tercer capítulo de la tesis está dedicado al control avanzado para robótica asistencial
y sanitaria. En este capítulo se diseñan controladores de nivel de tarea y de nivel de
dispositivo que satisfagan las necesidades de los programas de rehabilitación y de los
pacientes con movilidad reducida debido a un ataque de ictus. Para ello, los controladores
de nivel de tarea se dotan con la posibilidad de adaptarse al estado de recuperación del
paciente, mientras que los de nivel de dispositivo se aseguran de seguir a las referencias
de fuerza/posición de una forma suave y segura.
El cuarto capítulo de la tesis está dedicado a la implementación y validación de los
algoritmos de control diseñados en la sección anterior. Con este objetivo se ejecutan
diferentes pruebas experimentales con el robot de rehabilitación UHP.
Por último, en el capítulo ﬁnal se resumen las conclusiones principales del trabajo y se
proponen una serie de líneas futuras de investigación.
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2 Estado del Arte
Como se ha deﬁnido en la introducción de esta memoria (Capítulo 1), el objetivo prin-
cipal que se pretende lograr en esta tesis doctoral es diseñar e implementar una estructura
de control avanzada adecuada para los robots asistenciales y sanitarios. Para poder cum-
plir con este objetivo, es imprescindible conocer el funcionamiento, las características y las
técnicas habituales de control de dichos dispositivos.
Con este ﬁn, en el Capítulo 2.1, se presenta una pequeña introducción a la robótica
asistencial. A continuación, en el Capítulo 2.2, se analizan los requisitos que deben cum-
plir los dispositivos robóticos de rehabilitación, y se comparan las múltiples estructuras
mecánicas y sistemas de accionamiento que se pueden encontrar en la bibliografía. El Ca-
pítulo 2.3 esta dedicada a la descripción de los algoritmos de control de bajo y alto nivel
implementados en robots asistenciales y sanitarios existentes. Por último, en el Capítulo
2.4, se resumen las ideas principales del Estado del Arte extrayendo las conclusiones más
importantes.
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2.1. Robots Asistenciales
La palabra robot fue usada por primera vez en el año 1921 en la obra "Los Robots
Universales de Rossum", escrita por el dramaturgo checo Karel Capek (1890 - 1938). Su
origen viene de la palabra eslava Robota", que se reﬁere al trabajo realizado de manera
forzada o esclava. Desde entonces, los robots se han utilizado para realizar todo tipo de
tareas peligrosas o tediosas para los humanos, como la carga y descarga de maquinaria
pesada, la producción en masa de bienes industriales o la exploración submarina y espacial.
Gracias a los avances tecnológicos, en la actualidad, estos dispositivos se mueven con
gran ﬁabilidad, robustez y exactitud llegándose a utilizar en aplicaciones industriales de gran
precisión como la soldadura, el corte por láser o la medición de precisión. Los progresos
tecnológicos, combinados con las mejoras en la resolución de las imágenes, han propiciado
un rápido crecimiento de los robots en otras áreas más allá de la industria, como la robótica
asistencial.
Los robots asistenciales ayudan a personas con discapacidades físicas a mejorar su
calidad de vida, intentando disminuir los vacíos producidos por alteraciones motoras de
los miembros superiores e inferiores. Dependiendo de su aplicabilidad, estos dispositivos se
pueden clasiﬁcar como prótesis, robots asistidos y robots de rehabilitación [14, 48, 159].
Prótesis
Una prótesis es un dispositivo mecánico que sustituye a una parte inexistente del cuerpo
humano, como el brazo, la pierna o la mano (Fig. 2.1). Su objetivo es suplir las habilidades
perdidas por la amputación del miembro, por lo que sus dimensiones y rangos de movi-
miento se asemejan a dicho miembro. Es por ello por lo que cada prótesis debe ser hecha a
medida para cada paciente, con sus necesidades funcionales especiﬁcas y sus rasgos físicos.
Figura 2.1: Prótesis del miembro superior Utah Arm [180].
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Aunque las prótesis iniciales eran mecanismos puramente mecánicos sin ningún tipo
de control, hoy en día, se recurre a las tecnologías robóticas que permiten replicar con
gran precisión las habilidades y movimientos del miembro inexistente. Además, con la
intencionalidad de conseguir una autonomía completa de los pacientes, para el control de
las prótesis robóticas se utilizan señales electromiográﬁcas o EMGs (señales de actividad
eléctrica producidas por un músculo durante el proceso de contracción y relajación) que
permiten comunicar la prótesis con el cerebro [200].
Robots Asistidos
No todos los casos de la perdida de movilidad están ligados a la perdida o amputación
de un miembro. Los pacientes que han sufrido un ictus por ejemplo, pierdan la movilidad
y la fuerza de sus extremidades sin llegar a amputar dichos miembros. En estos casos, no
es posible usar prótesis, por lo que se emplean robots asistidos para ayudar a los afectados
a completar actividades cotidianas de forma autónoma [2, 33, 193].
El tipo de ayuda que los robots asistidos proveen puede ser categorizado en dos grupos:
manipulación o ayuda a la movilidad. Los del primer tipo (Fig. 2.2 (a)), son manipuladores
robóticos que completan las funcionalidades de miembros superiores e inferiores en tareas
como comer, beber, lavarse, afeitarse o limpiarse los dientes. Por lo que su periodo de
uso se limita a la ejecución de estas tareas predeﬁnidas, y en la mayoría de los casos, no
interactuan con en el miembro afectado, lo que les permite mayor movilidad y simpliﬁca
su diseño y control.
(a) DLR Light-weight Robot III (b) Jaeco
Figura 2.2: Robot asistidos: (a) Manipulador DLR [56] (b) Órtesis Jaeco [64].
Los del segundo tipo (Fig. 2.2 (b)), están diseñados para ayudar a la movilidad de la
extremidad debilitada en cualquier actividad de la vida cotidiana. Normalmente, suelen ser
órtesis de forma exoesqueleta montados en el miembro afectado, es decir, son típicamente
mecanismos estructurales externos cuyos segmentos y articulaciones se corresponden con
los del cuerpo humano. En estos, la interacción robot-humano es continua, con todas las
diﬁcultades de seguridad, portabilidad, diseño y control que esto conlleva. La intención de
movimiento del usuario se extrae de forma manual o intuitiva: el control manual se realiza
usando joysticks, botones o dispositivos similares que pueden ser manejados por el usuario,
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mientras que el método de control intuitivo captura la intención del movimiento a través
de señales EMG o sensores de otro tipo (fuerza, presión, etc.) [159].
Robots de Rehabilitación
Los robots asistidos apoyan la ejecución de las tareas pero no ayudan a mejorar las
capacidades motoras de los pacientes. Es decir, una vez eliminado el dispositivo, el afectado
no habrá mejorado su estado. Sin embargo, los robots de rehabilitación (Fig. 2.3) ayudan
a recuperar las habilidades perdidas para que los pacientes puedan ejecutar las tareas sin
apoyo externo, mejorando las técnicas de tratamiento tradicionales y permitiendo una
terapia más precisa y frecuente.
 
(a) ATD (b) Armeo
Figura 2.3: Los robots de rehabilitación (a) ATD [189] (b) Armeo [142]
Debido a limitaciones temporales, de personal o económicas, los programas de recu-
peración convencional priorizan la recuperación de las extremidades inferiores, relegando a
un segundo plano la funcionalidad de las extremidades superiores. Sin embargo la movili-
dad de los miembros superiores es fundamental para llevar a cabo tareas cotidianas tales
como agarrar o mover elementos, siendo su rehabilitación fundamental para mejorar la
autonomía del paciente. Es por ello por lo que se ve la necesidad de indagar en dispositivos
robóticos de rehabilitación de las extremidades superiores.
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2.2. Dispositivos Robóticos de Rehabilitación de las
Extremidades Superiores
Como se ha mencionado anteriormente, los dispositivos robóticos pueden mejorar el
proceso de rehabilitación de pacientes con alteraciones motoras. Permiten emular los ejerci-
cios de un ﬁsioterapeuta obteniendo tratamientos de mayor precisión y frecuencia. Además,
el dispositivo puede funcionar como una herramienta de medición que permite cuantiﬁcar
fuerzas y/o movimientos. Y por último, con ayuda de un interfaz gráﬁco se puede llegar a
construir un entorno de realidad virtual facilitando e incentivando aún más el proceso de
rehabilitación del paciente.
En esta capítulo, con la intención de conocer mejor este tipo de dispositivos, se resu-
me el trabajo realizado por otros investigadores en este área. Para ello, en primer lugar,
para conocer el rango de movimiento de los robots, se analiza la cinemática del miembro
superior (Capítulo 2.2.1). A continuación, se analizan los requisitos que deben cumplir los
robots de rehabilitación (Capítulo 2.2.2). Después, se profundiza en las diferentes estruc-
turas mecánicas propuestas (Capítulo 2.2.3) y en los sistemas de accionamiento (Capítulo
2.2.4) de los robots de rehabilitación existentes. Y por último, se concluyen las ideas más
importantes realizando un resumen de los dispositivos robóticos de rehabilitación de las
extremidades superiores que se pueden encontrar en la bibliografía (Capítulo 2.2.5).
2.2.1. Análisis cinemático de la extremidad superior
En cualquier aplicación robótica, el primer paso para diseñar un dispositivo es analizar
la problemática a resolver. Es decir, se debe conocer los movimientos que debe de realizar
el dispositivo robótico y el rango de movimiento en el que se deberá de mover. Por lo que
en el caso de la robótica de rehabilitación de las extremidades superiores es imprescindible
analizar la cinemática de esta extremidad.
Mecánicamente hablando, el miembro superior es una de las partes más complejas
del cuerpo humano. Se compone de tres segmentos, brazo, antebrazo y mano, que están
unidos por tres articulaciones complejas, hombro, codo y muñeca (Fig. 2.4). Dejando los
dedos a un lado, la extremidad superior posee siete articulaciones rotativas lo que le permite
posicionar y orientar un elemento.
De las siete articulaciones, tres están en el hombro, permitiendo realizar movimientos de
rotación, ﬂexión/extensión y abducción/aducción (Fig. 2.4). El codo posee otras dos arti-
culaciones que permiten ejecutar movimientos de ﬂexión/extensión y supinación/pronación.
Y por último, en la muñeca existen otras dos articulaciones que permiten realizar movi-
mientos de abducción/aducción y ﬂexión/extensión [6, 48].
En la Tabla 2.1 se resume el rango de movimiento de cada articulación en una persona
sana [6].
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Figura 2.4: Articulaciones y movimientos de la extremidad superior.
Articulación Movimiento Rango de movimiento
Hombro
Rotación  90 - 90
Flexión/Extensión  180 - 50
Abducción/Aducción  180 - 50
Codo
Extensión/Flexión  10 - 145
Pronación/Supinación  90 - 90
Muñeca
Flexión/Extensión  90 - 70
Abducción/Aducción  15 - 40
Tabla 2.1: Rango de movimiento de cada articulación de la extremidad superior.
Una persona que ha sufrido un ataque cerebrovascular puede perder la movilidad de
todas o algunas de las articulaciones mencionadas, por lo que en el proceso de rehabilitación
habrá que realizar ejercicios para todas ellas. Por lo tanto, los robots de rehabilitación deben
de ser capaces de realizar movimientos de rotación, ﬂexión/extensión, abducción/aducción
y pronación/supinación, con el ﬁn de rehabilitar todo el brazo (hombro, codo y muñeca).
14
2.2. Dispositivos Robóticos de Rehabilitación de las Extremidades Superiores
2.2.2. Requisitos
En las últimas dos décadas, han sido muchas las investigaciones que han dedicado
sus esfuerzos al diseño de dispositivos de rehabilitación de las extremidades superiores
[96, 115, 135]. Sin embargo, sólo unos pocos como ARMin [71], MIT-Manus [87] o MIME
[94] han sido ampliamente implementados en el campo clínico.
En gran parte, este fracaso clínico se debe a que la mayoría de los dispositivos de reha-
bilitación no cumplen con las exigencias de los pacientes, ejercicios de rehabilitación o/y
centros médicos. Es evidente que estas necesidades son diferentes a las que normalmente
se reúnen en aplicaciones industriales convencionales. Este cambio de paradigma implica
muchas diferencias en el diseño y control, y quizás, en algunos casos, los investigadores
no han sabido adaptarse a estos nuevos requerimientos [159].
Por lo tanto, se observa que antes de diseñar un dispositivo robótico de rehabilita-
ción es imprescindible conocer los requisitos que deberá de cumplir una vez puesto en
funcionamiento. Estos, se pueden dividir en requisitos económicos, de operatividad, de
funcionalidad y de seguridad [183].
2.2.2.1. Requisitos económicos
Algunos centros sanitarios no consideran adquirir un dispositivo robótico debido a su
alto coste. Comparando con los robots industriales, el mercado de robots asistenciales es
mucho más reducido, lo que eleva considerablemente el coste del dispositivo y lo convierte
en inasequible para pequeños centros clínicos. Por ello, a la hora de diseñar un dispositivo
de rehabilitación, los investigadores deben considerar el coste del mecanismo e intentar
reducirlo en la medida que sea posible [130].
La necesidad de mantenimiento es otro punto a considerar en el diseño de un robot
asistencial. Los entornos en los que se van a emplear se alejan de entornos industriales
controlados donde el responsable de mantenimiento pueda asegurar su funcionamiento
óptimo. Por lo que los dispositivos tienen que ser robustos y de fácil mantenimiento, con
el objetivo de aumentar su tiempo de vida útil y justiﬁcar la inversión inicial.
2.2.2.2. Requisitos de operatividad
La operatividad es una de las razones por la que algunos robots asistenciales no son
usados en el ámbito clínico. En clínicas de rehabilitación, los responsable de los ejercicios
no son técnicos, sino terapeutas no especializados en la tecnológica robótica, por tanto,
es indispensable que el dispositivo sea de uso sencillo.
Además, hay que considerar que cada paciente posee sus propios rasgos físicos (lon-
gitud, anchura, peso, etc.) y afecciones (lateral izquierdo o derecho, posición de reposo
del miembro, estado de recuperación, etc.), por lo que el mecanismo debe ser capaz de
adaptarse al usuario. Sin embargo, en algunos casos, esta adaptación requiere demasiado
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tiempo del personal sanitario, lo que provoca rehusar del dispositivo y ejercitar el miembro
a través de técnicas convencionales de rehabilitación [183].
Otro objetivo del diseño de dispositivos de rehabilitación es conseguir robots portables.
Aunque esta característica puede aportar grandes beneﬁcios al tipo de ejercicios a realizar
y al entorno de rehabilitación, debido a los problemas de alimentación de los actuadores
y al peso del mecanismo, muy pocos como Rupert [60] han conseguido cumplir con este
objetivo. La mayoría no son portables y requieren de un elemento de apoyo. Sin embargo,
en algunos casos, el elemento de apoyo es móvil lo que facilita el traslado del dispositivo.
Por ejemplo los robots MULOS [69] y MUNDUS [125] están montados en una silla de
ruedas, mientras que el dispositivo Reogo [175] esta subido a una plataforma móvil con
pantalla y ordenador incorporado.
2.2.2.3. Requisitos de funcionalidad
Otro inconveniente de la mayoría de estas tecnologías es la variabilidad de los pacientes,
por lo que una solución para una persona no tiene porque funcionar para otra, incluso si
sus discapacidades parecen clínicamente similares. Un gran reto para la asistencia es crear
dispositivos que se pueden adaptar al estado de recuperación del usuario.
Para ello, los robots de rehabilitación deben ser capaces de moverse fácilmente sin
oponer demasiado al movimiento del paciente. Es decir, es necesario encontrar la combi-
nación correcta de guiar y resistir a las fuerzas de acuerdo con el desempeño del individuo
y de la naturaleza de la tarea [133]. Esta fuerza realizada por el dispositivo debe ser lo
suﬁcientemente grande como para asegurar que se completa la tarea, con el ﬁn de evitar
la frustración, y lo suﬁcientemente pequeña como para motivar al usuario [23].
Teniendo esto en cuenta, es posible clasiﬁcar los robots de rehabilitación en aquellos
con funcionalidades activas o pasivas [91, 96].
Los dispositivos con funcionalidad activa, entre los cuales se encuentran la mayoría de
los robots de rehabilitación como NTUH [85], MIT-MANUS [114] o RehabEXob [167], son
dispositivos capaces de generar movimiento y fuerza en el miembro afectado. Por lo que
deben estar equipados con actuadores, fuentes de alimentación, sistemas de transmisión
mecánica y controladores.
Por otra parte, los robots con funcionalidad pasiva no generan movimiento, sino que
se limitan a restringir un rango de movimiento concreto [133]. Esta restricción se puede
realizar mecánicamente, como es el caso de T-WREX [59], o a través de un sistema de
accionamiento, como el Dampace [172]. Este último es uno de los robots con funcionalidad
pasiva más avanzada. Para restringir el movimiento y el par máximo que puede realizar
el usuario, utiliza frenos de discos hidráulicos actuados a través de motores eléctricos.
Adicionalmente, con la intención de facilitar la realización de la tarea, utiliza una estructura
mecánica externa construida por cables para compensar el peso del propio robot.
Aunque el hecho de que no tenga que generar ni fuerza ni movimiento simpliﬁca con-
siderablemente el diseño y control del mecanismo, llegando a prescindir de los sistemas de
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accionamiento en algunos casos, la funcionalidad pasiva no es adecuada para la mayoría
de los tratamientos de rehabilitación. Por ejemplo, en los primeros días de rehabilitación,
donde el usuario no tiene capacidad de generar movimiento, debe ser el robot el encargado
de mover el miembro afectado, por lo que no es posible emplear este modo de trabajo. Sin
embargo, cuando el usuario ya es capaz de generar movimiento, la funcionalidad pasiva,
es muy apropiada para conocer y analizar el estado de recuperación del paciente. Por este
motivo, muchos dispositivos combinan las dos funcionalidades.
En adición a la funcionalidad activa o pasiva, en la mayoría de los casos, para motivar
al paciente y mejorar la comunicación entre el usuario y el robot, se les añaden elementos
hápticos gracias a softwares de realidad virtual [6]. Siendo muy común encontrar robots
de rehabilitación, como MIME [95], ARAMIS [131] o ATD [189], con capacidad de gene-
rar movimiento y fuerza, visualizar los ejercicios realizados en una pantalla, proporcionar
información sobre el rendimiento del paciente y comportarse de una forma pasiva.
2.2.2.4. Requisitos de seguridad
En los casos en los que el dispositivo interactúa con el ser humano, la seguridad hacia
el usuario se convierte en una de las exigencias más importantes que debe cumplir. Los
robots asistenciales y sanitarios, entre los que se encuentran los de rehabilitación, inter-
actúan estrechamente con los seres humanos, comparten el mismo espacio de trabajo y
en la mayoría de los casos están físicamente unidos a los pacientes. Además, los disposi-
tivos tienen que ser lo suﬁcientemente potente como para manipular las extremidades del
usuario, lo que implica que son lo suﬁcientemente potentes como para lesionar al sujeto
si mueven sus miembros de manera inapropiada. Por lo que la seguridad es claramente de
suma importancia [181].
Los requisitos de seguridad a cumplir por los robots asistenciales y sanitarios son mu-
chos, algunos de los cuales se detallan a continuación.
En los robots asistenciales, la precisión de la trayectoria del movimiento no es tan crítica
como puede ser en otras aplicaciones de la robótica. Por ejemplo, un robot industrial pude
tener una precisión de décimas de milímetro, mientras que en un robot de rehabilitación
se podrían aceptar errores de posición de un centímetro. Sin embargo, por la seguridad del
paciente, es preciso que los movimientos que realice el dispositivo estén dentro del rango
de movimiento del usuario. Este rango, depende de la longitud de la extremidad afectada
y de la posibilidad de movimiento de cada articulación, que puede variar de un paciente a
otro.
Otro aspecto importante es la velocidad, que en personas sanas no debe ser superior a
2m/s, mientras que en los ejercicios de rehabilitación, aunque varíe de un paciente a otro,
la velocidad de movimiento suele ser mucho más reducida [164]. Es fundamental que el
robot no realice movimientos bruscos y que sus desplazamientos sean suaves. De forma
similar, la fuerza de interacción entre el usuario y el dispositivo no debe ser superior a la
que puede soportar el paciente, ni debe variar bruscamente.
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A todos estos requisitos hay que sumarle el comportamiento desconocido del usuario,
que realiza una fuerza y un movimiento que afecta al desplazamiento del robot, y puede
llegar a inestabilizar el dispositivo. Por ello, los robots de rehabilitación deben ser capaces
de cumplir con las necesidades mencionadas en cualquier circunstancia posible y ante
cualquier perturbación externa.
Para cumplir con todas estas necesidades y proteger la seguridad del paciente, los
diseñadores tienen que combinar elementos hardware y software. Por ejemplo, el rango de
movimiento general se limita a través de la estructura mecánica, mientras que la selección
apropiada de los actuadores restringe la velocidad y la fuerza máxima. Pero el rango de
movimiento, la velocidad y la fuerza máxima de interacción que puede soportar un paciente
en cada tarea de rehabilitación, lo tiene que limitar el software del controlador dependiendo
del nivel de recuperación del usuario [181].
Si las protecciones de seguridad no cumplen con las exigencias o se produce una ano-
malía, el robot debe ser capaz de parar de una forma segura. Es decir, antes de parar debe
asegurar que cumple con los requisitos de seguridad, no pudiendo parar haciendo grandes
cambios de posición, de velocidad o de fuerza. Para cumplir con este propósito, se debe
diseñar un protocolo de detención segura, además de dar la posibilidad de generar un paro
de emergencia a través del software y del botón de emergencia.
Observando la transcendencia de la seguridad en robots asistenciales y sanitarios, en
febrero de 2014, la Organización Internacional de Normalización (ISO), publicó el estándar
de seguridad ISO 13482 para los robots de cuidado personal destinados a aplicaciones
que implican una estrecha interacción humano-robot, como son los robots asistidos y los
dispositivos para el transporte de las personas [63, 185].
Según éste estándar, durante el proceso de diseño de un robot de cuidado personal, con
el objetivo de reducir todos los riesgos, el fabricante tiene que llevar a cabo una evaluación
de riesgo, donde se deben analizar los límites espaciales, límites de velocidad, límites de
fuerza, perdidas de estabilidad, parada de emergencia y protección ante las paradas. Una
vez identiﬁcados los peligros, el riesgo tiene que ser reducido a un nivel aceptable [63].
El alcance de esta norma no considera explícitamente aplicaciones médicas, como la
rehabilitación, que tienen el propósito de diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o
minusvalías. Sin embargo, a falta de un estándar especiﬁco para este tipo de dispositivos,
por las similitudes con robots asistidos, los principios de la norma ISO 13482 se extienden
a aplicaciones de rehabilitación.
2.2.3. Estructura mecánica
Una vez deﬁnido el rango de movimiento de la extremidad superior (Capítulo 2.2.1) y
los requisitos que deben de cumplir los robots de rehabilitación (Capítulo 2.2.2), el siguiente
paso es el diseño de la estructura del robot. A diferencia de los robots industriales en los
que la mayoría tienen una estructura mecánica parecida (diferenciando entre mecanismos
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de cadena abierta o serie y mecanismos de cadena cerrada o paralela), en la robótica de
rehabilitación se pueden encontrar innumerables tipos de estructuras mecánicas.
Esta diversidad viene dada por la complejidad del miembro superior y el alto número
de grados de libertado o GDL del mismo. Por ello, los autores, dependiendo del objetivo y
de la funcionalidad del dispositivo, seleccionan una estructura más o menos compleja. Así,
existen robots de rehabilitación que solo tienen dos grados de libertad (KINARM [109]) y
otros que pueden llegar a poseer hasta 10GDL (LIMPACT [171]).
Dependiendo del área de contacto entre el robot y el paciente, los robots de rehabilita-
ción de las extremidades superiores se pueden dividir entre robots de estructura basada en
el contacto con un elemento terminal y exoesqueletos. Como se puede observar en la Fig.
2.5, los del primer tipo solo tienen un punto de contacto, mientras que los exoesqueletos
suelen ir unidos a toda la extremidad a rehabilitar.
(a) Elemento terminal (b) Exoesqueleto
Figura 2.5: Clasiﬁcación de robots de rehabilitación en función del área de contacto.
2.2.3.1. Basados en el contacto con el elemento terminal
Los robots de rehabilitación basados en el punto de contacto con el elemento terminal
presenta un único punto de contacto (Fig. 2.5 (a)), lo que imposibilita conocer y controlar
la postura exacta de la extremidad y diﬁculta determinar la fuerza de interacción realizada
por cada articulación [192, Cap. 2]. Por lo que este tipo de estructuras no son muy
apropiados para la aplicaciones de rehabilitación.
Aún así, debido a las facilidades de diseño y control, se han realizado muchas investiga-
ciones en esta linea. Lo que ha permitido realizar los primeros ensayos con pacientes con
discapacidad motora [78, 95], comprobando los beneﬁcios de terapias de rehabilitación a
través de dispositivos robóticos.
Dependiendo de la estructura mecánica de los robots, los basados en el contacto con
el elemento terminal se pueden clasiﬁcar como robots serie o de cadena abierta, robots de
cable y robots paralelos o de cadena cerrada.
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Robots Serie
Los primeros robots serie o de cadena abierta se remontan a la década de los 70, donde
se empezó a adaptar los robots industriales a aplicaciones de rehabilitación. Por ejemplo,
el MIT-Manus [57], el primer robot de rehabilitación comercializado, se basa en un robot
SCARA serie cuyas dimensiones son similares al brazo humano (Fig. 2.6 (a)). Otro robot
temprano, MIME (Mirror Image Movement Enabler) [95], se basa en la estructura del
robot industrial serie PUMA560 de 6GDL con un agarre para la rehabilitación (Fig. 2.6
(b)).
(a) MIT-Manus (b) MIME
Figura 2.6: Robots de rehabilitación de cadena abierta (a) Robot MIT-Manus [57] (b)
Robot MIME [95].
Por su estructura simple, los robots serie son fáciles de diseñar, fabricar y controlar y
pueden ser utilizados con pacientes con diferentes longitudes de brazo. Sin embargo, al ser
robots basados en el contacto con el elemento terminal no es posible controlar la postura y
la fuerza ejecutada por cada elemento de la extremidad, por lo que no son muy apropiados
para terapias de rehabilitación. Aún así, algunos autores han seguido investigando por
esta linea, siendo muchos los robots serie de rehabilitación que se pueden encontrar en la
bibliografía, como es el caso de Robotherapist [44], EMUL [45], HapticMaster [81] o ATD
[189].
Para intentar mejorar las características de rehabilitación de los robots serie sin perder
sus beneﬁcios de fabricación y control, algunos dispositivos le han introducido agarres espe-
cíﬁcos de rehabilitación que permiten contacto con un área más grande de la extremidad.
Por ejemplo, en los proyectos GENTLE/s [4] y HEnRiE [105] al robot serie HapticMaster
[81] le han añadido un agarre especiﬁco para la muñeca, permitiendo controlar el movi-
miento de la muñeca y del antebrazo (Fig. 2.7 (a)).
Otros dispositivos de rehabilitación, para aumentar el área de contacto, utilizan dos
robots en vez de uno incrementando los costos de fabricación y control. Por ejemplo el
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dispositivo de rehabilitación Reharob [178] utiliza dos robots serie de la empresa ABB (Fig.
2.7 (b)). Además, en este caso particular, los robots son industriales lo que disminuye
considerablemente los costos de diseño, a costa de utilizar robots de gran impedancia
mecánica.
(a) GENTLE/s (b) Reharob
Figura 2.7: (a) Robot serie con agarre especiﬁco para la rehabilitación GENTLE/s [4] (b)
Dispositivo Reharob construido con dos robots industriales [178].
Robots de Cable
Aunque sea en menor medida, en la bibliografía también existen robots de cadena abier-
ta de cable, como es caso de MACARM [102], NeReBot [101], Sophia-3 [152] o Sophia-4
[152]. Al ser robots basados en el contacto con el elemento terminal sus características
de rehabilitación son muy similares a los serie mencionadas anteriormente, es decir, solo
tienen un punto de contacto, por lo que es imposible conocer y controlar la postura exacta
de la extremidad. Normalmente, suelen estar construidos por un elemento terminal móvil
unido por cables a una estructura ﬁja (Fig. 2.8 (a)). Para poder conseguir realizar los ejer-
cicios deseados se modiﬁca la longitud de los cables, mientras que se manipula su tensión
para controlar la fuerza interacción.
Robots Paralelos
Y por último, dentro de dispositivos basados en el contacto se pueden encontrar algunos
robots paralelos o de cadena cerrada, como el PACER [1] (Fig. 2.8 (b)). Su utilización
para la rehabilitación de los miembros superiores no es muy común puesto que no aportan
mejoras respecto a los robots de cadena abierta e introducen diﬁcultades de diseño y de
control, siendo más usual su uso en la rehabilitación de los miembros inferiores como es el
caso de los robots de rehabilitación ASSISTON-ANKLE [35] y CARR [197].
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(a) MACARM (b) PACER
Figura 2.8: Robots de rehabilitación de estructuras basadas en el contacto con el elemento
terminal (a) Robot de cable MACARM [15] (b) Robot paralelo PACER [1].
2.2.3.2. Exoesquelos
A principios del siglo XXI, con el ﬁn de suplir los vacíos de los robots basados en un único
punto de contacto, se inició una nueva línea de investigación dedicada a los exoesqueletos.
El término exoesqueleto signiﬁca esqueleto externo y se utiliza en biología para describir
la estructura exterior y rígida de insectos o crustáceos. Por extensión, en el campo de la
robótica se utiliza para describir las estructuras externas rígidas que proporcionan soporte
a las funciones motoras de la persona.
De esta manera, se deﬁne un exoesqueleto robótico como un mecanismo estructural
externo cuyos segmentos y articulaciones se corresponden con las del cuerpo humano Fig.
2.5 (b). Se adapta a una persona de modo que el contacto físico entre el operador y el
exoesqueleto permite una transmisión directa de fuerza, por lo que permite controlar la
posición y la fuerza realizada con cada parte del miembro [163].
Los primeros exoesqueletos fueron desarrollados por el ejercito estadounidense para
aumentar la fuerza y ampliar la capacidad militar de sus soldados [25]. Basados en estos,
en 1960 la compañía General Electric construyó dos exoesqueletos robóticos para el manejo
de equipos radiactivos [5]. Desde entonces, la investigación en exoesqueletos ha crecido
de forma exponencial: IntelliArm [19], ABLE [32], RUPERT IV [60], ARAMIS [131], ETS-
MARSE [137], EXO-UL7 [141] o WOTAS [143], son algunos de los muchos exoesqueletos
de rehabilitación que se pueden encontrar en la bibliografía (Fig. 2.9).
Aunque esta estructura presenta grandes ventajas para la rehabilitación, todavía quedan
muchos aspectos a mejorar. Los exoesqueletos capaces de rehabilitar todo el brazo tienen
un gran número de grados de libertad (ver Tabla 2.2) y una estructura muy compleja, lo
que diﬁculta su diseño, fabricación y control. Además, el peso es un factor muy importante
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en robótica de rehabilitación, por lo que una óptima colocación de los actuadores presenta
grandes diﬁcultades. Por otro lado, dado que las longitudes y formas de los miembros
superiores varían de un usuario a otro, la adaptación al mismo es compleja, surgiendo
problemas prácticos de implementación.
(a) RUPERT IV [60] (b) IntelliArm [19]
Figura 2.9: Robot exoesqueletos.
Con la intención de simpliﬁcar y facilitar el proceso de construcción de los exoesquele-
tos, algunos autores, han propuesto crear robots de rehabilitación enfocados en sólo una
parte de la extremidad ([192, Cap. 2]). La mayoría de los últimos exoesqueletos de extremi-
dades superiores se centran en los 3 movimientos rotativos del hombro y en el movimiento
de ﬂexión/extensión del codo (Fig. 2.4), como es el caso de ABLE [32], CAREX [98],
KINARM [109] o T-WREX [59]. Siendo unos pocos, como MAHI [126] o ULERD [170],
los dispositivos robóticos que se centran en los 2 movimientos rotativos de la muñeca y en
el movimiento supinación/pronación del codo (ver Tabla 2.2). Aunque esta solución puede
simpliﬁcar los problemas de los exoesqueletos, genera la necesidad de utilizar más de un
dispositivo para rehabilitar toda la extremidad, con el costo extra que esto conlleva.
2.2.4. Sistemas de accionamiento
En el apartado anterior, Capítulo 2.2.3, se han deﬁnido las estructuras mecánicas de
dispositivos robóticos de rehabilitación que se pueden encontrar en la bibliografía, pero
para que éstos robots se comporten de una forma deseada es imprescindible elegir actua-
dores adecuados encargados de aportar energía al dispositivo. La selección apropiada de
un sistema de accionamiento puede facilitar el diseño del controlador, mientras que una
elección inapropiada puede conducir al fracaso del dispositivo. Por ello, en este apartado
se analizan los requisitos que deben cumplir los sistemas de accionamiento, y se describen
los actuadores más empleados en los robots de rehabilitación existentes.
En cualquier aplicación, unas de las exigencias más signiﬁcativas de los sistemas de
accionamiento son las características mecánicas y físicas. Para su correcta elección, se debe
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analizar la fuerza máxima que deberá aplicar, el rango y la precisión de los movimientos a
realizar, y la eﬁciencia necesaria. Del mismo modo, se deben de tener en cuenta el peso, el
modo de transmisión y el espacio necesario para su uso. Al mismo tiempo, es importante
que el sistema de accionamiento sea silencioso y compatible con el entorno.
Las exigencias mencionadas anteriormente se pueden considerar en cualquier aplicación
robótica, pero en aplicaciones de rehabilitación, ademas de cumplir con estos requerimien-
tos, el dispositivo debe tener la capacidad de limitar las fuerzas y las velocidades que debe
de aplicar en cada ejercicio de rehabilitación, además de poseer la capacidad de trabajar
en modo pasivo y activo [183].
En la actualidad, no existen actuadores comerciales especíﬁcos para este tipo de aplica-
ciones, por lo que se utilizan los actuadores habituales de la industria: motores eléctricos,
hidráulicos o neumáticos.
2.2.4.1. Motores eléctricos
Debido a su gran precisión y eﬁciencia, a la alta capacidad de moverse a grandes
velocidades, a la habilidad de proporcionar y almacenar la energía, y a la facilidad de
control en posición, los motores eléctricos son una buena selección para los robots en
aplicaciones industriales típicas. Sin embargo, no son la elección más óptima para robots
de rehabilitación.
Su impedancia mecánica (relación entre la fuerza ejecutada y el movimiento realizado)
es muy alta [20]. Es decir, la fuerza ejercida por los motores eléctricos al realizar un pequeño
movimiento es muy elevada, lo que los convierte en una buena elección para aplicaciones
en los que hay que ejercer mucha fuerza. No obstante, en aplicaciones de rehabilitación,
se precisa que la impedancia sea mucho más reducida, por lo que, en muchos casos, es
necesario utilizar trenes de engranajes para reducir el par realizado por los motores, lo que
introduce fricciones, contragolpes y ruido [134]. Por otro lado, aunque es fácil almacenar
la energía eléctrica en baterías, su uso es limitado, lo que genera que la portabilidad del
dispositivo este limitada en tiempo. Y por último, aunque el control de posición es muy
sencillo, controlarlos en fuerza es más complejo, lo que diﬁculta su uso en modo pasivo.
Aun así, debido a su compatibilidad con el entorno, a su espacio reducido, a la capacidad
de limitar su par y a la gran variedad de motores eléctricos que se puede encontrar en el
mercado que posibilitan su selección en función de la fuerza máxima deseada, actualmente,
los motores eléctricos son los actuadores más usados en los robots de rehabilitación (Tabla
2.2).
2.2.4.2. Actuadores neumáticos
Aunque sea en menor medida, en robótica de rehabilitación también se usan actuadores
neumáticos (ver Tabla 2.2). Este tipo de actuadores no son tan precisos y eﬁcientes como
los eléctricos, pero dado que su impedancia es menor, sus características mecánicas son
más apropiadas para realizar ejercicios de rehabilitación [108]. Además son más seguros,
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pueden ser detenidos bajo una carga sin causar daños, y debido a la compresibilidad del aire,
son capaces de absorber las fuerzas no deseadas. Al mismo tiempo, poseen la capacidad
de limitar la fuerza y la velocidad, y son más ligeros que los eléctricos.
Sin embargo, este tipo de actuadores utilizan el aire comprimido como fuente de ener-
gía, por lo que se tiene que disponer de una instalación de aire comprimido, incluyendo:
compresor, sistema de distribución (tuberías, electro válvulas), ﬁltros, secadores, etc., lo
que diﬁculta su instalación fuera del entorno industrial como en hospitales o centros de
rehabilitación. Además, el ruido del aire comprimido es bastante molesto para los usuarios.
Y aparte de ello, su control es mucho más complejo que el de los actuadores eléctricos
[183]. Esto hace que muy pocos robots utilicen este tipo de actuadores, entre los cuales
destacan BONES [74], SRE [77] o Pneu-WREX [140].
2.2.4.3. Actuadores hidráulicos
Los actuadores hidráulicos son muy parecidos a los neumáticos, solo que en estos, en
vez de usar aire se utilizan aceites minerales a presión. Esto permite que sean más precisos
y silenciosos. Sin embargo, el grado de compresibilidad de los aceites usados es consi-
derablemente menor al del aire, por lo que la presión obtenida es mayor. Estas elevadas
presiones de trabajo propician la existencia de fugas de aceite a lo largo de la instalación.
Asimismo, la instalación es mas compleja que la necesaria para los actuadores neumáticos
y mucho más que para los eléctricos, necesitando equipos de ﬁltrado de partículas, elimi-
nación de aire, sistemas de refrigeración y unidades de control de distribución. Por ello,
su utilización es residual en robots de rehabilitación (ver Tabla 2.2). Los robots Limpact
[122] y Dampace [172] son unos de los pocos que usan este tipo de actuadores.
Debido a que estos sistemas de accionamiento (eléctricos, neumáticos y hidráulicos)
no son especíﬁcos para aplicaciones de rehabilitación, sus requerimientos no son los ópti-
mos para los robots de rehabilitación. Ante esta situación, algunos investigadores les han
añadido elementos mecánicos como muelles y amortiguadores con el objetivo de mejorar
sus características mecánicas y facilitar su control [62, 75].
Por otro lado, ante esta problemática, hoy en día trabajan en diseñar nuevos sistemas
de accionamientos especíﬁcos para aplicaciones asistenciales y sanitarias. Los nanotubos
de carbono, elastómetros dieléctricos, ﬂuidos electro conjugados, polimérica molecular o
mono-propulsión, son algunas de las técnicas propuestas para sustituir a los actuadores
existentes [67]. No obstante, por baja eﬁciencia, baja potencia, difícil fabricación y/o
control, estos sistemas de accionamiento aún no están listos para utilizar en robots reales
[183].
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2.2.5. Conclusiones
En los Capítulos 2.2.1 y 2.2.2, observando las necesidades de personas con déﬁcit
motor, se ha deﬁnido que es preciso un robot de rehabilitación de bajo coste, adaptable
a las necesidades de los pacientes, de fácil uso para los terapeutas, con un rango de
movimiento parecido al del miembro superior humano y que cumpla con los requisitos de
seguridad.
Los dispositivos existentes, descritos en el Capítulo 2.2.3 y resumidos en la Tabla 2.2, se
dividen entre los robots basados en el contacto con un elemento terminal y exoesqueletos.
Los de primer tipo aunque son fáciles de diseñar, fabricar y controlar no son muy apropiados
para la rehabilitación, debido a que imposibilitan conocer y controlar la postura exacta de la
extremidad y diﬁcultan determinar la fuerza de interacción realizada por cada articulación.
Mientras que los exoesqueletos presentan mayor complejidad dado que poseen muchos
grados de libertad, lo que diﬁculta su control.
Algunos grupos de investigación, con el objetivo de simpliﬁcar la estructura de los
robots, han diseñado dispositivos que solo pueden rehabilitar una parte de la extremidad
superior (hombro, codo y/o muñeca). Esto genera la necesidad de utilizar más de un
dispositivo para rehabilitar toda la extremidad, con el costo extra que esto conlleva.
Por otro lado, se ha observado que aunque la portabilidad del robot podría aportar
grandes beneﬁcios, en la actualidad, la mayoría de los propuestos no son portables, requi-
riendo de un elemento de apoyo. Sin embargo, en algunos casos, este elemento de apoyo
es móvil, lo que facilita el traslado del dispositivo.
Respecto a los actuadores usados en los robots existentes, eléctricos, neumáticos y
hidráulicos, se ha concluido que aunque su impedancia mecánica no es muy apropiada
para este tipo de aplicaciones, a falta de sistemas de accionamientos especíﬁcos para
aplicaciones asistenciales, los motores eléctricos son los más implementados (Capítulo
2.2.4). Esto se debe a su compatibilidad con el entorno, a la facilidad de controlar en
posición, a la capacidad de limitar su par y a la gran variedad que se puede encontrar en
el mercado.
Los anteriores inconvenientes han limitado la comercialización de los robots de rehabili-
tación en el mercado general. Por lo que se observa que hoy en día no existe una estructura
robótica simple, capaz de rehabilitar todo el miembro superior, que de respuesta a todas las
necesidades de aplicaciones de rehabilitación. Existiendo una necesidad de profundizar en
el diseño de estructuras mecánicas y sistemas de accionamiento de robots de rehabilitación
de extremidades superiores.
Robot Estructura GDL Miembro Portable Actuador Ensayos
ABLE [32, 46] Exo 4 H, C No E Clínicos
ALEx [132, 153] Exo 6 H, C No E Clínicos
ARAMIS [26, 131] Exo 6 H, C, M No E Clínicos
Arm Guide [70, 139] Serie 3 A, M No E Clínicos
Armeo [142] Exo 7 H, C, M, D No E Comercial
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Robot Estructura GDL Miembro Portable Actuador Ensayos
ARMin [71, 112] Exo 7 H, C, M No E Clínicos
ATD [189] Serie 3 A, M No E Preclínicos
Bi-Manu-Track [191] Serie 2 A, M No E Comercial
BONES [74, 106] Exo 4 H, C No N Clínicos
BOTAS [155] Exo 6 H, C, M Si E Clínicos
CADEN 7 [129] Exo 9 H, C, M No E Preclínicos
CAREX [17, 98] Exo 5 H, C No E Clínicos
Dampace [172, 173] Exo 4 H, C No H Preclínicos
EMUL [43, 45] Serie 3 H, C No E Preclínicos
ESTEC [161] Exo 9 H, C, M, D Si
ETS-MARSE [136, 137] Exo 7 H, C, M No E Preclínicos
EXO-UL7 [19, 194] Exo 7 H, C, M No E Clínicos
GENTLE/s [4, 90] Serie 9 H, C, M, D No E Clínicos
HapticMaster [81] Serie 3 C, A No E Comercial
HEnRiE [105] Serie 6 H, C, M, D No E Clínicos
IntelliArm [141, 196] Exo 10 H, C, M, D No E Clínicos
Kiguchi [72, 73] Exo 3 H, C No E Preclínicos
KINARM [109, 162] Exo 2 H, C No E Clínicos
L-Exos [42, 107] Exo 5 H, C, M No E Clínicos
LIMPACT [122, 171] Exo 10 H, C, M No H
MACARM [102, 148] Cable 6 H, C, M No E Preclínicos
MAHI [40, 54] Exo 5 C, M No E Clínicos
MEDARM [10, 12] Exo 6 H, C No E
MEDARM Planar [11] Exo 3 H, C, M No E
MEMOS [27, 104] Serie 2 C, A No E Clínicos
MGA [21, 146] Exo 6 H, C No E Preclínicos
MIME [93, 95] Serie 6 H, C No E Clínicos
MIME-RiceWrist [53] Serie 10 H, C, M No E Preclínicos
MIT-MANUS [57, 114] Serie 2 H, C No E Comercial
MIT-MAMUS Wrist [79] Serie 5 H, C, M No E Comercial
MULOS [69] Exo 5 H, C Semi E Preclínicos
MUNDUS [125] Exo 6 H, C, M, D Semi Preclínicos
NeReBot [101, 150] Cable 3 H, C No E Clínicos
NTUH II [84, 85] Exoes 8 H, C, M No E Preclínicos
Pneu-WREX [140, 157] Exo 5 H, C No N Clínicos
RehabEXob [167, 184] Exo 4 H, C, M No E
Reharob [178] Serie 6 H, C No E Clínicos
ReoGo [16, 175] Serie 3 H, C, M, D Semi E Comercial
Robotherapist [44] Serie 6 H, C, M No E
RUPERT IV [9, 174] Exo 5 H, C, M Si N Preclínicos
Sophia-3 [151, 152] Cable 2 H, C, M No E
Sophia-4 [151, 152] Cable 2 H, C, M No E
SRE [76, 77] Exo 7 H, C, M No N
SUEFUL7 [49] Exo 7 H, C, M No E Preclínicos
T-WREX [59] Exo 5 H, C Semi Clínicos
ULERD [169, 170] Exo 7 C, A, M Si E
WAM Arm [7, 149] Serie 4 H, C No E
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Robot Estructura GDL Miembro Portable Actuador Ensayos
Wrist Gimbal [100] Exo 3 H, C No E Preclínicos
Wotas [143, 145] Exo 3 C, A, M Si E Preclínicos
6-REXOS [50] Exo 6 C, M No E
1) Nombre del robot
2) Tipo de estructura: Serie, de Cable o Exoesqueleta (Exo).
3) Número de grados de libertad (GDL).
4) Miembro rehabilitada: Hombro (H), Codo (C), Antebrazo (A), Muñeca (M) o Dedos (D).
5) Portablidad: portable (Si), con apoyo móvil (Semi) o con apoyo ﬁjo (No)
6) Tipo de actuadores: Eléctricos (E), Neumáticos (N) o Hidráulicos (H)
7) Tipo de ensayos realizados: Preclínicos, Clínicos o Dispositivo Comercializado.
Tabla 2.2: Resumen de los dispositivos robóticos de rehabilitación.
2.3. Estrategias de Control de Robots de Rehabilitación
Como en cualquier otra aplicación que utilice dispositivos robóticos, en aplicaciones
asistenciales y sanitarias, la posesión de un controlador adecuado es imprescindible para
garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. Así, un controlador apropiado puede
llevar a aumentar el rendimiento del dispositivo robótico reduciendo el tiempo de rehabi-
litación y mejorando el estado del paciente, mientras que su mal funcionamiento puede
llevar a lesionar al usuario.
Por ello, una vez deﬁnido los requisitos y las características mecánicas de los dispositivos
robóticos de rehabilitación (Capítulo 2.2), para asegurar que la interacción entre el usuario
y el dispositivo sea la deseada, es necesario controlar los movimientos y las fuerzas que
debe ejecutar el robot. Es decir, hay que diseñar controladores avanzados apropiados para
tratamientos de rehabilitación.
Observando las necesidades de pacientes con déﬁcit motor y los requerimientos que
deben cumplir los robots de rehabilitación, el algoritmo de controlador se ha dividido en
dos niveles: los controladores de alto nivel, o los de nivel de tarea, que generan una
referencia de fuerza o de posición dependiendo del estado de recuperación del paciente y
del ejercicio seleccionado por el ﬁsioterapeuta; y los controladores de bajo nivel, o los
de nivel de dispositivo, que son los responsables de seguir a la referencia generada por los
de nivel de tarea (Fig. 2.10).
Conociendo la importancia de los algoritmos de control, en este apartado se analizan
los controladores de nivel de tarea (Capítulo 2.3.1) y los de nivel de dispositivo robótico
(Capítulo 2.3.2) implementados en una selección de los robots de rehabilitación existentes.
De igual modo, se detallan los sensores usados para la obtención de las variables de control
necesarias para la ejecución de dichos algoritmos (Capítulo 2.3.3).
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Figura 2.10: Diagrama de control de dispositivos robóticos de rehabilitación.
2.3.1. Controladores de nivel de tarea
Como se ha deﬁnido en la introducción de este capítulo, los controladores de alto nivel,
o los de nivel de tarea, son los responsables de generar una consigna de fuerza y/o posición
en función del estado de recuperación del paciente y del ejercicio de rehabilitación selec-
cionado por el ﬁsioterapeuta. Estas tareas, se deben asemejar a los ejercicios ejecutados
por un ﬁsioterapeuta en un proceso de rehabilitación convencional. Las cuales se basan en
la manipulación guiada del miembro afectado y en la ejecución de movimientos parecidos
a las que el paciente afrontará en su vida cotidiana (coger y dejar elementos pequeños,
empujar elementos de poco peso, abrir cajones, etc.).
A la hora de diseñar los controladores de nivel de tarea, hay que tener en cuenta que la
rehabilitación en pacientes de ictus es un proceso largo que se suele iniciar en los primeros
días de estancia en el hospital y cuya duración puede variar desde meses hasta años. En los
primeros días después del ataque cerebrovascular, donde el paciente aún sigue hospitalizado
y no posee ninguna capacidad motora, el robot debe ayudar al usuario para que éste pueda
ejecutar los movimientos. Pero cuando el paciente ya lleva un tiempo realizando ejercicios
de rehabilitación y ha recuperado parte de su movilidad y fuerza, el robot debe diﬁcultar
la ejecución del movimiento, de forma que el usuario desarrolle su musculatura y aprenda
a reaccionar ante perturbaciones externas del entorno.
Por ello, los controladores de nivel de tarea se dividen en tres grandes bloques, las tareas
asistidas, las correctoras y las basadas en la oposición [13, 135]. Las tareas asistidas,
con la intención de que el paciente empiece a generar movimiento, aplican asistencia en
la dirección del movimiento a realizar, ayudando al usuario a ejecutar el ejercicio. Las
correctoras, para que el paciente aprenda a controlar la dirección del movimiento, ayudan
al usuario a moverse dentro de una región predeﬁnida. Finalmente, las basadas en la
oposición, con el objetivo mejorar la destreza del paciente, diﬁcultan la ejecución del
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ejercicio.
La selección de una tarea u otra, la realiza un ﬁsioterapeuta al principio de cada sección
con ayuda de un software de apoyo, dependiendo del estado de recuperación del paciente.
Así las asistidas se usan más al inicio de la rehabilitación, las correctoras se ejecutan cuando
el paciente ya ha recuperado parte de su capacidad motora, y las basadas en la oposición
se utilizan en la últimas etapas del proceso de rehabilitación (Fig. 2.11).
+      ESTADO DE RECUPERACIÓN DEL PACIENTE       -  
Asistidas Basadas en 
la oposición
Correctoras
Inicio de la rehabilitación Fin de la rehabilitación 
Figura 2.11: Tareas de rehabilitación ordenadas en función del estado de recuperación del
paciente.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en los robots existentes se han implemen-
tado diferentes tareas de rehabilitación, donde la mayoría de las investigaciones se han
centrado en las asistidas. A continuación se deﬁnen diferentes tareas asistidas, correctoras
y basadas en oposición que se pueden encontrar en la bibliografía.
2.3.1.1. Tareas asistidas
Como se ha mencionado anteriormente, las tareas asistidas se ejecutan para que el
paciente empiece a generar movimiento y fuerza con el miembro afectado. Con este ﬁn,
aplican asistencia en la dirección de la trayectoria, ayudando al usuario a ﬁnalizar el ejercicio
deseado. Dependiendo del nivel de intensidad se pueden diferenciar entre modo pasivo,
asistido, activo-asistido y activo [13] (Fig. 2.12).
+               INTENSIDAD DE ASISTENCIA              -  
Activo - AsistidoAsisitido ActivoPasivo
Inicio de la rehabilitación 
Figura 2.12: Tareas asistidas ordenadas en función de la intensidad de asistencia.
A continuación se detallan estos modos:
Pasivo. En este modo el robot sigue a la trayectoria deseada sin considerar la activi-
dad del usuario. Es decir, el robot se comporta de una forma activa, siendo el único
responsable de realizar los movimientos, y el paciente actúa de una forma pasiva
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dejando que el dispositivo le mueva el miembro afectado. Para no dañar al sujeto
en presencia de errores de trayectoria, es muy importante ajustar cuidadosamente el
comportamiento del controlador al rango de movimiento del usuario.
En la mayoría de los robots, los movimiento ejecutados son generados mediante
softwares de rehabilitación y algoritmos de generación de trayectorias. Sin embargo,
considerando que es común que la alteración motora solo se produzca en una lateral
del cuerpo, algunos grupos de investigación han derivado que el robot de rehabi-
litación podría repetir los movimientos de la extremidad sana. Por lo que se han
diseñado dispositivos robóticos de rehabilitación para los dos brazos, denominados
robots bilaterales, como Aramis [131] Bi-Manu-Track [138] o EXO-UL7 [141]. En
estos dispositivos, el robot del miembro sano almacena todos los movimientos y es-
fuerzos realizado por el usuario, mientras que el robot del miembro afectado intenta
reproducir los mismos movimientos.
El modo pasivo se utiliza en las primeras etapas de rehabilitación, cuando el paciente
no posee ninguna movilidad y no es capaz de mover el brazo por sí mismo [135].
Al mismo tiempo, es muy útil para que los usuarios aprendan el funcionamiento
del dispositivo y del software de apoyo. Por su gran utilidad, es uno de los modos
más frecuentes, se implementa en casi todos los robots de rehabilitación que tengan
funcionalidad activa, MEMOS [27], Reharob [37], NeReBot [101] y Armadeo [156]
son algunos de los muchos que poseen este modo de entrenamiento.
Asistido. La eﬁcacia del modo pasivo es limitada, dado que el usuario no esta acti-
vamente involucrado en la ejecución de la tarea, pudiendo llevar a producir perdida
de interés. Por ello, es recomendable que el paciente empiece a generar movimiento
del miembro afectado lo antes posible. Sin embargo, en las primeras fases de rehabi-
litación después del ictus, se precisa una asistencia externa para reducir los fracasos,
motivar al sujeto y aumentar la conﬁanza en el uso de la extremidad afectada, para
ello, se usa el modo asistido.
En este modo se requiere que el paciente posea voluntad de movimiento pero que no
tenga suﬁciente fuerza para mover el miembro afectado. El usuario intenta mover el
brazo y el robot le ayuda a ejecutar la tarea realizando fuerza asistida en la dirección
de la trayectoria. Normalmente, dependiendo del estado de recuperación del pacien-
te y del error de posición cometido, se varía el nivel de asistencia disminuyendo y
aumentando la fuerza realizada por el dispositivo [99]. Gracias a esta posibilidad de
adaptar la tarea al estado del usuario, se ha convertido en uno de los modos más
utilizados en robots de rehabilitación, entre los que se encuentran el L-Exos [41],
T-WREX [59] y MIT-MANUS [80]. Sin embargo, todavía existen algunos robots co-
mo EXO-UL7 [166] que aplican una fuerza asistida constante independiente al error
realizado.
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Activo-Asistido. Cuando el paciente recupera parte de su movilidad gracias al modo
asistido, se utiliza el modo activo-asistido con el objetivo aumentar su autonomía y
conseguir que empiece a generar movimiento por sí mismo. Para ello, al principio se
deja que el usuario realice el ejercicio sin ninguna ayuda, pero si el error cometido
es demasiado grande, se sale de los rangos de velocidad, o pasado un tiempo no
ha conseguido ejecutar la trayectoria deseada, se activa el modo asistido para que
el dispositivo robótico le ayude a ﬁnalizar la tarea [13]. Los robots de rehabilitación
GENTLE/s [4], MEMOS [27], ARM-Guide [70] y MIME [95] poseen este modo de
entrenamiento.
Activo. En este modo el robot deja que el paciente mueva su miembro sin aplicar
ninguna resistencia, solamente restringe el rango de movimiento y/o compensa la
fuerza de gravedad y sus inercias, es decir, el usuario no siente la presencia del robot
ni interacciona con él. A diferencia de los modos anteriormente mencionados se pue-
de realizar con robots con funcionalidad pasiva. Es muy común utilizar este modo
para analizar el estado de recuperación del usuario, puesto que permite ver el com-
portamiento del usuario cuando esta trabajando de una forma autónoma [13]. Entre
diferentes dispositivos de rehabilitación que poseen el modo activo, se encuentran
los robots MEMOS [27], T-WREX [59] y MIT-MANUS [80].
2.3.1.2. Tareas correctoras
Las tareas asistidas ayudan a que el paciente empiece a generar movimiento, sin em-
bargo, una vez conseguido recuperar parte de la movilidad perdida, es necesario empezar a
controlar la dirección del movimiento. Con este ﬁn se implementan las tareas correctoras
que obligan al sujeto a moverse dentro de una sección predeﬁnida.
Por lo que en estos modos el usuario tendrá que comportarse de una forma activa y
generar movimiento, mientras que el robot le ayuda a seguir la trayectoria deseada [135].
En este tipo de ejercicios, para facilitar el trabajo al paciente, es común compensar la
gravedad o hacer que la fuerza resultante en la dirección de la trayectoria sea nula.
En la literatura se pueden diferenciar dos modos, el seguimiento de trayectorias y el
corrector:
Seguimiento de trayectorias. En este modo, si el paciente se aleja mucho de la
trayectoria deseada y se sale de una región predeﬁnida, el robot le obliga a moverse
dentro de la región. Es decir, en este modo se aplica una fuerza que se activa y
desactiva dependiendo si el paciente esta situado dentro o fuera de la región prede-
terminada. Los robots L-Exos [41] y MIME [95] son algunos de los que utilizan este
modo.
Corrector. En este modo, para asegurar que el usuario no se salga de la región
predeﬁnida, en vez de obligar a moverse a un punto de la trayectoria, le aplica una
fuerza en dirección a este punto, asistiendo a que sea el usuario el que realice este
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movimiento. Esta fuerza, puede ser proporcional al error de seguimiento, aumen-
tando cuando se aleje de la trayectoria deseada. En el proyecto GENTLE/s [4] se
implementa este modo.
2.3.1.3. Tareas basadas en la oposición
Con las tareas asistidas y correctoras se consiguen realizar ejercicios largos y precisos
que fortalecen el miembro afectado, pero para que los pacientes recuperen toda la movilidad
perdida es preciso ir más allá de este tipo de terapias, mejorando su destreza. Para ello
se utilizan tareas basadas en la oposición, que se asemejan a las tareas diarias que debe
afrontar el paciente en su vida cotidiana.
En este tipo de tareas, en vez de ayudar al sujeto a ejecutar el ejercicio predeterminado,
los robots de rehabilitación diﬁcultan su ejecución. De esta forma el usuario aprende a
controlar la fuerza y la posición del miembro afectado ante perturbaciones externas del
entorno. En general, los resultados obtenidos son mejores que los conseguidos con tareas
asistidas, pero para poder ejecutarlas el paciente tiene que poseer suﬁciente autonomía
motora y ser capaz de terminar el ejercicio sin ninguna asistencia. Por lo que no se pueden
usar en las primeras etapas de rehabilitación [124].
A diferencia de las tareas asistidas, no se pueden ordenar dependiendo del nivel de
intensidad, siendo posible que un usuario utilice más de un modo en el mismo nivel de
recuperación. Aunque en un principio se puede implementar cualquier fuerza o movimiento
que oponga la ejecución del ejercicio, en la bibliografía se han encontrado el modo resistido,
el modo ampliﬁcación del error, la implementación de fuerzas externas aleatorias y el paro
del dispositivo, siendo el resistido el más utilizado.
A continuación se detallan estos modos:
Resistido. En este modo el dispositivo robótico realiza una fuerza en la dirección
opuesta a la trayectoria de movimiento, reproduciendo la sensación de estar em-
pujando un elemento [13]. De este modo, el paciente consigue aumentar la fuerza
máxima que puede efectuar con el miembro afectado, al mismo tiempo que adquiere
la capacidad de controlar dicha fuerza de contacto. En la literatura se proponen dos
tipos de modos resistidos: el que aplica una fuerza opositora constante, como el
dispositivo Dampace [172], y el que aplica una fuerza que depende de la posición
o de la velocidad del dispositivo, como es el caso de los robots ARM-Guide [70] o
MIME [95].
Ampliﬁcación del error. Las terapias basadas en las tareas asistidas tienen el efec-
to de reducir los errores de movimiento, ayudando al usuario a ﬁnalizar el ejercicio.
No obstante, según diferentes investigaciones sobre el aprendizaje motor, los errores
cinemáticos generados durante el movimiento son señales neuronales fundamentales
que aumentan el aprendizaje del sistema motor [34]. Por lo tanto, los investigadores
han propuesto algoritmos de terapia robótica que ampliﬁcan los errores de movi-
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miento en lugar de disminuirlos [99]. Por ejemplo, en este modo, si el paciente se
aleja de la trayectoria deseada, en vez de generar una fuerza en la dirección de la
trayectoria, el robot le aplica una fuerza opuesta para que se aleje todavía más de la
posición deseada.
Fuerzas aleatorias. Es conocido que los humanos tenemos la capacidad de adaptar a
nuestro entorno, por lo que aprendemos a trabajar con una fuerza externa que puede
ser asistida o de oposición. Pero cuando el campo de fuerza perturbadora se elimina
de forma inesperada, realizamos movimientos erróneos en direcciones opuestas a las
fuerzas [124]. Por esta razón, para que los pacientes de ictus aprendan a trabajar
ante perturbaciones externas aleatorias y disminuyan los errores de movimiento, se les
aplican diferentes fuerzas que se activan y desactivan de forma automática. Dichas
fuerzas, pueden ser totalmente aleatorias o estar en función de la posición o de la
velocidad. Por ejemplo, es usual activar y desactivar la compensación de gravedad.
Paro del dispositivo. En este modo, diseñado para el robot ARM-Guide [70], el
dispositivo bloquea su posición y obliga al usuario a empezar a ejecutar la trayectoria
desde el principio si no cumple con unos requisitos predeﬁnidos. Por ejemplo, el robot
se puede bloquear si el usuario sale de los límites de posición, de velocidad y/o de
fuerza. De esta forma, se consigue aumentar la capacidad de control de las fuerzas
y de los movimientos que se ejecutan con el miembro afectado. Además, el hecho
de que el usuario tenga que iniciar otra vez el ejercicio estimula aún más al paciente,
aumentando su motivación.
2.3.2. Controladores de nivel de dispositivo robótico
A partir de la tarea de rehabilitación seleccionada por el ﬁsioterapeuta con la ayuda de
un software de apoyo (Capítulo 2.3.1), se obtiene el comportamiento deseado del robot
en cada momento, es decir se conocen las fuerzas y los movimientos que debe realizar en
cada instante del ejercicio. Sin embargo, para que el dispositivo robótico pueda seguir estas
consignas es preciso poseer controladores apropiados de bajo nivel o de nivel de dispositivo.
Al diseñar algoritmos de control de nivel de dispositivo, a la estructura compleja de los
robots, hay que sumarle el comportamiento desconocido del usuario, que ejerce una fuerza
que modiﬁca la posición del mecanismo. Las estrategias habituales de control de posición,
utilizadas con gran éxito en otros sectores de la robótica, no consideran la dinámica de
interacción entre el paciente y el robot, por lo que no son adecuadas para utilizar en
este tipo de aplicaciones [30]. Para poder conseguir que el mecanismo haga frente a
esta interacción y lograr controlar la fuerza realizada al paciente al tiempo que permite
sus movimiento, es necesario implementar algoritmos de control avanzado que combinen
mediciones de movimiento y fuerza.
Este tipo de algoritmos han sido estudiados en la literatura desde las décadas 50 y 60 del
siglo pasado, pero debido a la falta de recursos no fueron desarrollados hasta los principios
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de los 80 (Whitney, 1977; Salisbury, 1980; Mason, 1981; Raibert and Craig, 1981; Hogan,
1984; De Schutter and Brussels, 1988). Desde entonces, han surgido varias estrategias
que se han dividido en dos grandes lineas, los controladores híbridos y los basados en la
impedancia mecánica del dispositivo robótico [165, Cap. 9].
Controladores híbridos. Estos controladores dividen el espacio de trabajo en direc-
ciones ortogonales, siendo unos de posición y otros de fuerza, consiguiendo realizar
un control independiente para cada dirección. Esta técnica es de gran uso en deter-
minadas tareas, como limpiar o pulir una superﬁcie, donde se requiere que en unas
direcciones del espacio se realice control de posición, y en otras llevar a cabo un
control de fuerza. Sin embargo, en aplicaciones asistenciales y sanitarias, se requiere
controlar la fuerza y la posición en todas las direcciones de movimiento, por lo que
no es adecuado utilizar éste tipo de algoritmos de control [83, Cap. 9].
Controladores basados en la impedancia mecánica. Estos algoritmos controlan la
relación entre la fuerza de interacción o de contacto (FCn) y el movimiento resultante
de esta fuerza (PCn). Por lo que permiten controlar la fuerza y el movimiento (o
velocidad) en todas las direcciones. Además, gracias a que controlan la relación entre
la fuerza y el movimiento, tienen la capacidad de aumentar y disminuir la asistencia
del dispositivo, permitiendo que se adapte fácilmente al estado de recuperación del
paciente.
Considerando el potencial que brindan, los controladores basados en la impedancia
mecánica surgen como una de las principales estrategias para el control de dispositivos
robóticos asistenciales y sanitarios.
Estos algoritmos están basados en la idea de Hogan [58] de que cualquier sistema físico
se puede dividir en dos elementos diferentes. El primero llamado admitancia (Y), en el que
el sistema generá un movimiento (PCn) en respuesta a una fuerza impuesta (FCn), y la
segunda llamada impedancia (Z) en el que el sistema generá una fuerza (FCn) en respuesta






Figura 2.13: Diagrama de Hogan de un sistema físico.
De la Fig. 2.13 se obtiene que,
FCn(s) = Z(s) PCn(s)
PCn(s) = Y(s) FCn(s)
(2.1)
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Partiendo de Eq. (2.1), se deduce que la impedancia debe ser igual a la inversa de
la admitancia, por lo que controlando uno de los dos parámetros se puede controlar el
comportamiento del otro.
FCn(s) = Z(s) PCn(s) = Z(s) Y(s) FCn(s)) Z(s) = Y
 1(s) (2.2)
En aplicaciones robóticas asistenciales, los dos elementos que componen el sistema de
Hogan son el dispositivo robótico y el usuario. El comportamiento dinámico del paciente o
del usuario es totalmente desconocido, por lo que no se puede controlar. Pero a partir de
la conclusión de Hogan, se deduce que se puede controlar el comportamiento dinámico del
paciente controlando la conducta del dispositivo robótico. Por lo que solo queda deﬁnir cual
de los dos elementos se comporta como una impedancia (Z) y cual como una admitancia
(Y).
Existen dos posibles opciones, a partir de las cuales se obtienen dos diferentes algorit-
mos de control,
1. YUsuario & ZRobot ) Se controla ZRobot ) Control de impedancia
2. ZUsuario & YRobot ) Se controla YRobot ) Control de admitancia
A continuación se describen los dos tipos de controladores (de impedancia y de admi-
tancia).
2.3.2.1. Control de Impedancia
Para emplear el controlador de impedancia, se supone que el usuario se comporta como
una admitancia (YUsuario) y el robot como una impedancia (ZRobot). Es decir, se supone
que el usuario generá un movimiento al realizar una fuerza, y que el robot generá una
fuerza al realizar un movimiento.
Como no es posible modiﬁcar la admitancia del usuario (YUsuario), su objetivo es con-
trolar la impedancia del robot (ZRobot). Es decir, consiste en generar un sistema de lazo
cerrado de tipo masa-amortiguador-resorte, con la ﬁnalidad de que el dispositivo robótico
responda a la interacción dinámica con el usuario.
La relación dinámica deseada entre la posición real de punto de contacto (PCn), la
trayectoria de referencia (PCnDes) y el vector de fuerzas de contacto (FCn) está dada por
la siguiente expresión:
FCn = Kd(PCnDes   PCn) + Bd( _PCnDes   _PCn) +Md(PCnDes   PCn) (2.3)
donde Kd es la matriz de rigidez, Bd es la matriz de amortiguamiento y Md es la matriz
de inercia, que caracterizan la impedancia deseada del robot (ZRobot).





= Kd + Bds +Mds
2 (2.4)
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Por otro lado, hay que considerar que en aplicaciones asistenciales y sanitarias las
velocidades y las aceleraciones son muy pequeñas, pudiendo llegar a despreciarlas. Por
este motivo, en muchos casos, se desprecian los parámetros de amortiguamiento (Bd) e
inercias (Md), utilizando un controlador basado en un sistema amortiguador-resorte (2.5)









El algoritmo de control obtenido (Eq. (2.4), Eq. (2.5) o Eq. (2.6)), es un sistema
basado en los parámetros de la impedancia mecánica (Kd, Bd, Md), que se deben de
sintonizar adecuadamente para que el robot se comporte de forma deseada. Aunque no
existe un proceso matemático generalizado para su sintonización, existen consideraciones
a tener en cuenta:
Valores de los parámetros. Se seleccionan valores pequeños de impedancia mecá-
nica (ZRobot) cuando se desea que las fuerzas de contacto sean pequeñas, así se
consigue que el robot y el usuario estén protegidos. Sin embargo, cuando es nece-
sario realizar trabajos más forzosos, se usan valores altos de impedancia para que
el robot no se inestabilice [58]. Es decir, se escogen valores altos de Kd cuando se
precisa una gran precisión en la posición. Como Bd es la matriz de amortiguamiento,
se seleccionan valores grandes cuando hay que disipar mucha energía. Y por último,
Md se sintoniza para suavizar la respuesta del robot [82].
Variabilidad. En las aplicaciones de rehabilitación, según la tarea de rehabilitación
que se esté realizando y el estado de recuperación del usuario, la admitancia del
usuario irá modiﬁcando, en estos casos el control tendrá que tener la capacidad de
modiﬁcar la impedancia del robot, cumpliendo los requerimientos de seguridad.
Dimensión. En el control de impedancia es habitual simpliﬁcar las matrices Kd, Bd
y Md convertiendolas en matrices diagonales de la misma dimensión que el grado de
libertad del dispositivo robótico. De este modo, se consigue que cada parámetro de la
matriz este relacionada directamente con cada articulación del dispositivo o con cada
variable del movimiento de salida, dependiendo del sistema de coordenadas que se
este utilizando. Con esta simpliﬁcación, se consigue facilitar el diseño y sintonización
del controlador, y disminuir considerablemente los cálculos computacionales.
A partir del algoritmo de obtenido (Eq. (2.4), Eq. (2.5) o Eq. (2.6)), es posible deﬁnir
el diagrama de un controlador de impedancia (Fig. 2.14).
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Figura 2.14: Diagrama de un controlador de impedancia.
En la Fig. 2.14 (Eq. (2.3)) se observa que las entradas del controlador de impedancia
son la posición real de contacto (PCn) y la deseada (PCnDes), mientras que la salida es
un valor deseado de la fuerza de contacto (FCnDes). Por lo que se precisa relacionar esa
fuerza deseada (FCnDes) con la consigna de los actuadores, que en el caso de los actuadores
eléctricos rotativos es su par (ﬁm). Aunque esta relación se podría hacer directamente uti-
lizando el modelo dinámico del robot, con intención de mejorar el rendimiento del control,
en la mayoría de los dispositivos se le ha añadido un controlador interno capaz de seguir la
referencia generada por el controlador. Usualmente estos controladores suelen ser algorit-
mos de control habituales implementados con éxito en aplicaciones robóticas industriales,
como controladores de fuerza, de tensión, de par o de par computado (Ver Columna 3,
Tabla 2.3).
Que la salida del controlador de impedancia sea la fuerza de contacto deseada (FCnDes),
permite que la interacción entre el dispositivo y el usuario sea suave y segura, a cambio de
perder precisión, lo que lo convierte en unas de las técnicas más habituales para dispositivos
robóticos asistenciales y sanitarios. Además este controlador es muy apropiado para robot
ligeros con alta reversibilidad o backdrivability (capacidad de transmisión de fuerza entre
el eje de entrada y de salida, o lo que es lo mismo, capacidad de seguir el movimiento
del usuario rápidamente y sin oposición), como es el caso de la mayoría de robots de
rehabilitación [135].
2.3.2.2. Control de Admitancia
El control de admitancia, o el control de impedancia basado en la posición, como
algunos autores lo llaman, es el complementario al control de impedancia descrito an-
teriormente. En este caso, se supone que el usuario se comporta como una impedancia
(ZUsuario), es decir se supone que genera un movimiento al realizar una fuerza, y el robot se
comporta como una admitancia (YRobot), o lo que es lo mismo, genera una fuerza al reali-
zar un movimiento. Como ocurre en el controlador de impedancia, no es posible modiﬁcar
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la impedancia del usuario (ZUsuario), por lo que su objetivo será controlar la admitancia del
robot (YRobot) [165, Cap. 9].
A diferencia del controlador de impedancia, el de admitancia controla la relación diná-
mica entre la fuerza real del punto de contacto (FCn), la fuerza de referencia (FCnDes) y el
movimiento de contacto (PCn). Por lo que se plantea como el complementario al algoritmo






Kd + Bds +Mds2
(2.7)
Uno de los mayores inconvenientes de este algoritmo es que no es capaz de garantizar
que la fuerza del contacto (FCn) sea cero, por lo que en ocasiones, en vez de relacionar la














El algoritmo de control obtenido (Eq. (2.7) o Eq. (2.8)), es un sistema basado en
los parámetros de la impedancia mecánica (Kd, Bd y Md). Para que el robot se com-
porte de forma deseada se deben de sintonizar estos parámetros teniendo en cuenta las
consideraciones mencionadas para la sintonización del algoritmo de control de impedancia.
La Fig. 2.15 muestra el diagrama del controlador de admitancia. Como se observa, las
entradas del controlador de admitancia son la fuerza real de contacto (FCn) y la deseada
(FCnDes), mientras que la salida es un valor deseado del movimiento (PCnDes) o velocidad
( _PCnDes) de contacto. Por lo que es necesario relacionar ese valor deseado (PCnDes o _PCnDes)
con la consigna de los actuadores (ﬁm). Esa relación se puede hacer directamente utili-
zando el modelo del dispositivo robótico, o con la intención de mejorar el rendimiento del
controlador se puede implementar un lazo interno con un controlador de posición o de
velocidad (Ver Columna 3, Tabla 2.3).
CONTROL DE 
ADMITANCIA





Figura 2.15: Diagrama de un controlador de admitancia.
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Que la salida del controlador de admitancia sea el movimiento de contacto deseado
(PCnDes) o su derivada ( _PCnDes), aumenta la precisión a cambio de perder seguridad. El
controlador de admitancia no garantiza que la interacción entre el dispositivo y el usuario
sea suave y segura. Por ello, no es muy apropiado para aplicaciones asistivas y sanitarias,
siendo más adecuado para aplicaciones en las que el entorno es más rígido. Aun así, algunos
autores lo han usado en robots de rehabilitación que carecen de reversibilidad, debido a que
en este tipo de robots no se puede utilizar el de impedancia [135]. En estos dispositivos,
para mover el robot adecuadamente se deben de considerar las fuerzas de interacción con
el usuario, teniendo en cuenta sus inercias y efectos dinámicos, y como se ha observado
anteriormente el controlador de impedancia no los considerá.
2.3.2.3. Otros controladores basados en la impedancia mecánica del robot
Algunos autores, tomando como base los controladores de impedancia y admitancia
ya descritos, han diseñado algoritmos de control más apropiados para las características
mecánicas de sus dispositivos. Por ejemplo, los robots de rehabilitación Carex y Sophia
utilizan un controlador innovador llamado Campo de Fuerza, mientras que los robots Pneu-
WREX y RUPERT IV usan controladores adaptativos.
A continuación se detallan algunos de estos algoritmos de control:
Campo de Fuerza. Este controlador, del mismo modo que el de impedancia, calcula
la referencia de la fuerza de contacto (FCnDes) en función de la posición real (PCn)
y deseada (PCnDes). Sin embargo, la relación utilizada no es el algoritmo habitual del
controlador de impedancia (Eq. (2.4)), sino un algoritmo no lineal dividido en tres
componentes de fuerza. Los robots de rehabilitación Carex y Sophia utilizan este
algoritmo de control [97, 195].
Control Adaptativo de Posición. El lazo externo del controlador implementa un
controlador adaptativo de posición cuya salida es la fuerza de contacto deseada
(FCnDes). Esta fuerza resultante es la suma de la salida de un controlador de impe-
dancia y la de un controlador de posición que modiﬁca sus parámetros dependiendo
del error cometido. De este modo, el controlador se adapta al estado de recupera-
ción del usuario. Este controlador se ha implementado en el robot de rehabilitación
Pneu-WREX [190].
Control Adaptativo. Este controlador, dividido en dos algoritmos, el de asistencia y
el de olvido, estima la referencia deseada a partir del rendimiento del usuario en las
iteraciones anteriores. Dependiendo del objetivo del ejercicio, la referencia estimada
puede ser una consigna de presión o de posición. El robot de rehabilitación RUPERT
IV usa este algoritmo de control [8].
Por otro lado, otros grupos de trabajo han combinado diversas técnicas de control,
utilizando diferentes algoritmos en cada tarea de rehabilitación. Por ejemplo, el robot
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de rehabilitación MGA, utiliza un controlador de impedancia cuando está trabajando en
modo resistido, mientras que implementa un controlador de admitancia cuando se quiere
controlar la sensación háptica del ejercicio [22].
Siguiendo en esta linea, el robot IntelliArm, en el modo pasivo implementa un contro-
lador de velocidad, mientras que en los modos asistido y resistido utiliza un controlador
de impedancia basado en un sistema de resorte y un amortiguamiento, respectivamente
[123]. El funcionamiento del algoritmo de control de MEMOS y SRE es muy parecido,
usan un controlador de impedancia cuando es el usuario el responsable de realizar la tarea
y el robot solo asiste, y ejecutan un controlador de velocidad o de posición cuando trabajan
en el modo pasivo [104, 76].
2.3.2.4. Algoritmos de Control inteligente
Aunque su uso no esta tan extendido como en otras aplicaciones, en la actualidad hay
grupos de investigación que tratan de integrar técnicas inteligentes de control al ámbito
de la robótica asistencia y sanitaria. Por ejemplo, WAM Arm [7] utiliza la lógica borrosa
o fuzzy para sintonizar los parámetros del controlador de posición y para seleccionar el
interpolar dinámico adecuado en cada momento.
Asimismo, en los exoesqueletos SUEFUL-7 [49] y Kiguchi [73], los parámetros del
controlador de impedancia son ajustados en tiempo real utilizando una red neuro-fuzzy,
considerando la postura de la extremidad superior y el valor de las señales EMG (señales
electromiográﬁcas). Los valores de EMG, entre otros parámetros dependen de la postura
de la extremidad, por lo que la utilización de la lógica borrosa permite seleccionar los
parámetros apropiados para cada postura. Y la capacidad de aprendizaje de las neuronas
permite adaptarse a cada usuario.
2.3.2.5. Compensación de gravedad
En la rehabilitación tradicional, con el objetivo de minimizar la fuerza de gravedad
y facilitar al paciente el desplazamiento del miembro afectado, es muy común que los
ejercicios de entrenamiento se realicen dentro de una piscina. Partiendo de este hecho, en
algunos dispositivos robóticos, como en ABLE [31], L-Exos [42] o ARMIN [111], al lazo
interno del controlador se le añade la compensación de gravedad y/o de fricción. En otros
casos, como en ATD [189], esa fuerza de gravedad se calcula a partir del modelo dinámico
y se compensa directamente en el controlador de impedancia como un oﬀset.
La Tabla 2.3 resume los lazos externos e internos de los algoritmos de control imple-
mentados en los robots de rehabilitación de extremidades superior existentes. Al mismo
tiempo, se ha destaco si dichos algoritmos compesan la fuerza de gravedad y las inercias
del dispositivo. Como se puede observar, de la lista inicial de los dispositivos robóticos
generada en el Capítulo 2.2 (Tabla 2.2), se han excluido algunos robots debido a que en la
bibliografía no existe suﬁciente información acerca del algoritmo de control implementado.
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2.3.3. Obtención de las variables de control
Como se ha deﬁnido al inicio de este apartado, para el correcto funcionamiento de
los controladores de nivel de tarea (Capítulo 2.3.1) y de nivel de dispositivo robótico
(Capítulo 2.3.2), como en cualquier otra aplicación robótica, es preciso conocer el valor
real de las variables de control (Fig. 2.10). Es decir, además de ser necesario conocer el
comportamiento dinámico del dispositivo, que se obtiene de su modelo matemático, es
preciso conocer las fuerzas (FCn), los movimientos (PCn) y/o las velocidades ( _PCn) de
contacto entre el robot y el usuario. Por lo general, estos valores se miden directamente
utilizando sensores de fuerza y de posición típicos de la industria.
Posición. La mayoría de los dispositivos robóticos utilizan encoders para estimar
la posición de contacto entre el usuario y el robot (PCn). Aunque sea en menor
medida, algunos como L-Exos [42] o Kiguchi [73], combinan estos valores con las
mediciones de los potenciómetros. El robot ULERD, además de los encoders y de los
potenciómetros, usa un inclinómetro para medir los ángulos de rotación del robot de
la extremidad superior [170]. Por otro lado, WAM Arm usa una Kinect para estimar
la posición de contacto a partir de las mediciones de sus tres cameras [7].
Velocidad/aceleración. En la mayoría de los dispositivos, observando que las velo-
cidades y las aceleraciones en los ejercicios de rehabilitación son muy reducidas, se
estiman a partir de las mediciones de posición. No obstante, unos pocos robots, como
MIME [95] o ARAMIS [131], usan sensores especíﬁcos de velocidad y de aceleración.
Por ejemplo, Wotas tiene insertado un sensor inercial capaz de medir aceleraciones
y velocidades angulares [144].
Fuerza. En casi todos los robots se usan sensores de fuerza/par (o de presión si
utilizan actuadores neumáticos) para medir la fuerza de contacto entre en robot
y el usuario (FCn). Sin embargo, para realizar una medición directa de suﬁciente
calidad como para insertarlo a un algoritmo de control, se precisan sensores de fuerza
adecuados colocados en el punto de contacto, y la mayoría de estos sensores, son
muy ruidosos y sensibles a la variaciones de la temperatura, o demasiado costosos
como para insertar en robots de bajo coste [3, 36].
Además de los sensores típicos, en la última década, es cada vez más común el uso
de sensores que miden señales electromiográﬁcas o EMGs (Columna 5, Tabla 2.3). Estas
señales proporcionan información sobre la intención del paciente a realizar un movimiento
particular. Por ello, además de para el control, se usan para predecir las intenciones de
movimiento del usuario en tiempo real. Por ejemplo, el robot L-Exos utiliza las señales
EMG con dos redes neuronales para predecir el par realizado por el hombro y el codo. Y a
partir de estos valores predice la trayectoria articular deseada por el usuario, el cual es la
entrada del controlador [89].
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Otro uso de las señales EMG es el de evaluación del estado del paciente. En los robots
ULERD [51], Arm Guide [70] o SRE [76], utilizan estas señales para analizar su evolución
gracias a ejercicios de rehabilitación con dispositivos robóticos.
Sin embargo, las señales EMG son muy sensibles a la colocación de los electrodos, a
la interferencia de músculos vecinos, al tipo de piel y al sudor, y dependen de la condición
neurológica del paciente. Por lo que puede ocurrir que la medición no sea de suﬁciente
calidad. Este es un gran inconveniente, puesto que un patrón de activación anormal de
los músculos, puede generar que el robot se mueva de una manera no deseada llegando a
lesionar al usuario. Es por ello por lo que la mayoría de estos sistemas solo soportan movi-
mientos de codo, ya que las señales EMG de los músculos que controlan esta articulación
(es decir, los bíceps y tríceps) son relativamente fáciles de medir comparando con el resto
de los músculos del brazo [96].
A falta de sensores de calidad especíﬁcos de aplicaciones asistenciales y sanitarias, co-
mo se puede observar en la Tabla 2.3, en la mayoría de los robots de rehabilitación se usan
diferentes sensores típicos de la industria. No obstante, estos sensores, además de aumen-
tar el coste del dispositivo, suelen añadir diﬁcultades mecánicas (diseño, colocación, peso,
etc.) y electrónicas (alimentación, transmisión, lectura, ﬁltrado, etc.). Por ello se observa
la necesidad de profundizar en la obtención de la fuerza y el movimiento de interacción
entre el robot y el usuario.
Robot Lazo externo Lazo interno Compensar Sensores
ABLE [31] Impedancia (Re) X Enc+Fue
ARAMIS [131] Posición Enc+Acel
Arm Guide [70] Impedancia (Am+Re) Par Computado Enc+Fue+EMG
ARMin [111] Impedancia (Am+Re) Fueza X Enc+Fue
ATD [189] Impedancia (Am+Re) Par X Enc+Fue
CAREX [98] Campo de Fuerza Tensión X Enc+Fue
ETS-MARSE [120] Admitancia Descomposición X Enc+Fue
EXO-UL7 [187] Admitancia Posición Enc+Fue
HapticMaster[81] Admitancia Posición Pos+Fue
HEnRiE [105] Admitancia Posición Vel+Fue
IntelliArm [123]
Impedancia (Am o Re) Par X Pos+Fue
Velocidad Pos+Fue
Kiguchi [73] Impedancia+Neuro-fuzzy Enc+Pot+Fue+EMG
L-Exos [42] Impedancia (Am+Re) Fuerza X Enc+Pot+Fue+EMG






Impedancia (Am+Re) Par X Enc+Fue
MIME [95] Impedancia (Am+Re) Enc+Vel+Pot+Fue
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Robot Lazo externo Lazo interno Compensar Sensores
Pneu-WREX [190] Posición Adaptativo Fuerza X Enc+Pot+Pre
RehabEXob [167] Impedancia (Am+Re) Par X Enc+Fue
Reharob [178] Fuerza Fue
RUPERT IV [8, 60]
Adaptativo Posición Pos+Pre
Adaptativo Presión Pos+Pre




SUEFUL7 [49] Impedancia+Neuro-fuzzy Enc+Pot+Fue+EMG
WAM Arm [7] Lógica borrosa Posición X Kinect+EMG
Wotas [143] Impedancia Fuerza Pos+Vel+Acel+Fue
1) Nombre del robot.
2) Controlador del lazo externo: Impedancia basado en un resorte (Re) y/o en un amortiguamiento (Am),
Admitancia, Campo de Fuerza, Posición Adaptativo, Lóciga borrosa o Neuro-fuzzy.
3) Controlador del lazo interno: Posición, Velocidad, Fuerza, Par, Tensión o Descomposición Virtual.
4) Compensación de la fuerza de gravedad y de las inercias.
5) Sensores: Encoders (Enc), Potenciómetros (Pot), Kinect, de Posición sin especiﬁcar (Pos),
de Velocidad (Vel), de Aceleración (Acel), de Fuerza/Par (Fue), de Presión (Pre) o de señales EMG.
Tabla 2.3: Resumen de estrategias de control de los robots de rehabilitación.
2.4. Conclusiones
Tal y como se ha analizado en este capitulo, los robots de rehabilitación de las extre-
midades superiores tienen la capacidad de mejorar el estado de recuperación de pacientes
que sufren discapacidad motora debido a un ataque cerebrovascular, aumentado su auto-
nomía y mejorando su calidad de vida. Sin embargo, aunque el avance en esta linea de
investigación es patente, todavía existen varios aspectos a mejorar.
Como se ha observado en el Capítulo 2.2, en la actualidad no existe una estructura
robótica simple capaz de rehabilitar toda la extremidad superior, que de respuesta a todas
las necesidades de aplicaciones de rehabilitación. Los robots existentes, los de cadena
abierta y los exoesqueletos, poseen una estructura inapropiada para la rehabilitación o un
mecanismo muy complejo que diﬁculta su control.
Estos mecanismos, a falta de actuadores especíﬁcos para aplicaciones asistenciales y
sanitarias, generalmente, son actuados por motores eléctricos implementados con éxito
en otras aplicaciones robóticas. No obstante, las características mecánicas de los motores
eléctricos no están ajustadas para este tipo de aplicaciones. Su impedancia mecánica es
demasiado alta, lo que genera la necesidad de utilizar trenes de engranajes que introducen
fricciones, contragolpes y ruido, poniendo en peligro la seguridad hacia el usuario. Asimis-
mo, aunque el control de posición es muy sencillo, controlarlos en fuerza es más complejo,
lo que diﬁculta su uso.
Un controlador apropiado, seguro y robusto es imprescindible para el rendimiento óp-
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timo de estos dispositivo. Los algoritmos de control existentes (Capítulo 2.3), se dividen
en dos niveles. Los de alto nivel, los controladores de nivel de tarea, son los responsables
de generar una referencia de fuerza o de posición dependiendo del estado de recuperación
del paciente y de la tarea seleccionada por el médico. Mientras que los controladores de
bajo nivel, los de nivel de dispositivo, son los encargados de seguir a la referencia generada
por los de nivel de tarea.
Como se ha analizado en el Capítulo 2.3.1, en la literatura se pueden encontrar diferen-
tes controladores de nivel de tarea, pero todavía no existe un grupo de tareas determinado
que de respuesta a todas las necesidades de pacientes con discapacidad motora. Los mo-
dos comúnmente implementados, el pasivo, el activo y el asistido, aplican asistencia en la
dirección de la trayectoria, con el ﬁn de que el usuario empiece a generar movimiento. Sin
embargo, estos modos no ayudan a que el paciente aprenda a controlar la dirección del
movimiento, siendo muy pocos los dispositivos que soportan modos capaces de mejorar la
dirección del ejercicio. De la misma forma, aunque los resultados obtenidos son positivos,
debido a que su uso se limita a las últimas etapas de rehabilitación, los modos basados en
la oposición son raramente implementados.
El uso de estos tipos de modos, combinados con los habituales (pasivo, activo y asisti-
do), puede mejorar considerablemente el estado de recuperación del paciente. Estas nuevas
técnicas de rehabilitación, ayudan a controlar la fuerza y el movimiento realizado en todas
las direcciones del espacio de trabajo, mientras que el usuario aprende a trabajar ante
perturbaciones externas. No obstante, estas tareas, además de precisar un diseño más
avanzado, necesitan controladores de nivel de dispositivo capaces de generar fuerzas y
movimientos asistidos y resistidos en todas las direcciones del espacio de trabajo.
Como se ha observado en el Capítulo 2.3.2, la mayoría de los controladores de ni-
vel de dispositivos existentes son algoritmos basados en la impedancia mecánica capaces
de controlar la relación entre la fuerza y el movimiento de contacto. Según el enfoque
seleccionado, existen dos algoritmos extendidos, el controlador de impedancia, y su com-
plementario, el controlador de admitancia.
El controlador de impedancia asegura que la interacción entre el dispositivo y el usua-
rio sea suave y segura, a cambio de perder precisión, lo que lo convierte en una de las
técnicas más habituales para dispositivos robóticos asistenciales y sanitarios. Sin embargo,
su uso esta limitado a dispositivos robóticos ligeros con alta reversibilidad. Por lo que en
dispositivos que carecen de reversibilidad se implementa su complementario el controlador
de admitancia.
Aunque estos algoritmos facilitan controlar la fuerza y el movimiento realizado, algunos
autores utilizan otros algoritmos más apropiados para las características mecánicas de sus
dispositivos: el control de fuerza, el campo de fuerza, el control de posición adaptativo,
las técnicas inteligentes de control o los algoritmos de control basados en señales EMG
son algunos de ellos. Por lo que hoy en día todavía no existe una estructura de control
generalizada para los dispositivos robóticos de rehabilitación.
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Por otro lado, como se ha deﬁnido en Capítulo 2.3.3, para el correcto funcionamiento
de estos controladores, es necesario conocer el valor real de las variables de control. Es
decir, es preciso obtener las fuerzas y/o los movimientos de contacto entre el robot y el
usuario. Por lo general, estos valores se miden directamente utilizando sensores de fuerza
y de posición. Sin embargo, estos sensores, además de aumentar el coste del dispositivo,
suelen añadir diﬁcultades mecánicas y electrónicas.
En aplicaciones industriales con dispositivos robóticos, con intención de solucionar la
problemática de los sensores, se han implementado con éxito diferentes estimadores de
fuerza y movimiento. Generalmente, estos estimadores se basan en sensores de bajo coste
y fácil uso, como encoders que miden el ángulo de rotación de las articulaciones del
robot o sensores de par colocados en los actuadores [28, 86]. Pero para poder obtener
estos estimadores, es preciso conocer la dinámica y la cinemática del dispositivo. En otras
palabras, con la intención de controlar adecuadamente los robots de rehabilitación, es
preciso obtener su modelo matemático.
Conociendo toda esta problemática, con el ﬁn de mejorar la calidad de vida de pacientes
con déﬁcit motor, se ve la necesidad de mejorar el diseño de algoritmos de control de los
robots asistenciales y sanitarios. No obstante, la mayoría de los grupos de investigación
que trabajan en esta linea centran sus esfuerzos en el diseño mecánico, generando que
en la actualidad no exista un algoritmo de control generalizado que satisfaga todas las
necesidades de los ejercicios de rehabilitación y de los pacientes con déﬁcit motor. Por
ello, en esta tesis doctoral se va a indagar en el control de los robots asistenciales y
sanitarios.
La mayoría de los algoritmos de control existentes están basados en el modelo del
robot. Un modelo permite conocer el comportamiento cinemático-dinámico del robot, por
lo que es necesario para el diseño de algoritmos de control basados en la impedancia
mecánica. Asimismo, un modelo apropiado del dispositivo permite relacionar la salida del
controlador con la consigna de los actuadores y/o compensar la fuerza de gravedad y las
inercias del dispositivo. Además, siguiendo la metodología utilizada en robots industriales,
puede ser utilizado para estimar la fuerza y el movimiento de contacto entre el robot y
el usuario, consiguiendo reducir el numero de sensores necesarios. Por lo que se observa
que la posesión de su modelo matemático es indispensable para el control adecuado de un
dispositivo robótico de rehabilitación. Por ello, en esta tesis doctoral, antes de indagar en
el diseño de los controladores, se va a deﬁnir una metodología de modelado para robots
asistenciales y sanitarios.
Dependiendo de las necesidades de los usuarios, los robots de rehabilitación deberán
seguir diferentes referencias de fuerza o de posición. Para ello, es imprescindible conseguir
un controlador de nivel de dispositivo capaz de controlar las fuerzas y los movimientos
asistidos y resistidos realizadas por el robot en todas las direcciones del espacio de tra-
bajo. Además, considerando la importancia de la seguridad en aplicaciones asistenciales
y sanitarias, este controlador deberá asegurar que el robot cumple con los requisitos de
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seguridad, como la velocidad, el rango de movimiento o la fuerza máxima. Lo que genera
que en la actualidad no exista un algoritmo de control óptimo capaz de seguir a cualquier
referencia de fuerza/posición de una forma segura y cumpliendo con todos los requisitos
de las terapias de rehabilitación. Por lo cual, en esta tesis se va a profundizar en el diseño
de controlares de nivel de dispositivo.
Por otro lado, como se ha observado en la motivación de trabajo (Capítulo 1.1), el pro-
ceso de rehabilitación de personas que han sufrido un ataque de ictus, es un proceso largo
que se suele iniciar en los primeros días de estancia en el hospital, y puede alargarse de por
vida. Por lo que es necesario que los ejercicios de rehabilitación evolucionen con el estado
del paciente. Es decir, se precisa que los controladores de alto nivel o los controladores
de nivel de tarea tengan la capacidad de adaptarse al estado de recuperación del usuario.
Sin embargo, la mayoría de los controladores de nivel de tarea de los robots existentes,
solo se centran en las fases iniciales de rehabilitación. Por esta razón, en esta tesis se va
a indagar en el diseño de un grupo de controladores de nivel de tarea adecuado para
cualquier estado de recuperación del paciente.
Con el objetivo de comprobar su correcto funcionamiento, es imprescindible imple-
mentar y validar los algoritmo de control en dispositivos robóticos reales. Con este ﬁn,
en este trabajo, los avances obtenidos se van ha implementar en el robot de rehabilitación
innovador Universal Haptic Pantograph (UHP).
El UHP es un robot de rehabilitación multifuncional para la rehabilitación de los miem-
bros superiores. Una de sus ventajas principales es la posibilidad de variar su estructura
mecánica, lo que le permite rehabilitar todas las articulaciones de la extremidad superior
(hombro, codo y muñeca), con una estructura sencilla y de fácil uso. Además, gracias a su
conﬁguración mecánica basada en un pantógrafo, el UHP conserva las grandes ventajas
de los robots de rehabilitación de un único punto de contacto (fácil diseño y fabricación,
y gran adaptabilidad a diferentes usuarios), mientras que permite conocer y controlar la
posición de la muñeca y del antebrazo. Por otro lado, su sistema de accionamiento posee
componentes elásticos colocados entre el dispositivo y los motores eléctricos habituales.
Por lo que sigue manteniendo las ventajas de los motores eléctricos, al mismo tiempo
que consigue adecuar su impedancia mecánica, disminuir las inercias generadas por los





A lo largo de la tesis se ha visto la necesidad de desarrollar un control adecuado para
dispositivos robóticos de rehabilitación que satisfaga las necesidades de las terapias de
rehabilitación y de los pacientes con movilidad reducida debido a un ataque de ictus. Con
el objetivo fundamental de resolver esta necesidad, en el Capítulo 4 se ha diseñado un
algoritmo de control seguro que permite al robot adaptarse al estado de recuperación del
paciente y al ejercicio de rehabilitación seleccionado por el terapeuta.
No obstante, antes de poner en practica todo este sistema de múltiples controladores
con pacientes, es imprescindible validar su correcto funcionamiento en un prototipo real
de robot de rehabilitación. Para que esta validación sea posible, es necesario diseñar un
entorno de control y ejecución que permita la comunicación entre el dispositivo robótico,
el software de rehabilitación y la algoritmia de control.
Ante esta situación, en el Capítulo 5.1 se analiza el sistema de ejecución, y en función de
sus necesidades, se diseña un entorno de control y ejecución apropiado. En el Capítulo 5.2
se valida el correcto funcionamiento del algoritmo de control con el dispositivo robótico
UHP. Por último, con el ﬁn de observar que el controlador funciona correctamente en
diferentes circunstancias y ante perturbaciones externas desconocidas, en el Capítulo 5.3
se realizan diferentes ensayos de validación con un grupo de 25 personas sanas.
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5.1. Entorno de control y ejecución
El sistema de ejecución de robots de rehabilitación que se propone en este trabajo está
dividido en tres sub-sistemas: el dispositivo robótico de rehabilitación, el software de reha-
bilitación y la plataforma de control y ejecución que posee la algoritmia de controladores




















Figura 5.1: Diagrama de ejecución de robots de rehabilitación.
La interacción con el paciente y con el terapeuta se realiza mediante el software de
rehabilitación. Este software de apoyo permite al terapeuta de forma fácil e intuitiva ade-
cuar el ejercicio a las necesidades del paciente, permitiendo seleccionar la conﬁguración
mecánica adecuada del robot (ARM o WRIST), el controlador de nivel de tarea que se
debe ejecutar en cada instante (pasivo, asistido, activo, corrector, resistido, ampliﬁcación
del error, etc.), y los parámetros de entrenamiento (tiempo del entrenamiento (tm), fuerza
de interacción máxima que puede soportar el usuario (FCnMax), la posibilidad de realizar el
movimiento de ﬂexión de forma automática por el robot, etc.).
Al mismo tiempo, el software de apoyo está dotado con diferentes juegos de entrena-
miento que ayudan a motivar al paciente. Estos juegos están asociados con los movimientos
que debe realizar el paciente. En función del juego seleccionado por el terapeuta, el soft-
ware genera la posición de inicio (PCnIni) y ﬁn (PCnFin) de la trayectoria deseada. Estas
posiciones, junto al resto de las variables seleccionadas por el terapeuta, se transmiten a
la plataforma de control y ejecución.
Por otro lado, gracias a las tarjetas analógicas y digitales de adquisición de datos, la
plataforma de control y ejecución lee las mediciones de los sensores (qm y ns), y después
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de ﬁltrar y preprocesar las mediciones, junto a los datos transmitidos por el software
de rehabilitación, los introduce en el algoritmo de control. A partir de estos datos, el
algoritmo de control calcula el par que deben de realizar los actuadores (ﬁm) para que el
comportamiento del robot sea el deseado. Además, gracias al modelo cinemático/dinámico
propuesto, estima la posición real del robot (PCn) y la fuerza de contacto entre el paciente
y el dispositivo (FCn).
La consigna del par (ﬁm) es transmitida a los motores a través de una tarjeta de
salidas analógicas, mientras que la posición (PCn) y la fuerza (FCn) real de contacto se
visualizan en pantalla y se guardan en memoria. De esta forma, al ﬁnalizar la tarea, el
médico encargado de la rehabilitación podrá analizar el estado y la evolución del paciente
observando los valores almacenados. Al mismo tiempo, con la intención de motivar al
usuario y facilitar la interacción con el dispositivo robótico, la posición real de contacto
(PCn) se transmite al software de rehabilitación para que lo muestre en pantalla.
En esta tesis, con el ﬁn de validar el conjunto de algoritmos de control diseñados y
el sistema de ejecución propuesto, se utiliza el dispositivo robótico UHP descrito en el
Capítulo 3.2 y el software de rehabilitación Telereha [154]. Por otro lado, el algoritmo de
control y ejecución se ha implementado en la plataforma de control embebida CompactRIO
(cRIO9025) de National Instruments utilizando el software de programación Labview Real-
Time [110].
En los siguientes apartados se procederá a detallar el software de rehabilitación Telereha
(Capítulo 5.1.1) y el diseño y la implementación del algoritmo de control y ejecución
(Capítulo 5.1.2).
5.1.1. Software de rehabilitación Telereha
Telereha es un software desarrollado por el Centro de Investigación Tecnalia, el cual
facilita la terapia de rehabilitación mediante dispositivos robóticos [154]. Instalado en un
ordenador, se comunica con la plataforma de control y ejecución a través del protocolo
Ethernet UDP (User Datagram Protocol), mientras que la comunicación con el usuario se
realiza a través de la pantalla del ordenador.
Dependiendo de la conﬁguración mecánica del robot (ARM o WRIST), el software
Telereha posee diferentes juegos de entrenamiento [147]. En el marco del presente trabajo,
para la conﬁguración ARM se ha seleccionado el juego Descubriendo la imagen, mientras
que para la conﬁguración WRIST se emplea el juego La Cruz.
5.1.1.1. Juego 1: Descubriendo la imagen
En el juego Descubriendo la imagen se observa una foto oculta por un semicírculo gris
(Fig. 5.2). Este semicírculo está dividido en seis regiones que el usuario debe borrar para
descubrir la foto. Para ello, debe mover el robot desde el origen (PCnIni) hasta el extremo
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de la región deseada i (PCnFini) para i = 1; 2::;6. Una vez llegado al punto ﬁnal deseado











Figura 5.2: Descripción de los movimientos del juego Descubriendo la imagen.
Como el orden de las regiones es aleatoria, para indicar la región deseada en cada
momento, Telereha la pinta de verde, mientras que dibuja una gran ﬂecha blanca señalando
la dirección de la trayectoria deseada (PCnDes). Además, con un circulo indica la posición
ﬁnal deseada del robot (PCnFin) y utiliza un cursor para señalar la posición real del punto
de contacto (PCn)(Fig. 5.3). De esta forma, el paciente puede observar en pantalla su
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Figura 5.3: Descripción de los indicadores visuales del juego Descubriendo la imagen.
Como se ha observado en el análisis del dispositivo (Capítulo 3.2), en la conﬁguración
ARM el robot UHP realiza movimientos planares (plano xy) que se traducen en ejercicios
de ﬂexión/extensión del brazo. Con el ﬁn de adaptar el juego a estos movimientos, se
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ha decidido que el punto de inicio (PCnIni) corresponda con la posición de reposo del
pantógrafo (P0), donde la extremidad superior del usuario está ﬂexionado formando un
ángulo de 90 entre el brazo y el antebrazo. El movimiento de ida del juego (PCnIn ! PCnFin)
se corresponde con el movimiento de extensión del brazo, y el de vuelta (PCnFin ! PCnIni)
con el movimiento de ﬂexión.
Por otro lado, se ha analizado que el área de trabajo del robot UHP en modo ARM se
deﬁne como un círculo de radio 0;2m en el plano xy . Por tanto, el semicírculo del juego
tiene que tener un radio máximo de 0;2m. No obstante, con intención de no lesionar al
usuario, este valor se tiene que adaptar al rango de movimiento del paciente. En este
trabajo de tesis, para la validación de los algoritmos de control se ha seleccionado un radio
de 0;14m.
5.1.1.2. Juego 2: La Cruz
En el juego La Cruz se observa en pantalla una cruz gris dividida en cuatro regiones
(Fig. 5.4). En este juego, el usuario debe mover el robot desde la posición de origen (PCnIni)
hasta el extremo de la región deseada i (PCnFini) para i = 1; 2::;4. Una vez llegado al punto













Figura 5.4: Descripción de los movimientos del juego La Cruz.
Como en el juego Descubriendo la imagen, el orden de las regiones es aleatoria, por
lo que el software Telereha dibuja un círculo verde para indicar la posición ﬁnal deseada
(PCnFin). Al mismo tiempo, utiliza un cuadrado negro para señalar la posición real del punto
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de contacto (PCn)(Fig. 5.5). De esta manera, el paciente puede observar en pantalla la
posición real y deseada del punto de contacto.
PCnFin
 PCnIn PCn
Región deseada  
sup/pro
abd/add
Figura 5.5: Descripción de los indicadores visuales del juego La Cruz.
Para adaptar el juego a la conﬁguración WRIST (Capítulo 3.2), se ha hecho correspon-
der la línea vertical con el movimiento de abducción/aducción (abd/add) de la muñeca,
mientras que el horizontal está relacionado con el movimiento de supinación/pronación
(sup/pro). El paciente, dependiendo de donde esté el círculo verde, tendrá que realizar
un movimiento u otro considerando que en el centro de la cruz, en la posición de inicio
(PCnIn), el ángulo de rotación es 0
 (0m), y en los extremos de la cruz el ángulo máximo
es 45 (0;058m).
5.1.2. Diseño e implementación de la plataforma de control y
ejecución
La plataforma de control y ejecución se desarrolla con dos objetivos fundamentales:
realizar la implementación y ejecución del algoritmo de control diseñado, y servir de puente
de comunicación entre el robot de rehabilitación, el usuario y el controlador. Por lo que su
uso no sólo se limita a las fases de validación, sino que se extiende a futuros ejercicios de
rehabilitación con pacientes de movilidad reducida.
Conociendo su importancia, a continuación se presenta la arquitectura del sistema, se
analizan las tareas que debe realizar cada sub-sistema, y se realiza la implementación de
los algoritmos utilizando el software Labview RT.
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5.1.2.1. Arquitectura del sistema
El sistema de control y ejecución se basa en un esquema host-target que está compues-
to por un ordenador y una plataforma de control embebida que se comunican bilateralmente
a través del protocolo TCP/IP (Fig. 5.6).
El host, implementado en un ordenador (que puede ser o no el mismo ordenador
que ejecuta el software de rehabilitación), proporciona el interfaz de usuario del
sistema. Es decir, permite monitorizar y guardar las variables del entorno de control
y ejecución.
El target, por otro lado, ejecuta el sistema operativo de tiempo real, y dado que
dispone de conexión directa al dispositivo robótico, se encarga de gestionar el acceso
a los diferentes dispositivos (sensores y actuadores), así como de ejecutar el lazo de
control en tiempo real.
En este trabajo se ha utilizado la plataforma de control embebida CompactRIO
(cRIO9025) de National Instruments [110]. Esta plataforma de control posee dos
procesadores con diferentes funcionalidades: 1) una FPGA programable por el inge-
niero de control que permite implementar un control de alta velocidad y comunicar
directamente con las tarjetas de entradas y salidas del dispositivo robótico; 2) un
procesador de tiempo real para la comunicación y procesamiento de señales y la
implementación de controladores de menor velocidad. Además, la plataforma Com-
pactRIO permite la utilización de tantas tarjetas de entradas y salidas (E/S) como se
necesite, por lo que proporciona gran adaptabilidad al uso de dispositivos robóticos
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Figura 5.6: Arquitectura del sistema de control y ejecución.
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5.1.2.2. Distribución de tareas
Como se ha descrito anteriormente (Fig. 5.1), la plataforma de control y ejecución
tiene diferencias funcionalidades que se dividen en cuatro tareas principales. Dependiendo
de los requisitos de las tareas y las características de los componentes del sistema, estas
tareas se implementan en uno u otro sub-sitema de la arquitectura (FPGA, procesador de
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Figura 5.7: Distribución de tareas del sistema de control y ejecución.
De esta manera, para las Tareas 1 y 2, se implementa la parte más crítica en la FPGA,
y el resto de las acciones se llevan a cabo por el procesador de tiempo real (como se
muestra en la Fig. 5.7).
En la Tarea 1, la adquisición de las mediciones de los sensores y la transmisión de la
consigna a los actuadores es inmediata. Sin embargo, el procesar todos los datos, es decir,
ﬁltrar, escalar y calibrar las mediciones, precisa un coste computacional elevado. Por ello,
los datos de entrada solo se leen y se ﬁltran en la FPGA, mientras que el procesador de
tiempo real se encarga del resto.
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En la Tarea 2, el lazo más rápido del algoritmo de control, el lazo interno de los con-
troladores de nivel de dispositivo, es decir, los controladores del sistema de accionamiento,
se ejecutan en la FPGA. Y el resto, los lazos externos de los controladores de nivel de
dispositivo, los estimadores de fuerza y movimiento, y los controladores de nivel de tarea,
se implementan en el procesador de tiempo real.
Por otro lado, como la comunicación con el software de rehabilitación no tiene porqué
ser tan rápida, la Tarea 3 se implementa en el procesador de tiempo real. Y con la intención
de que el terapeuta visualice los datos del ensayo en cada momento, el movimiento y la
fuerza de contacto se monitorizan y se guardan en el host.
5.1.2.3. Implementación utilizando Labview RT
Con el ﬁn de implementar las tareas mencionadas en los sub-sistemas descritos (FPGA,
procesador de tiempo real y host) de la plataforma de control y ejecución, se emplea el
software de programación Labview Real Time (Labview RT).
Labview RT es un software de programación de National Instruments que permite que
el código desarrollado sea ejecutado en tiempo real de forma automática. Este software
es compatible con la mayor parte de hardware y tarjetas de adquisición E/S que ofrece
National Intruments, por lo que el algoritmo implementado se puede transferir con gran fa-
cilidad, permitiendo su futuro uso en dispositivos robóticos de rehabilitación con diferentes
plataformas de control, sensores y/o actuadores.
La unidad de programación básica de Labview RT es el VI o el Instrumento Virtual. El
VI es un objeto de programación que está compuesto por un panel frontal, en el que se aloja
el interfaz de usuario, y una sección de código asociada a los controles ubicados en el panel
frontal (Fig. 5.8). Los VIs, se programan gráﬁcamente mediante bloques proporcionados
por Labview RT, y al igual que una función en otro lenguaje de programación, permiten
realizar llamadas a otros VIs y transferir datos entre ellos.
PANEL FRONTAL CÓDIGO
Figura 5.8: Instrumento Virtual VI del Host.
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En esta tesis, se ha generado un VI general para cada elemento de la plataforma de
control y ejecución (host, procesador de tiempo real y FPGA), entre los cuales en la Fig.
5.8 se observa el del host. Asimismo, cada sub-tarea de la Fig. 5.7 se ha implementado en
un VI, que se ha introducido en el VI general correspondiente. De esta forma, el programa
se puede adaptar con gran facilidad a futuros cambios. Por ejemplo, si se cambia el software
de rehabilitación, solo se debe de modiﬁcar el VI correspondiente a la comunicación con
el software, o si se cambia algún sensor, se tiene que variar los VIs de adquisición y
procesamiento de datos.
5.2. Validación del algoritmo de control propuesto
Una vez diseñado e implementado el entorno de control y ejecución, se puede proceder
a la validación de la algoritmia de control. Con este objetivo, en este capítulo se validan
los controladores de nivel tarea (Capítulo 4.1) y de nivel de dispositivo (Capítulo 4.2)
diseñados en la presente tesis doctoral.
Para que esta validación sea posible se ha utilizado el dispositivo robótico de reha-
bilitación UHP (Universal Haptic Pantograph) en las conﬁguraciones mecánicas ARM y
WRIST (Capítulo 3.2). Tal y como se ha detallado en la validación del modelo del dispo-
sitivo (Capítulo 3.5), el robot UHP posee dos encoders ópticos que miden el ángulo de
rotación de los motores (qm1 y qm2), y dos potenciómetros lineales que se usan para medir
la longitud variable de los muelles SA y SB (nSA y nSB). Además, para la validación de
los controladores de nivel de dispositivo, se han utilizado un sensor de fuerza de 6GDL y
un inclinómetro de 3 ejes. Estos sensores adicionales permiten medir la fuerza (FCn) y el
movimiento (PCn) del punto de contacto con gran precisión, permitiendo validar el uso de
los estimadores.
Con el ﬁn de demostrar el correcto funcionamiento de la algoritmia de control y veriﬁcar
que el dispositivo robótico no realiza movimientos bruscos que puedan lesionar al usuario,
las pruebas se han realizado con personas sanas que han intentado reproducir diferentes
estados de recuperación de pacientes con déﬁcit motor. Por otro lado, puntualizar que para
la validación de los controladores se han ejecutado más de 300 ensayos experimentales con
el robot UHP, entre los cuales, este documento recoge los más signiﬁcativos.
A continuación, en el Capítulo 5.2.1 se validan los controladores de nivel de dispositivo
diseñados (fuerza, impedancia y posición), mientras que en el Capítulo 5.2.2 se presentan
los resultados obtenidos de pruebas experimentales con diferentes controladores de nivel de
tarea ( asistido adaptativo, correctora progresiva y adaptativas basadas en la oposición).
5.2.1. Validación de los controladores de nivel de dispositivo
Este apartado tiene como objetivos: por un lado, validar los controladores de nivel de
dispositivo (fuerza, impedancia y posición), y por otro lado, comprobar que estos algoritmos
funcionan correctamente con los estimadores de fuerza y movimiento. Para ello, se han
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deﬁnido y llevado a cabo diferentes pruebas experimentales con los controladores de fuerza,
impedancia y posición diseñados. Estas pruebas experimentales se han repetido dos veces.
En la primera se han usado los estimadores de fuerza y movimiento, mientras que en la
segunda, la fuerza (FCn) y el movimiento (PCn) del punto de contacto se han obtenido de
las mediciones de los sensores.
Dado que la ﬁnalidad de estos ensayos es validar los controladores de nivel de disposi-
tivo, no se han ejecutado los de nivel de tarea, por lo que la consigna de los controladores
se ha generado directamente a través del software de programación Labview RT.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los ensayos más signiﬁcativos,
y se analiza el rendimiento de los controladores con y sin estimadores.
5.2.1.1. Validación del controlador de fuerza basado en el modelo dinámico del
robot
Entre los diferentes controladores de nivel de dispositivo necesarios para una correcta
terapia de rehabilitación, se procede a validar el control de fuerza en primer lugar. En el
primero ensayo, se ha analizado la respuesta del controlador cuando no existen pertur-
baciones externas; en el segundo, se ha analizado su rendimiento al interactuar con un
usuario; y en el último, se ha validado su comportamiento ante perturbaciones externas
cuando su consigna no es constante.
Validación del controlador de fuerza al bloquear la posición del pantógrafo
En este primer ensayo se analiza el comportamiento del controlador de fuerza cuando
no existe movimiento, es decir, cuando el pantógrafo está parado. Para ello, el pantógrafo
se ha bloqueado en la posición de reposo (PTr = P0 = [0 0 0]T ), simulando a un usuario que
intenta mantener constante la posición del robot de rehabilitación UHP. Y al controlador
de fuerza se le han introducido referencias senoidales con frecuencias entre 0;1Hz y 1Hz ,
que es el ancho de banda especíﬁco del sistema de accionamiento del robot UHP [118].
El sistema de accionamiento del UHP esta formado por dos SEAs dispuestos en conﬁ-
guración perpendicular, donde un SEA es el encargado de generar el movimiento en el eje
x , y la otra en el eje y . Los dos SEAs son idénticos, y su algoritmo de control es el mismo,
por lo que en esta memoria solo se demuestran los resultados del SEA correspondientes
al eje x .
En la Fig. 5.9 se presentan los resultados obtenidos de tres ensayos con periodos de
10s (0;1Hz), 5s (0;2Hz) y 1s (1Hz). En los tres casos, en azul se observa la fuerza de
contacto deseada (FCnDes), la señal roja corresponde a la salida del controlador cuando la
fuerza de contacto (FCn) se mide directamente a través del sensor, mientras que la verde
corresponde con su salida al utilizar el estimador de fuerza.
En la Fig. 5.9 se observa que el controlador de fuerza es capaz de seguir a la referencia
deseada en todo el rango de frecuencia del sistema de accionamiento. Como era de esperar,
el error cometido es más grande al usar los estimadores (Tabla 5.1), sin embargo, la
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Figura 5.9: Respuesta del controlador de fuerza al bloquear la posición del pantógrafo.
diferencia es despreciable para el ser-humano ( del error= Error con sensor - Error con
estimador < 2N). Por otro lado, en la primera gráﬁca se ve que al usar el estimador, el
error máximo se comete en los puntos de mayor amplitud. Esto se debe a las no-lineales
de los muelles que insertan un pequeño retardo al cambiar el sentido de la fuerza aplicada,
lo que genera que a mayor velocidad de cambio, el error cometido sea mayor. No obstante,
hay que considerar que en las terapias de rehabilitación, para no lesionar al usuario, los
cambios de fuerza se deben de realizar a bajas velocidades.
Periodo Error con Sensor Error con Estimador  del error
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
10s 1;59N 3;99N 1;27N 4;47N  0;32N 0;48N
5s 1;39N 3;67N 2;01N 5;23N 0;62N 1;56N
1s 2;51N 6;4 3N 3;37N 8;11N 0;86N 1;68N
Tabla 5.1: Error del controlador de fuerza al bloquear la posición del pantógrafo.
Validación del controlador de fuerza al interactuar con un usuario
El objetivo del segundo ensayo es validar el controlador de fuerza ante perturbaciones
externas, es decir, al interactuar con un usuario. Con este ﬁn, se ha seleccionado una
referencia constante (FCnDes = 0N), mientras que el usuario ha intentado mover el robot
en todo el rango de movimiento.
En las Figs. 5.10 y 5.11 se observan los resultados de dos ensayos en las conﬁguraciones
mecánicas ARM y WRIST. En las dos, en la gráﬁca superior se visualizan los resultados en
la coordenada x , y en la inferior los de la coordenada y . Siguiendo la nomenclatura anterior,
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en azul se observa la fuerza de contacto deseada (FCnDes), la señal roja corresponde a la
salida del controlador cuando la fuerza de contacto (FCn) se mide a través del sensor, y el
verde corresponde con su salida al utilizar el estimador. Adicionalmente, en la Tabla 5.2 se
resumen el error medio y máximo cometido por el controlador de fuerza cuando la fuerza
de contacto (FCn) se calcula con el estimador, y cuando se mide a través del sensor.
Modo Error con Sensor Error con Estimador  del error
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
ARM 0;88N 4;38N 1;42N 4;87N 0;54N 0;49N
WRIST 1;45N 7;72N 1;38N 6;57N  0;0 7N  1;15N
Tabla 5.2: Error del controlador de fuerza al interactuar con un usuario.
















































Figura 5.10: Respuesta del controlador de fuerza al interactuar con un usuario en la con-
ﬁguración mecánica ARM.
Como se puede observar en las Figs. 5.10 y 5.11, así como en la Tabla 5.2, el contro-
lador de fuerza diseñado ha sido capaz de compensar la fuerza de gravedad e inercias y
conseguir que la fuerza de contacto sea cero (FCn  0N) con un error medio inferior a
1;5N. En la conﬁguración mecánica ARM los resultados obtenidos con el sensor adicional
y con el estimador de fuerza son muy parecidos ( del error < 0;6N), mientras que en
WRIST la respuesta del controlador es algo mejor al utilizar el estimador ( del error
medio =  0;07N y  del error máximo =  1;15N).
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Figura 5.11: Respuesta del controlador de fuerza al interactuar con un usuario en la con-
ﬁguración mecánica WRIST.
Validación del controlador de fuerza con consigna variable
En la prueba anterior se ha validado el controlador de fuerza al interactuar con un
usuario cuando la consigna es constante (FCnDes = 0N). En este ensayo, con la intención
de observar su comportamiento en un entorno más realista, se ha seleccionado una consigna
variable, mientras que el usuario ha movido el robot en todo el rango de movimiento.
Las Figs. 5.12 y 5.13 muestran los resultados de dos ensayos en las conﬁguraciones
mecánicas ARM y WRIST, respectivamente. Como se puede observar, en estos ensayos se
ha seleccionado una consigna senoidal de periodo variable (20s, 10s y 5s). Haciendo uso
de la misma notación, en la gráﬁca superior se visualizan los resultados en la coordenada
x , y en la inferior los de la coordenada y . La linea azul es la fuerza de contacto deseada
(FCnDes), la roja corresponde a la salida del controlador cuando la fuerza de contacto (FCn)
se mide a través del sensor, mientras que en verde se observa la salida del controlador al
utilizar el estimador. Adicionalmente, en la Tabla 5.3 se resumen el error medio y máximo
cometido.
Modo Error con Sensor Error con Estimador  del error
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
ARM 2;89N 14;7 2N 4;34N 14;61N 1;45N  0;11N
WRIST 2;92N 14;1N 3;77N 15;2N 0;85N 1;1N
Tabla 5.3: Error del controlador de fuerza con referencias variables.
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Figura 5.12: Respuesta del controlador de fuerza con consigna variable en la conﬁguración
mecánica ARM.
























































Figura 5.13: Respuesta del controlador de fuerza con consigna variable en la conﬁguración
mecánica WRIST.
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En estos ensayos, aunque el usuario ha intentado hacer frente a la fuerza ejecutada
por el robot, el controlador de fuerza ha sido capaz de seguir a la referencia con un error
medio inferior a 5N. En las Figs. 5.12 y 5.13 se ve claramente que cuando el periodo
de la consigna es elevada (20s), al usuario le da tiempo a acostumbrarse a la fuerza de
contacto e introducir una perturbación externa, mientras que con señales con periodos
más pequeños (5s) su efecto es mucho más reducido. Por otro lado, se observa que el
rendimiento del controlador es muy parecido con el estimador y con el sensor de fuerza
adicional, con una diferencia inferior de 1;5N.
En los ensayos presentados, el controlador de fuerza diseñado ha sido capaz de seguir
a cualquier tipo de consigna de una forma suave y segura cumpliendo con los requisitos
de seguridad. En el peor de los casos, en el tercer ensayo, donde la consigna ha sido
variable y el sujeto ha introducido perturbaciones externas, el error medio realizado ha sido
inferior a 5N. En el uso diario, los dispositivos robóticos de rehabilitación interactuarán con
pacientes que no poseen suﬁciente capacidad motora como para generar grandes fuerzas
perturbadoras, por lo que el error cometido por el controlador será menor. Al mismo tiempo,
se observa que en las aplicaciones de rehabilitación, la precisión no es tan crítica como los
requisitos de seguridad. Por to tanto, se concluye que el controlador de fuerza diseñado
funciona correctamente en todos los escenarios posibles.
Asimismo, del análisis de los ensayos se obtiene que, aunque en la mayoría de los
casos la respuesta del controlador es mejor al utilizar el sensor de fuerza, la diferencia es
despreciable para el ser-humano ( del error del error medio < 1;5N). Por lo que se puede
concluir que el estimador de fuerza es apropiado para integrarlo en el controlador de fuerza
propuesto.
5.2.1.2. Validación del controlador de impedancia aplicado a robots de
rehabilitación
Una vez comprobado que el controlador de fuerza diseñado funciona correctamente
en todos los escenarios posibles y en las conﬁguraciones mecánicas ARM y WRIST, se
procede a continuación a la validación del control de impedancia desarrollado.
El controlador de impedancia genera una referencia de fuerza (FCnDes) en función del
error de posición cometido (PCnDes   PCn) y la impedancia mecánica (Kd) seleccionada.
Como se ha descrito en el diseño del algoritmo de control (Capítulo 4.2.1), Kd es pro-
gramable, pero dependiendo de las características mecánicas del dispositivo robótico, debe
variar dentro de unos rangos deﬁnidos. Del análisis del robot UHP se ha obtenido que, para
una ejecución segura, en la conﬁguración mecánica ARM, Kd debe oscilar entre 0N=m y
500N=m, mientras que en WRIST sus rangos son 0N=m y 720N=m.
Ante esa situación, con el objetivo de validar el controlador de impedancia, se han
ejecutado ensayos experimentales con diferentes valores de Kd. En estos ensayos, para
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seguir a la referencia generada por el controlador de impedancia, se ha utilizado el con-
trolador de fuerza con estimador validado anteriormente. Al mismo tiempo, para cumplir
con los requisitos de seguridad y asegurar que no se generan cambios bruscos de fuerza, el
cambio de fuerza se ha limitado a 10N=s y 5N=s, en las conﬁguraciones mecánica ARM
y WRIST respectivamente. Por otro lado, como punto ﬁnal deseado se ha seleccionado
PCnDes = 0;1m en ARM y PCnDes = 0;05m en WRIST.
En las Figs. 5.14 y 5.15 se muestran los resultados de los ensayos con Kd de 200N=m,
400N=m y 600N=m en las conﬁguraciones mecánicas ARM y WRIST. En las gráﬁcas
superiores, la linea azul corresponde a la fuerza de contacto deseada (FCnDes = Kd (PCnDes 
PCn)), mientras que la verde es la fuerza de contacto real (FCn). En cambio, en las gráﬁcas
inferiores se muestra el movimiento del punto de contacto (PCn) ejecutado por el usuario.
Adicionalmente, las lineas rojas verticales (IC) señalan la activación del controlador de
impedancia.
Al iniciar el ensayo se ha ejecutado el controlador de fuerza con una referencia nu-
la (FCnDes = 0N) y el usuario se ha colocado en la posición de reposo del pantógrafo
(PCn = 0m). Pasado un tiempo, se ha activado el controlador de impedancia (IC), mien-
tras que el usuario ha intentado mantener su posición. En ese momento, como el error es
el máximo (e = PCnDes   PCn  PCnDes), ha empezado a aumentar la fuerza de contacto
con la velocidad de cambio seleccionada, hasta llegar al valor máximo que depende de Kd
(FCnMax = KdPCnDes). Una vez que ha alcanzado la fuerza máxima, el usuario ha empezado
a acercarse al punto deseado PCnDes y la fuerza de contacto ha ido disminuyendo hasta
llegar a cero.
En la Fig. 5.14 se observa que el controlador de impedancia funciona correctamente
en ARM con Kd de 200N=m y 400N=m, donde el error de fuerza medio y máximo son de
1N y 3N, respectivamente (Tabla 5.4). Sin embargo, cuando Kd = 600N=m el robot no
consigue llegar a la fuerza deseada generando saltos bruscos que inestabilizan al robot. Lo
que conﬁrma que en el modo ARM Kd debe oscilar entre 0N=m y 500N=m.
Modo Kd = 200N=s Kd = 400N=s Kd = 600N=s
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
ARM 1;11N 3;03N 0;83N 2;99N 9;21N 22;98N
WRIST 0;99N 4;08N 1;07N 5;13N 1;15N 6;72N
Tabla 5.4: Error del controlador de impedancia.
La Fig. 5.15 y la Tabla 5.4 muestran que en la conﬁguración mecánica WRIST el
controlador de impedancia funciona correctamente con las tres impedancias seleccionadas,
por lo que sus rangos (0N=m y 720N=m) están calculados correctamente. No obstante, en
el tercer ensayo (Kd = 600N=m), el usuario no ha sido capaz de hacer frente a la fuerza
generada por el robot y mantener la posición de reposo. Lo que signiﬁca que la fuerza
generada es demasiado elevada hasta para una persona sana. Por lo que en terapias de
rehabilitación, en modo WRIST, no se pueden utilizar valores de Kd mayores de 400N=m.
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Figura 5.15: Respuesta del controlador de impedancia con diferentes Kd en la conﬁguración
mecánica WRIST.
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5.2.1.3. Validación del controlador de posición basado en el modelo cinemático
del robot
En este apartado se valida el correcto funcionamiento del controlador de posición
basado en el modelo cinemático del dispositivo robótico de rehabilitación. Con este ﬁn se
han ejecutado dos tipos de ensayos: en el primero de ellos se ha observado la respuesta
del controlador sin perturbaciones externas, mientras que en el segundo se ha analizado
su rendimiento al interactuar con un usuario.
Desde el punto de vista de un terapeuta profesional, en el robot UHP, la velocidad
adecuada para terapias de rehabilitación es de 0;1ciclos=s, es decir, la frecuencia del
movimiento entrenamiento debería ser 0;1Hz . Por ello, para la validación del controlador
de posición se han seleccionado consignas senoidales de 0;05Hz (20s), 0;1Hz (10s) y
0;2Hz (5s).
Validación del controlador de posición sin perturbaciones externas
En el primer ensayo se analiza el comportamiento del controlador de posición sin pertur-
baciones externas, es decir, sin usuario. En las Figs. 5.16 y 5.17 se observan los resultados
de dos pruebas experimentales en las conﬁguraciones mecánicas ARM y WRIST, respec-
tivamente. En las dos ﬁguras, en la gráﬁca superior se visualizan los resultados en la
coordenada x , y en la inferior los de la coordenada y . Siguiendo la misma nomenclatura
de los ensayos anteriores, en azul se observa el movimiento deseado del punto de con-
tacto (PCnDes), la linea roja corresponde a la salida del controlador cuando el movimiento
del punto de contacto (PCn) se mide a través del inclinómetro, y el verde corresponde a
la salida del controlador cuando utiliza el estimador de movimiento. Adicionalmente, en
la Tabla 5.5 se resume el error medio y máximo cometido por el controlador de posición
cuando el movimiento del punto de contacto (PCn) se estima y se mide a través del sensor.
Modo Error con Sensor Error con Estimador  del error
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
ARM 0;0012m 0;007m 0;00115m 0;006m  0;00005m  0;001m
WRIST 0;0020m 0;009m 0;0022m 0;009m 0;0002m 0m
Tabla 5.5: Error del controlador de posición sin perturbaciones externas.
Como se puede observar, el controlador de posición es capaz de seguir a la referencia
con un error medio de 1mm en la conﬁguración mecánica ARM y 2mm en WRIST.
Además, la Tabla 5.5 muestra que la respuesta del controlador de posición es casi idéntica
al utilizar el estimador de movimiento diseñado o el inclinómetro adicional ( del error del
error < 0;0002m).
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Figura 5.16: Respuesta del controlador de posición sin perturbaciones externas en la con-
ﬁguración mecánica ARM.
















































Figura 5.17: Respuesta del controlador de posición sin perturbaciones externas en la con-
ﬁguración mecánica WRIST.
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Validación del controlador de posición con usuario
Una vez validado el controlador de posición sin perturbaciones externas, se analiza su
comportamiento al interactuar con un usuario. Para ello, se repiten los mismos ensayos,
pero en este caso, el usuario intenta impedir el movimiento del dispositivo robótico.
Las Figs. 5.18 y 5.19 observan los resultados de dos ensayos en las conﬁguraciones
mecánicas ARM y WRIST, mientras que la Tabla 5.6 resume el error medio y máximo
cometido en las dos pruebas. En la gráﬁca superior se visualizan los resultados en la
coordenada x , y en la inferior los de la coordenada y . La línea azul es el movimiento
deseado del punto de contacto (PCnDes), la roja corresponde a la salida del controlador
cuando el movimiento del punto de contacto (PCn) se mide a través del sensor, mientras
que la verde muestra la salida a del controlador al utilizar el estimador de movimiento.
Modo Error con Sensor Error con Estimador  del error
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
ARM 0;015m 0;098m 0;02m 0;141m 0;005m 0;043m
WRIST 0;0022m 0;021m 0;0021m 0;015m 0;0001m 0;007m
Tabla 5.6: Error del controlador de posición con usuario.




















































Figura 5.18: Respuesta del controlador de posición con usuario en la conﬁguración mecá-
nica ARM.
Como era de esperar, las Figs. 5.18 y 5.19 y la Tabla 5.6 muestran que la respuesta
del controlador de posición empeora al introducir perturbaciones externas. No obstante,
se observa que el controlador de posición es capaz de seguir a la consigna deseada con un
error medio inferior a 0;02m en la conﬁguración ARM y 0;0022m en WRIST. Además,
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Figura 5.19: Respuesta del controlador de posición con usuario en la conﬁguración mecá-
nica WRIST.
hay que considerar que estos ensayos se han realizado con una persona sana, pero que
en su futuro uso, estas estrategias se ejecutarán con pacientes que no poseen suﬁciente
capacidad motora como para generar elevadas perturbaciones, por lo que el error cometido
será más reducido.
Asimismo, se observa que en las aplicaciones de salud y asistencia como la rehabi-
litación, la precisión del movimiento no es tan crítica como en otras aplicaciones como
la cirugía, por ejemplo [185]. Según la literatura [47], las personas sanas son capaces de
realizar movimientos de las extremidades superiores con una resolución media de 5mm,
lo que indica que el error medio de 2mm del controlador sin perturbaciones externas es
mejor que la resolución del movimiento del brazo humano. Por lo tanto, se concluye que el
controlador de posición basado en el modelo cinemático del robot funciona correctamente.
Por otro lado, aunque la respuesta del controlador es mejor al utilizar el inclinómetro
adicional, la diferencia es despreciable para terapias de rehabilitación ( del error medio
es de 0;005m en ARM y de 0;0001m en WRIST). Por lo que el estimador de movimiento
diseñado es apropiado para insertarlo en el controlador de posición propuesto.
A modo de resumen, en este apartado se ha validado el correcto funcionamiento de
los controladores denominados controladores de nivel de dispositivo (impedancia, fuerza
y posición). Tras las pruebas realizadas con diferentes condiciones y especiﬁcaciones, se
puede concluir que estos controladores son capaces de seguir a las referencias deseadas de
una forma suave y segura, sin realizar movimientos bruscos que pueden lesionar al usuario,
demostrando que, los controladores de nivel de dispositivos diseñados son apropiados para
terapias de rehabilitación.
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Adicionalmente, se ha concluido que la respuesta de los controladores es muy parecida
al utilizar los estimadores de fuerza y movimiento, o al usar sensores adicionales. Por todo
ello, se puede concluir que gracias a los estimadores propuestos se ha conseguido disminuir
el coste del dispositivo y simpliﬁcar diﬁcultades mecánicas y electrónicas ocasionadas por
los sensores adicionales, sin perder precisión.
Por último, para ﬁnalizar con la validación de los controladores de nivel de dispositivo,
queda por analizar el comportamiento del controlador de seguimiento. No obstante, como
el objetivo de este controlador es asegurar un cambio suave y seguro de un controlador de
nivel de dispositivo a otro, su funcionalidad se valida en el siguiente apartado junto a los
controladores de nivel de tarea que utilizan más de un controlador de nivel de dispositivo.
5.2.2. Validación de los controladores de nivel de tarea
Este apartado tiene como ﬁnalidad cumplir los siguientes dos objetivos: en primer lugar,
validar el correcto funcionamiento de los controladores de nivel de tarea propuestos; en
segundo lugar, comprobar que estos controladores cumplen con los requisitos de seguridad
(velocidad de movimiento, fuerza máxima, velocidad de la fuerza, etc.). Con este ﬁn se
han diseñado y realizado diferentes pruebas experimentales con tareas asistidas adaptativas,
correctora progresiva y adaptativas basadas en la oposición.
Para la ejecución de las pruebas experimentales se ha utilizado el robot de rehabilitación
UHP y el software de apoyo Telereha con la plataforma de control y ejecución desarrollada
en el Capítulo 5.1. Adicionalmente, con el ﬁn de analizar la respuesta del algoritmo de
control al interactuar con un usuario, las pruebas se han realizado con personas sanas
que han intentado reproducir diferentes estados de recuperación de pacientes con déﬁcit
motor.
El software de rehabilitación Telereha, además de la tarea a implementar, permite
seleccionar el juego y los parámetros de entrenamiento. En el marco del presente trabajo,
en la conﬁguración mecánica ARM se ha ejecutado el juego Descubriendo la imagen,
mientras que en WRIST se ha utilizado el juego La Cruz (Capítulo 5.1.1). Por otro lado,
aunque en terapias de rehabilitación el tiempo de tratamiento es mayor, en este caso, para
que el lector pueda observar mejor los resultados, los ejercicios se han realizado en un
tiempo de 2 minutos (tm = 120s). Adicionalmente, con la intención de que el usuario se
centre en los movimientos de extensión del miembro afectado, en los ensayos realizados el
movimiento de ﬂexión lo ha realizado el robot UHP sin considerar la dinámica del usuario.
El resto de parámetros de entrenamiento, como la fuerza máxima que puede realizar el
robot (FCnMax) o la anchura de la región deseada (D), dependen de las características
particulares de la tarea de rehabilitación a ejecutar, por lo que se detallan en cada ensayo
experimental.
Por otro lado, para seguir a las referencias de fuerza (FCnDes) y posición (PCnDes) gene-
radas por los controladores de nivel de tarea, se han utilizado los controladores de nivel de
dispositivo validados en el Capítulo 5.2.1. Además, dado que en el apartado anterior se ha
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podido demostrar que el uso de los estimadores disminuye el coste del dispositivo y reduce
diﬁcultades mecánicas y electrónicas, sin perder la precisión, en los ensayos presentados,
la fuerza (FCn) y la posición (PCn) del punto de contacto se han calculado a partir de los
estimadores propuestos.
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los ensayos más signiﬁcativos,
ordenados en función del estado de recuperación del usuario. Es decir, se empieza con las
tareas asistidas adaptativas, a continuación se valida la tarea correctora progresiva, y por
último, las tareas basadas en la oposición.
5.2.2.1. Validación de tareas asistidas adaptativas
En el Capítulo 4.1.1, con el ﬁn de permitir mayor adaptabilidad al estado del paciente
y garantizar la ﬁnalización del ejercicio, se ha propuesto una metodología adaptativa de
las tareas asistidas, donde la ejecución de la tarea se ha dividido en tres fases de t1, t2
y t3 segundos. Siguiendo esta metodología se han propuesto cuatro modos diferentes de
asistencia: pasivo, asistido-pasivo, activo-asistido-pasivo y activo-pasivo.
Con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de esta metodología, se han
ejecutado diferentes pruebas experimentales para los cuatro modos asistidos adaptativos
propuestos en las conﬁguraciones mecánicas ARM y WRIST. A continuación se muestran
los resultados obtenidos de los ensayos más signiﬁcativos.
Validación del modo Pasivo
Entre los cuatro modos asistidos adaptativos propuestos, en el primer ensayo se valida el
modo pasivo. En este modo, es el robot el encargado de realizar la trayectoria sin considerar
la dinámica del usuario, por lo que es adecuado para las fases iniciales de rehabilitación en
los que el paciente no tiene capacidad de generar movimiento. Con la intención de simular
este estado, el usuario no ha realizado ni fuerza ni movimiento, ha dejado que el robot
UHP mueva su brazo.
En la Fig. 5.20 se observan los resultados obtenidos en el modo pasivo en la conﬁgura-
ción mecánica WRIST. La gráﬁca superior muestra la dirección de la trayectoria deseada,
mientras que en la gráﬁca inferior en rojo se observa la posición deseada (PCnDes) y en azul
la posición real (PCn) del punto de contacto en la dirección de la trayectoria. Por otro
lado, para diferenciar los movimientos de extensión y ﬂexión, la extensión se ha destacado
con fondo verde.
Como se ha detallado en el Capítulo 5.1.1.2, el juego La Cruz implementado en la
conﬁguración mecánica WRIST posee 4 regiones que se activan aleatoriamente. El robot,
en función de la región activada, se ha movido desde el punto inicial (PCnIni) al extremo
de la región deseada (1, 2, 3, 4), y ha vuelto al punto inicial. La distancia entre el punto
inicial y ﬁnal ha sido de 0;058m, no obstante, la dirección de la trayectoria ha variado en
función de la región deseada (0rad en la región 1, 
2
rad en la región 2, rad en la región
3 y 3
2
rad en la región 4).
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En las fases iniciales del tratamiento de rehabilitación, los movimientos ejecutados
deben ser de bajas velocidades, por ello, en este ensayo se ha seleccionado un periodo de
5 segundos (t1 + t2 + t3 = 5s). Además, para asegurar que el UHP alcanza el punto ﬁnal
deseado con velocidades y aceleraciones nulas, la trayectoria de referencia se ha calculado
con un generador de trayectorias de orden 5.
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Figura 5.20: Validación del modo pasivo en la conﬁguración mecánica WRIST.
Como se puede ver en la Fig. 5.20, en todos los movimientos, el robot de rehabilitación
UHP ha alcanzado el punto deseado en el periodo seleccionado realizando movimientos
suaves y seguros. Por lo que se concluye que el modo pasivo propuesto funciona correcta-
mente.
Validación del modo Asistido-Pasivo
Una vez validado el modo pasivo, se analiza el correcto funcionamiento del modo
asistido-pasivo. En este modo, en la primera y segunda fase se implementa el modo asis-
tido, es decir, el usuario intenta ejecutar la trayectoria mientras que el robot aplica una
fuerza asistida que depende del error de posición. Si el usuario no es capaz de terminar
la trayectoria, en la tercera fase se activa el modo pasivo para que el robot ﬁnalice el
movimiento. Con el ﬁn de observar la respuesta del algoritmo de control en los dos casos,
en las pruebas realizadas, en algunos movimientos el usuario ha ﬁnalizado la tarea en la
primera y segunda fase, mientras que en otros ha esperado a que se active la tercera.
La Fig. 5.21 muestra los resultados obtenidos en el modo asistido-pasivo en la con-
ﬁguración mecánica ARM. En la primera gráﬁca se detalla la dirección de la trayectoria;
en la segunda, en rojo se muestra la posición deseada (PCnDes) y en azul la posición real
(PCn) del punto de contacto; y en la tercera se observan la fuerza real (FCn) y deseada
(FCnDes). Con el ﬁn de diferenciar entre las diferentes fases, el modo asistido y pasivo del
movimiento de extensión se han destacado con fondo naranja y verde, respectivamente.
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El juego Descubriendo la imagen utilizado en la conﬁguración mecánica ARM posee
6 regiones (Capítulo 5.1.1.1). El usuario, en función de la región activada, se ha movido
desde el punto inicial (PCnIni) al extremo de la región deseada (1, 2, 3, 4, 5, 6), y una vez
llegado a este punto, el robot ha regresado al punto inicial. La distancia entre el punto
inicial y ﬁnal ha sido de 0;14m, mientras que la dirección de la trayectoria ha variado en
función de la región.
Por otro lado, se ha seleccionado un periodo de 4 segundos para el modo asistido
(t1+t2 = 4s), de 3 segundos para el pasivo (t3 = 3s), y de 3 segundos para el movimiento
de ﬂexión que lo ha ejecutado el robot de forma autónoma. Asimismo, se ha optado por
una fuerza máxima de 28N que corresponde a una impedancia de 200N=m, y el cambio
de fuerza se ha limitado a 10N=s.
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Figura 5.21: Validación del modo asistido-pasivo en la conﬁguración mecánica ARM.
En la Fig. 5.21, en los dos primeros movimientos de extensión, el usuario ha sido
capaz de ﬁnalizar el movimiento en el modo asistido (fondo naranja). Sin embargo, en los
cuatro siguientes la asistencia aplicada no ha sido suﬁciente y se ha tenido que activar
el modo pasivo (fondo verde). En el modo asistido (fondo naranja), en los dos primeros
movimientos, como el usuario ha realizado la trayectoria adecuadamente, la fuerza aplicada
ha sido muy reducida, pero a partir del tercero, dado que el sujeto se ha bloqueado a
mitad de la trayectoria, el robot ha tenido que aumentar la asistencia. No obstante, como
se puede observar entre los segundos 20 y 22, este aumento de fuerza ha sido progresivo
cumpliendo con el límite de velocidad de cambio de fuerza seleccionado (10N=s). En el
modo pasivo (fondo verde) el robot de rehabilitación UHP ha ﬁnalizado la tarea realizando
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movimientos suaves de baja velocidad. Por todo ello, se muestra que los modos asistido
y pasivo diseñados generan correctamente las referencias de fuerza y movimiento, y los
controladores de nivel de dispositivo los siguen de una forma adecuada. Al mismo tiempo,
se observa que el cambio del modo asistido al pasivo ha sido suave y progresivo cumpliendo
los requisitos de seguridad.
En el movimiento de ﬂexión (fondo blanco), el UHP ha llegado al punto deseado (PCnIni)
en el periodo seleccionado realizando movimiento suaves y seguros. De esta forma, a partir
del análisis de los últimos dos ensayos (Figuras 5.20 y 5.21) queda validado el movimiento
de ﬂexión. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en todos los modos, el robot se comporta
de la misma forma en el movimiento de ﬂexión, a partir de esta prueba experimental, solo
se va a analizar el comportamiento del UHP en el movimiento de extensión.
Validación del modo Activo-Asistido-Pasivo
Cuando el paciente ya empieza a generar movimiento en el modo asistido-pasivo, en el
siguiente paso del proceso de recuperación, se debe utilizar el modo activo-asistido-pasivo.
En este modo, al principio el usuario intenta ejecutar la trayectoria sin asistencia, pero si
no es capaz, pasado un tiempo, el robot le aplica una pequeña fuerza asistida. En caso
de que esta ayuda tampoco sea suﬁciente, el robot ﬁnaliza el movimiento. Es decir, en la
primera fase se ejecuta el modo activo, en la segunda el modo asistido y en la tercera el
pasivo. Como en el ensayo anterior, con el propósito de analizar la respuesta del algoritmo
de control en todos los casos posibles, en los ensayos ejecutados el usuario ha ﬁnalizado
los movimientos en diferentes fases.
La Fig. 5.22 detalla los resultados obtenidos en el modo activo-asistido-pasivo en la
conﬁguración mecánica ARM. En la primera gráﬁca se observa la dirección de la trayectoria,
en la segunda la posición deseada (PCnDes) y real (PCn) del punto de contacto, y en la tercera
la fuerza real (FCn) y deseada (FCnDes). Por otro lado, el modo activo se destaca con fondo
azul, el asistido con fondo naranja y el pasivo con fondo verde.
Como en el ensayo anterior, el usuario se ha movido desde el punto inicial (PCnIni) al
extremo de la región deseada (1, 2, 3, 4, 5, 6), mientras que el movimiento de vuelta lo ha
ejecutado el robot de forma autónoma. Por otro lado, en esta prueba experimental, con
el ﬁn de aumentar la autonomía del paciente, se ha seleccionado un periodo mayor para el
modo activo (t1 = 7s), mientras que el perido elegido para el modo asistido y pasivo ha
sido el del ensayo anterior (4 segundos para el asistido (t2 = 4s) y de 3 segundos para el
pasivo (t3 = 3s)). Además, se ha optado por una fuerza máxima de 28N que corresponden
a una impedancia de 200N=m, y el cambio de fuerza se ha limitado a 10N=s.
En el ensayo presentado en la Fig. 5.22, en los dos primeros movimientos de extensión,
el usuario ha sido capaz de terminar el ejercicio sin asistencia externa, es decir en el
modo activo (fondo azul). En los dos siguientes en cambio, ha necesitado que el robot
aplicara una pequeña asistencia, dicho de otra forma, se ha activado el modo asistido
(fondo naranja). Y en el cuarto y quinto movimiento, ha sido necesario que se active el
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Figura 5.22: Validación del modo activo-asistido-pasivo en la conﬁguración mecánica ARM.
modo pasivo (fondo verde). Como se observa, en las tres fases, el controlador de nivel de
tarea ha generado las referencias de fuerza (FCnDes) y de posición (PCnDes) correctamente
cumpliendo con los requisitos de seguridad, y los controladores de nivel de dispositivo han
seguido a las referencias de una forma suave y segura. En el modo pasivo (fondo azul) la
fuerza de contacto deseado ha sido cero (FCnDes = 0N), en el modo asistido, el UHP ha
aplicado más o menos asistencia en función del error de posición cometido, y en el pasivo,
el robot ha ﬁnalizado la trayectoria realizando movimientos lentos y seguros. Además, el
cambio de una fase a otra se ha realizado de una forma segura sin realizar movimientos
bruscos que pueden lesionar al usuario.
Validación del modo Activo-Pasivo
Para ﬁnalizar con la validación de tareas asistidas, se observa el funcionamiento del
modo activo-pasivo. En este modo, en las dos primeras fases el usuario intenta ejecutar
el movimiento sin asistencia, es decir, en el modo activo. Pero si no consigue alcanzar el
punto ﬁnal deseado, en la tercera fase se activa el modo pasivo para que el robot ﬁnalice
la trayectoria. Para observar el comportamiento del algoritmo de control en los dos casos,
en los ensayos realizados el usuario ha ﬁnalizado los movimientos en diferentes fases.
En la Fig. 5.23 se muestran los resultados obtenidos en el modo activo-pasivo en
la conﬁguración mecánica WRIST. En la primera gráﬁca se observa la dirección de la
trayectoria, en la segunda la posición deseada (PCnDes) y real (PCn) del punto de contacto,
y en la tercera la fuerza real (FCn) y deseada (FCnDes). Por otro lado, el modo activo y
pasivo del movimiento de extensión se destacan con fondo azul y verde respectivamente,
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mientras que el movimiento de ﬂexión se resalta con el fondo blanco.
En esta prueba experimental se ha seleccionado un periodo de 7 segundos para el
modo activo (t1+ t2 = 7s) y de 3 segundos para el pasivo (t3 = 3s). Además, teniendo en
cuenta que, la fuerza que puede soportar el usuario en la conﬁguración mecánica WRIST
es menor, el cambio de fuerza se ha reducido a 5N=s.
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Figura 5.23: Validación del modo activo-pasivo en la conﬁguración mecánica WRIST.
Como se observa en la Fig. 5.23, en los primeros cuatro movimientos de extensión, el
usuario ha ﬁnalizado el movimiento en el modo activo (fondo azul), mientras que en los
cuatro restantes ha sido necesario activar el pasivo (fondo verde). En los dos modos, el
controlador de nivel de tarea ha funcionado correctamente, en el modo pasivo (fondo azul)
la fuerza de contacto deseado ha sido cero (FCnDes = 0N), y en el pasivo (fondo verde) ha
ﬁnalizado la trayectoria realizando movimientos lentos y seguros. Asimismo, el cambio de
un modo a otro se ha ejecutado de forma suave y segura.
En los ensayos ejecutados en los modos asistidos adaptativos, las ventanas temporales
han funcionado de acuerdo con los parámetros temporales (t1, t2 y t3) seleccionados.
Asimismo, el controlador de nivel de tarea ha generado las referencias de fuerza (FCnDes)
y de posición (PCnDes) correctamente cumpliendo con los requisitos de cada fase, y los
controladores de nivel de dispositivo han seguido a las referencias deseadas de una forma
suave y segura. Además, gracias al controlador de seguimiento diseñado, el cambio de una
fase a otra se ha ejecutado de forma suave y segura, sin ejecutar movimientos bruscos
que pueden llevar a lesionar al usuario. Por otro lado, se ha observado que el robot ha
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cumplido con los requisitos de seguridad, como la velocidad de movimiento, la fuerza
máxima aplicada o la velocidad máxima de cambio de fuerza. Por lo que se concluye que
la metodología adaptativa de las tareas asistidas diseñada en la presente tesis doctoral
funciona correctamente.
5.2.2.2. Validación de tarea correctora progresiva
Gracias a las tareas asistidas adaptativas, los pacientes con movilidad reducida, apren-
den a generar movimiento con el miembro afectado. Sin embargo, una vez alcanzada
parte de su movilidad, es necesario mejorar la dirección de la trayectoria. Con este ﬁn, en
el Capítulo 4.1.2 se ha propuesto una tarea correctora progresiva.
En esta tarea, es el paciente el encargado de realizar el ejercicio, mientras que el robot
aplica más o menos asistencia en función del error de posición. Si el usuario ejecuta el
movimiento de forma adecuada (e = PCnDes   PCn  0m), el robot no aplica asistencia.
No obstante, al alejarse de la trayectoria deseada, el robot le aplica una fuerza auxiliar
para que el paciente corrija el error cometido. Esta fuerza asistida es una fuerza progresiva
que va aumentando en función del error de posición, siendo la máxima en el límite de la
región (FCnDes = FCnMax cuando e = D ). Si la fuerza asistida no es suﬁciente y el usuario
abandona la región deseada, el robot aplica una fuerza mayor para forzar al paciente a
entrar en la región.
En la Fig. 5.24 se muestran los resultados obtenidos en la conﬁguración mecánica
ARM. En la primera gráﬁca se detalla la dirección de la trayectoria. En la segunda, en azul
se muestra el error de posición cometido en la ortogonal a la dirección de la trayectoria
(e = PCnDes   PCn), mientras que el verde y el rojo corresponden con la linea de histéresis
(H) y el límite de la región (D), respectivamente. Por último, en la tercera gráﬁca se
observa la fuerza real (FCn) y deseada (FCnDes) del punto de contacto en la ortogonal a
la dirección de la trayectoria. El fondo azul destaca que en el movimiento de extensión el
usuario se esta moviendo dentro de la región deseada (e < D), mientras que la naranja
resalta que ha salido de la región (e > D). Por otro lado, para el movimiento de ﬂexión se
utiliza el fondo blanco.
El usuario, en función de la región activada, se ha movido desde el punto inicial (PCnIni)
al extremo de la región deseada (1, 2, 3, 4, 5, 6), y una vez llegado a este punto, el
movimiento de vuelta lo ha ejecutado el robot de rehabilitación UHP de forma autónoma.
Con el ﬁn de comprobar el correcto comportamiento del algoritmo de control, el sujeto
ha simulado incapacidad para controlar la dirección del movimiento, realizando diferentes
desviaciones.
Por otro lado, se ha seleccionado un ancho de región de 0;05m (D = 0;05m) y la linea
de histéresis se ha colocado a 0;01m del límite de la región (H = 0;01m). Asimismo, se ha
optado por una fuerza máxima de 20N, que en el modo corrector progresivo, corresponde
a una impedancia de 400N=m, y el cambio de fuerza se ha limitado a 10N=s.
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Figura 5.24: Validación del modo corrector progresivo en la conﬁguración mecánica ARM.
Como se muestra en la Fig. 5.24, en los dos primeros movimientos de extensión (fondo
azul) el usuario ha ejecutado la trayectoria deseada cometiendo un error de posición menor
de 0;01m, por lo que la fuerza aplicada por el robot ha sido cero. En los dos siguientes,
el sujeto se ha alejado de la trayectoria deseada sin salir de la región (e < 0;05m), por
lo que el robot UHP le ha aplicado una fuerza asistida que depende del error de posición
(FCnDes = 0N cuando e = 0m y FCnDes = 20N cuando e = 0;05m). No obstante, el
cambio de fuerza ha sido progresiva cumpliendo con el límite seleccionado (10N=s). En
el quinto y sexto movimiento de extensión, la asistencia aplicada por el robot no ha sido
suﬁciente y el usuario ha salido de la región deseada (e > 0;05m, fondo naranja), lo que ha
generado que el robot le lleve a la linea de histéresis (e = 0;04m, linea verde) realizando
movimientos suaves y seguros. Además, se aprecia que no se han generado movimientos
bruscos al salir o entrar en la región deseada. Por lo que se concluye que la tarea correctora
progresiva propuesta es capaz de cumplir con los requisitos exigidos.
5.2.2.3. Validación de tareas adaptativas basadas en la oposición
Gracias a las tareas adaptativas asistidas y correctora progresiva, el paciente aprende
a generar y controlar el movimiento del miembro afectado. No obstante, con la intención
de conseguir la capacidad de enfrentarse a tareas cotidianas como mover elementos de
poco peso o abrir cajoneras, se debe mejorar su destreza. Con este objetivo, en el Capítulo
4.1.3 se ha propuesto un grupo de tareas adaptativas basadas en la oposición formado
por cuatro modos: el modo resistido adaptativo, fuerzas aleatorias con periodo variable,
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ampliﬁcación del error de movimiento y paro del dispositivo con región variable.
Con el ﬁn de validar el correcto funcionamiento de este grupo de tareas basadas en
la oposición, se han ejecutado diferentes pruebas experimentales en los cuatro modos
propuestos en las conﬁguraciones mecánicas ARM y WRIST. A continuación se muestran
los resultados obtenidos de los ensayos más signiﬁcativos.
Validación del modo Resistido adaptativo
Entre los cuatro modos adaptativos basados en la oposición propuestos, en primer
lugar se valida el modo resistido adaptativo. En este modo, el usuario intenta ejecutar
la trayectoria mientras que el robot se opone a la ejecución del movimiento simulando
la sensación de estar empujando una carga pesada. La fuerza opositora aplicada por el
robot (FCn), además de la posición del punto de contacto (PCn), depende de la fuerza
máxima seleccionada por el terapeuta (FCnMax), lo que le permite adaptarse al estado de
recuperación del paciente. Esta fuerza es cero en la posición de inicio (FCnDes = 0N cuando
PCn = PCnIni) y el máximo al ﬁnal de la trayectoria (FCnDes = FCnMax cuando PCn = PCnFin).
En la Fig. 5.25 se observan los resultados obtenidos en el modo resistido adaptativo
en la conﬁguración mecánica WRIST. En la primera gráﬁca se detalla la dirección de la
trayectoria, en la segunda en rojo se muestra la posición deseada (PCnDes) y en azul la
posición real (PCn) del punto de contacto, y en la tercera se observan la fuerza real (FCn)
y deseada (FCnDes). Para diferenciar los movimientos de extensión y ﬂexión, la extensión se
ha destacado con fondo azul.
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Figura 5.25: Validación del modo resistido adaptativo en la conﬁguración WRSIT.
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El usuario, en función de la región activada, se ha movido desde el punto inicial (PCnIni)
al extremo de la región deseada (PCnFin = 1; 2; 3; 4), mientras que el movimiento de vuelta
lo ha ejecutado el robot UHP de forma autónoma. Adicionalmente, con la intención de
reproducir el comportamiento de un paciente con movilidad reducida, el usuario ha simulado
diﬁcultad para hacer frente a la fuerza aplicada por el robot.
Por otro lado, en este ensayo experimental, con la intención de observar el comporta-
miento del algoritmo de control al trabajar con fuerzas opositoras elevadas, se ha selec-
cionado una fuerza máxima de 24N, que corresponde a la impedancia máxima del robot
UHP en la conﬁguración mecánica WRIST (400N=m). Asimismo, el cambio de fuerza se
ha limitado a 5N=s.
Como se muestra en la Fig. 5.25, en los movimientos de extensión (fondo azul) el
robot UHP ha aplicado una fuerza opositora que depende de la posición del punto de
contacto y la fuerza máxima seleccionada (FCnDes = 0N cuando PCn = PCnIni = 0m y
FCnDes = FCnMax = 24N cuando PCn = PCnFin = 0;058m). Además, este cambio de fuerza
ha sido progresiva cumpliendo con las condiciones de seguridad seleccionados. Por lo que
se observa que la tarea resistida adaptativa propuesta cumple con los requisitos deﬁnidos.
Validación del modo Fuerzas aleatorias con periodo variable
Después de validar el modo resistido adaptativo, a continuación se analiza el compor-
tamiento de otro de los modos adaptativos basados en la oposición propuesto, el modo
fuerzas aleatorias con periodo variable. En este modo, con la intención de preparar al pa-
ciente para interactuar con perturbaciones externas desconocidas, el robot aplica fuerzas
que varían aleatoriamente y que no dependen de la posición del punto de contacto. No
obstante, con la intención de adaptar el ejercicio al estado del usuario y cumplir con los
requisitos de seguridad, la fuerza aplicada por el robot está limitada por la fuerza máxima
(FCnMax) seleccionada por el terapeuta.
La Fig. 5.26 muestra los resultados obtenidos en el modo fuerzas aleatorias con periodo
variable en la conﬁguración mecánica WRIST. En la primera gráﬁca se observa la dirección
de la trayectoria deseada, mientras que la segunda detalla la posición deseada (PCnDes) y
real (PCn) del punto de contacto. Al no depender de la posición, las fuerzas no se aplican
en la dirección de la trayectoria o en su perpendicular como ocurría en los casos anteriores,
sino en los ejes x e y del sistema de coordenadas del robot UHP. Por ello, en la tercera
y la cuarta gráﬁca se muestra la fuerza real (FCn) y deseada (FCnDes) en los ejes x e y ,
respectivamente. Y como en el ensayo anterior, para diferenciar entre los movimientos de
ﬂexión y extensión, el movimiento de extensión se destaca con fondo azul.
El movimiento de extensión lo ha realizado el usuario moviendo su extremidad superior
desde el punto de inicio (PCnIni) hasta el extremo de la región deseada (1; 2; 3; 4), mientras
que el movimiento de ﬂexión lo ha ejecutado el robot de rehabilitación UHP de forma
autónoma con un periodo de 5 segundos. Por otro lado, como en el ensayo anterior, se ha
seleccionado una fuerza máxima de 24N, y el cambio de fuerza se ha limitado a 5N=s.
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Figura 5.26: Validación del modo fuerzas aleatorias con periodo variable en la conﬁguración
mecánica WRIST.
Como se muestra en la Fig. 5.26, las referencias de fuerza generadas por el controlador
de nivel de tarea (FCnDes = [FxCnDes FyCnDes ]
T ) en el movimiento de extensión (fondo
azul) son totalmente aleatorias en los dos ejes. Además, cumpliendo con los requisitos
de seguridad, la fuerza de referencia en ningún momento ha superado la fuerza máxima
seleccionada (24N) y ha realizado cambios progresivos respetando el limite de cambio
de fuerza elegida (5N=s). Asimismo, se debe puntualizar la repercusión que ha tenido la
fuerza opositora en la ejecución del movimiento, tal y como se muestran en las desviaciones
generadas en el primer movimiento de extensión (fondo azul). Por lo que se demuestra
que el modo fuerzas aleatorias con periodo variable funciona correctamente cumpliendo
con los requisitos de seguridad exigidos.
Validación del modo Ampliﬁcación del error de movimiento
Dentro del grupo de tareas adaptativas basadas en la oposición propuestas en este
trabajo de tesis, en tercer lugar se valida el comportamiento del modo ampliación del
error de movimiento. En este modo, el robot aumenta el error cometido por el usuario
(e = PCnDes   PCn) aplicando una fuerza opositora (FCnDes) que lo aleja de la trayectoria
deseada con el ﬁn de que el sujeto reaccione y disminuya el error. La fuerza aplicada va
aumentado en función del error de posición cometido.
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En la Fig. 5.27 se muestran los resultados obtenidos en el modo ampliﬁcación del error
en la conﬁguración mecánica ARM. En la primera gráﬁca se detalla la dirección de la
trayectoria, en la segunda el error de posición cometido en la ortogonal a la dirección de
la trayectoria, y en la tercera la fuerza real (FCn) y deseada (FCnDes) del punto de contacto
en la ortogonal a la dirección de la trayectoria. El fondo azul destaca el movimiento de
extensión, mientras que para el movimiento de ﬂexión se utiliza el fondo blanco.
El usuario, en función de la región activada, se ha movido desde el punto de inicio
(FCnIni) al extremo de la región deseada (1, 2, 3, 4, 5, 6), y una vez llegado a este
punto, el movimiento de vuelta al punto inicial lo ha ejecutado el robot UHP de forma
autónoma. Con el ﬁn de comprobar el correcto comportamiento del algoritmo de control, el
sujeto ha simulado cierta incapacidad para controlar la dirección del movimiento, realizando
diferentes desviaciones.
Por otro lado, teniendo en cuenta que las personas podemos generar más fuerza con el
brazo entero que con la muñeca, en esta prueba experimental en la conﬁguración mecánica
ARM, se ha elevado la fuerza máxima hasta los 30N, que corresponde a una impedancia
de 200N=m. Y el cambio de fuerza se ha limitado a 10N=s.
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Figura 5.27: Validación del modo ampliﬁcación del error de movimiento en la conﬁguración
mecánica ARM.
Como se observa en la Fig. 5.27, en el movimiento de extensión (fondo azul), el robot
de rehabilitación ha aplicado una fuerza opositora proporcional al error de posición. En los
dos primeros movimientos, el error (e = PCnDes   PCn) ha sido muy pequeño, por lo que
la referencia de fuerza casi ha sido cero (FCnDes). En el tercer movimiento, en cambio,
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el usuario ha realizado un error de 0;08m lo que ha generado que el robot aplique una
fuerza opositora de 16N, que es el valor que corresponde para una impedancia de 200N=m.
Además como en los ensayos anteriores, el cambio de fuerza ha sido progresiva cumpliendo
con el límite seleccionado (10N=s). Por lo que se demuestra que el modo ampliﬁcación
del error de movimiento funciona correctamente cumpliendo con los requisitos deﬁnidos.
Validación del modo Paro del dispositivo con región variable
Para ﬁnalizar con la validación de tareas adaptativas basadas en la oposición, se observa
el funcionamiento del modo paro del dispositivo con región variable. En este modo, es el
usuario el responsable de ejecutar el movimiento, pero si el error de posición cometido es
demasiado grande y el sujeto sale de la región deﬁnida, el robot detiene el movimiento y
le obliga a que empiece el ejercicio desde el principio (PCnDes = PCnIni). La región deseada
está deﬁnida por su ancho D programable por el terapeuta, lo que permite adaptar la tarea
al estado de recuperación del paciente.
En la Fig. 5.28 se muestran los resultados obtenidos en el modo paro del dispositivo
con región variable en la conﬁguración mecánica ARM. En la primera gráﬁca se detalla
la dirección de la trayectoria, en la segunda se observa la posición real (PCn) y deseada
(PCnDes) del punto de contacto en la dirección de la trayectoria, y en la tercera, en azul se
muestra el error de posición cometido (e = PCnDes   PCn) en la ortogonal a la dirección de
la trayectoria, y en rojo el límite de la región (D). El fondo azul destaca que el usuario se
esta moviendo dentro de la región deseada (e < D), mientras que la naranja resalta que
ha salido de la región (e > D). Por otro lado, para el movimiento de ﬂexión se utiliza el
fondo blanco.
El usuario, en función de la región activada, se ha movido desde el punto inicial (PCnIni)
al extremo de la región deseada (1, 2, 3, 4, 5, 6), y una vez llegado a este punto, el
movimiento de vuelta lo ha ejecutado el robot UHP de forma autónoma. Con el ﬁn de
comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo de control, el usuario ha simulado
incapacidad para controlar la dirección del movimiento, realizando diferentes desviaciones.
Por otro lado, se ha seleccionado un ancho de región de 0;04m (D = 0;04m).
Como se muestra en la Fig. 5.28, en los dos primeros movimientos de extensión (fondo
azul) el usuario ha ejecutado la trayectoria deseada sin salir de la región deseada (e <
0;04m), y el robot UHP no ha actuado. Pero en el siguiente movimiento (en los segundos
20 y 26) el sujeto se ha salido de la región deﬁnida (e > 0;04m, fondo naranja), por lo
que el UHP le ha llevado al punto de inicio (PCnDes = PCnIni = 0m) ejecutando movimientos
suaves y seguros. Además, se debe observar que no se han generado movimientos bruscos
al salir o entrar en la región deseada. Por lo tanto, se concluye que el modo paro del
dispositivo con región variable propuesto es capaz de cumplir con los requisitos exigidos.
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Figura 5.28: Validación del modo paro del dispositivo con región variable en la conﬁguración
mecánica ARM.
A modo de conclusión y tras ejecutar todos los ensayos de validación de tareas asistidas
adaptativas, correctora progresiva y adaptativas basadas en la oposición, los resultados
muestran que el controlador de nivel de tarea diseñado es capaz de generar las referencias
de fuerza (FCnDes) y posición (PCnDes) adecuadamente cumpliendo con los requisitos exigidos
en cada prueba. Igualmente, los controladores de nivel de dispositivo (fuerza, impedancia
y posición) son capaces de seguir a las referencias deseadas de una forma suave y segura.
Adicionalmente, se ha demostrado que, todo el conjunto de controladores diseñados
e implementados, es capaz de adaptarse a los parámetros de rehabilitación (tiempo de
ensayo, ﬂexión automática, ancho de región, etc.) elegidos por el terapeuta en cada prueba,
lo que conﬁrma su adaptabilidad al estado de recuperación del paciente.
Además, conociendo la importancia de la seguridad en los robots de rehabilitación, en
cada uno de estos ensayos se han analizado los requerimientos de seguridad, observando
que cumple con las limitaciones de fuerza y de velocidad predeﬁnidas. Asimismo, gracias
al controlador de seguimiento, se ha logrado que el cambio de una fase a otra, o de un
modo a otro, sea segura y progresiva, sin generar sobreimpulsos o movimientos bruscos
que pueden lesionar la usuario.
Por otro lado, cabe observar que la plataforma de control y ejecución, implementada
con el ﬁn de ejecutar los algoritmos de control en tiempo real y realizar la comunicación
entre el usuario, el robot y el algoritmo de control, ha funcionado correctamente en todos
los ensayos realizados.
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Por lo tanto, se concluye que el algoritmo de control y el entorno de control y ejecución
diseñados en la presente tesis doctoral funcionan correctamente en todos los escenarios po-
sibles, dando respuesta a las necesidades de los tratamiento de rehabilitación de pacientes
con movilidad reducida.
5.3. Validación con personas
En los ensayos realizados y discutidos en el Capítulo 5.2, se ha observado que los
controladores de nivel de tarea y nivel de dispositivo diseñados son capaces de generar
fuerzas y movimientos apropiados para cada fase del proceso de rehabilitación. Por lo
que se ha concluido que el algoritmo de control presentado funciona correctamente. No
obstante, en aplicaciones asistenciales y sanitarias como la rehabilitación, en los que el
dispositivo robótico interactúa directamente con el paciente, no es suﬁciente con cumplir
los requisitos funcionales, además de ello, el robot debe dar respuesta a las necesidades de
los usuarios y asegurase de no dañar a ninguno.
Ante esta situación, en [61] se deﬁne una metodología de validación para dispositivos
robóticos de rehabilitación. Según esta metodología, antes de utilizar ningún dispositivo
robótico en el ámbito clínico, se debe validar la seguridad y la robustez del dispositivo con
un grupo de usuarios sanos.
Siguiendo esta metodología, en el marco de este trabajo, se han ejecutado ensayos de
validación con un grupo de 25 personas sanas. Para la correcta ejecución de estos ensayos
se ha contado con la colaboración del Departamento de Fisioterapia de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU), la cual ha sido fundamental tanto para deﬁnir los ensayos como
para llevarlos a cabo.
A continuación se detallan los ensayos ejecutados (Capítulo 5.3.1) y se analizan los
resultados obtenidos (Capítulo 5.3.2).
5.3.1. Preparación de los ensayos
Como se ha mencionado, para la correcta preparación de los ensayos de validación con
personas sanas, se ha colaborado con profesionales del Departamento de Fisioterapia de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Siguiendo su criterio, se ha diseñado un conjunto
de ejercicios apropiados para la validación del algoritmo de control, y se ha adaptado el
juego de rehabilitación usado en la presente tesis doctoral. Adicionalmente, gracias a su
ayuda, se ha elaborado un protocolo de actuación empleando el robot UHP, imprescindible
para la realización de ensayos con personas.
A continuación se detalla el proceso de preparación de los ensayos diseñados y desa-
rrollados.
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5.3.1.1. Elección de los controladores de nivel de tarea
A lo largo de la presente tesis doctoral se ha propuesto un grupo de controladores de
nivel de tarea apropiados para cada fase del proceso de rehabilitación. En este capítulo,
con la intención de validar el comportamiento del controlador al interactuar con diferentes
usuarios, se han seleccionado dos de los más utilizados, los modos pasivo y activo.
El modo pasivo se ha elegido con el ﬁn de mostrar a los usuarios el funcionamiento
del dispositivo robótico y del software de apoyo. En este modo, el robot de rehabilitación
es el responsable de ejecutar la trayectoria deseada, mientras que el paciente actúa de
una forma pasiva dejando que el dispositivo le mueva el miembro afectado. Una vez que
los sujetos han asimilado los movimientos que deben de realizar, para la ejecución de los
siguientes ensayos se ha seleccionado el modo activo, el cual se utiliza habitualmente para
analizar el estado de recuperación del paciente. En este modo, el usuario trabaja de una
forma autónoma mientras que el robot compensa la fuerza de gravedad y las inercias.
Para la ejecución del modo pasivo se ha utilizado el controlador de posición basado en
el modelo cinemático del robot, mientras que para el modo activo ha sido necesario el uso
del controlador de fuerza basado en el modelo dinámico. Por tanto, para la realización de
los ensayos, además de dos de los tres controladores de nivel de dispositivo propuestos
(fuerza, impedancia y posición), han sido necesarios los estimadores de fuerza y posición
diseñados y validados.
5.3.1.2. Simulación de los pacientes con movilidad reducida
Para la realización de los ensayos de validación, se ha utilizado la plataforma de control
y ejecución diseñada (Capítulo 5.1), y el robot de rehabilitación de miembros superiores
UHP (Capítulo 3.2). Entre las diferentes conﬁguraciones mecánicas del UHP, se ha elegi-
do la conﬁguración ARM. Esta conﬁguración permite realizar ejercicios de rehabilitación
asociados a las dos articulaciones más importantes del miembro superior, el hombro y el
codo.
Con el propósito de generar un entorno realista, se ha tratado de simular a pacientes
con movilidad reducida. Con este objetivo, se ha restringido la movilidad de las dos arti-
culaciones que se rehabilitan en la conﬁguración mecánica ARM, es decir, se ha limitado
el movimiento del hombro y del codo. Para reducir el movimiento del hombro se ha incor-
porado una cinta, la cual ha rodeado el cuerpo del participante sujetando los dos hombros
contra el tronco. Por otro lado, el movimiento del codo se ha restringido mediante una
codera que consta de una serie de sujeciones que limitan el movimiento de la extensión
del codo (Fig. 5.29).
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Figura 5.29: Restricciones físicas de los movimientos del hombro y del codo.
5.3.1.3. Diseño del juego de rehabilitación
En el marco de la presente tesis doctoral, en la conﬁguración mecánica ARM se ha
utilizado el juego Descubriendo la imagen del software Telereha. Este juego presenta un
semicírculo gris dividido en seis regiones (Capítulo 5.1.1). No obstante, según la expe-
riencia profesional de los ﬁsioterapeutas, en pacientes con déﬁcit motor, la capacidad de
movimiento es diferente en la prolongación (movimiento hacia adelante, eje y) y en la
apertura (movimiento hacia el lateral, eje x) del brazo. Por lo que es conveniente que
uno de los movimientos que ejecute el usuario sea de prolongación pura (movimiento en
el eje y). A partir de esta deducción, se decide mejorar el juego Descubriendo la imagen
dividiendo el área de trabajo en cinco regiones (Fig. 5.30).
Las cinco regiones del nuevo juego se encuentran delimitadas por 30. Partiendo de la
linea vertical que corresponde con el movimiento de prolongación (linea azul), a 15o en
ambas direcciones se sitúan los límites de la región central (región 3). Tomando como
referencia estas lineas, se generan las regiones restantes (Fig. 5.30).
La programación del nuevo juego se ha ejecutado a través del software Labview RT
de National Instruments. Como se puede observar en la Fig. 5.30, las cinco regiones están
delimitadas por lineas blancas, que se convierten en rojas para indicar la región deseada en
cada momento. Adicionalmente, el juego dibuja una linea roja señalando la dirección de
la trayectoria deseada. Además, con un circulo blanco indica la posición inicial y utiliza el
cursor para señalar la posición real del punto de contacto. De esta forma, el participante
puede observar en pantalla su posición actual y la deseada.
Este nuevo juego, además de generar y visualizar las posiciones de inicio y ﬁn de la
trayectoria deseada, permite seleccionar el controlador de nivel de tarea a ejecutar y los
parámetros de entrenamiento, realizando todas las funciones del software de rehabilitación
comentados previamente. Por lo que, en la ejecución de los ensayos de validación con per-
sonas sanas, con objeto de producir ese movimiento de prolongación (tan interesantes para
los terapeutas), se ha desarrollado y empleado este nuevo software en lugar de Telereha.
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Figura 5.30: El juego Descubriendo la imagen mejorado.
5.3.1.4. Diseño de los ejercicios
Considerando los controladores de nivel de tarea seleccionados (el pasivo y el activo),
las restricciones de movimiento del hombro y del codo, y el nuevo juego de rehabilitación
diseñado, se han planteado 6 tipos de ensayos:
Ensayo I: Elección del área de movimiento. Antes de empezar a ejecutar los
ejercicios de rehabilitación, con el ﬁn de no lesionar al usuario, y adaptar el espacio
de trabajo del dispositivo robótico a la ﬁsionomía especíﬁca de cada paciente, se debe
acotar el rango de movimiento. Con este propósito, con la ayuda de un ﬁsioterapeuta,
el participante realiza movimientos de prolongación y apertura del brazo hasta llegar
al alcance máximo. El algoritmo de control memoriza estos valores máximos y adecua
el rango de movimiento para los siguientes ensayos.
Ensayo II: Aprendizaje del juego. El objetivo de este ensayo es que el participante
conozca el funcionamiento del juego de rehabilitación y del dispositivo robótico UHP.
Para ello, se deja que el robot realice los movimientos en modo pasivo con un periodo
de tres segundos. El usuario tiene que dejarse guiar por el robot que realizará los mo-
vimientos. Esto permitirá al usuario dirigir su atención a las trayectorias ejecutadas,
ya que después deberá reconocerlas y reproducirlas. Para que el aprendizaje sea más
sencillo, las regiones se activan en orden (Tabla 5.7).
Ensayo III: Detección de trayectorias. El tercer ensayo se implementa para compro-
bar que el participante ha aprendido el funcionamiento del juego y se ha familiarizado
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con el dispositivo robótico. Con este ﬁn, se apaga el monitor donde se visualiza el
juego, por lo que el usuario no podrá ver el movimiento deseado. El robot de reha-
bilitación UHP ejecuta una secuencia aleatoria de trayectorias en modo pasivo con
un periodo de tres segundos. Al llegar al punto ﬁnal de cada región, el participante
tiene que indicar al terapeuta, la trayectoria que ha realizado el robot. De esta forma
se observa si el participante es capaz de asociar cada movimiento del UHP con la
región deseada.
Una vez comprobado que el participante conoce los movimientos que debe de ejecutar,
en los siguientes ensayos (sin restricciones, con restricción del codo y con restricción del
hombro) será él el responsable de realizar las trayectorias deseadas. No obstante, para
facilitar la ejecución del ejercicio, el UHP compensa la fuerza de gravedad y las inercias del
robot. Además, con el ﬁn de realizar ejercicios más largos y analizar mejor los resultados,
se realizan tres repeticiones de las secuencias de trayectorias deﬁnidas en la Tabla 5.7.
Ensayo IV: Sin Restricciones. El objetivo de este ensayo es analizar el comporta-
miento del algoritmo de control al interactuar con un usuario sano, por lo que el
participante ejecuta los movimientos sin ninguna restricción.
Ensayo V: Con restricción del codo. En este ensayo, con el ﬁn de observar el fun-
cionamiento del controlador diseñado cuando el usuario tiene déﬁcit de movimiento
en el codo, el participante realiza los ejercicios con el limitador de codo propuesto
(Fig. 5.29).
Ensayo VI: Con restricción del hombro. En el último ensayo, gracias al limitador de
movimiento del hombro (Fig. 5.29), se observa el comportamiento del controlador
al interactuar con un paciente con movilidad reducida en el hombro.
En la Tabla 5.7 se resume el orden de activación de las regiones en los ensayos deﬁnidos,
salvo el primero, puesto que se trata de la calibración de la ﬁsionomía del participante
al espacio de trabajo del robot. Puntualizar que el orden es el mismo para todos los
participantes.
Ensayo Orden de activación de las regiones
Aprendizaje del juego 1 2 3 4 5
Detección de trayectorias 2 5 3 4 1
Sin Restricciones 5 3 4 1 2
Restricción del Codo 3 1 5 2 4
Restricción del Hombro 4 2 5 1 3
Tabla 5.7: Orden de activación de las regiones en los diferentes ensayos de validación.
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5.3.1.5. Monitorización y generación de la base de datos
La capacidad de medición que permite cuantiﬁcar y memorizar las fuerzas y movimien-
tos realizados por el paciente, es uno de los grandes beneﬁcios de los dispositivos robóticos
de rehabilitación [198]. Gracias a estos datos, al ﬁnalizar el ejercicio, el médico responsa-
ble de la rehabilitación puede analizar el estado del paciente con el objetivo de evaluar su
evolución y adaptar los ejercicios a sus necesidades.
A partir de esta consideración, el entorno de control y ejecución presentado se ha
dotado con la posibilidad de visualizar y guardar las fuerzas y los movimientos del punto
de contacto entre el robot y el usuario. Adicionalmente, desde el punto de vista del grupo
de ﬁsioterapeutas, para comprobar la correcta ejecución de los ejercicios, además de estos
parámetros es importante analizar el ángulo de inclinación del tronco y del brazo, ya que
los enfermos con movilidad reducida tienden a inclinar el cuerpo para ayudar al movimiento
del brazo.
Ante esta necesidad, para cuantiﬁcar la inclinación del cuerpo y el ángulo del brazo, se
han agregado dos unidades de medición inerciales (IMU). Los sensores IMU se encuentran
incorporados en placas comercializada MPU IMU Click (MPU-6000 de InvenSense), que
permiten medir el ángulo de rotación en los tres ejes. Para la correcta adecuación de
los sensores IMU al cuerpo del paciente se han fabricado dos cajas mediante impresión
3D. Estas cajas, en las cuales se han incorporado el sensor IMU y la placa que facilita la
conexión con la FPGA, se han colocado en el brazo y la espalda del participante a través
de cintas con velcro (Fig. 5.31).
Figura 5.31: Caja para proteger la IMU y adecuarla al cuerpo.
A través de tarjetas de entradas, la FPGA lee las mediciones de los sensores IMU,
y después de procesarlas en tiempo real, los transmite al host para que se visualicen y
se guarden junto al resto de los parámetros de posición y fuerza del participante. De
esta forma, se consigue generar una base datos imprescindible para analizar el estado del
usuario.
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5.3.1.6. Protocolo de activación
Tras diseñar los ejercicios de rehabilitación, antes de proceder a su ejecución con perso-
nas, de acuerdo con la normativa de ética del Real Decreto 1716/2011, se debe deﬁnir un
protocolo a seguir. Ante esta situación y siguiendo las directrices del grupo de Fisioterapia
de la UPV/EHU, se ha generado un protocolo de activación que se detalla a continuación.
Dentro de este protocolo, se establece que en la ejecución de las pruebas de validación
con personas sanas, estarán presentes un técnico que supervise el dispositivo robótico de
rehabilitación y un ﬁsioterapeuta que se ocupe de comprobar que el participante realice
los ejercicios de forma adecuada. De esta forma, se garantiza la correcta ejecución de los
ensayos de validación, además de asegurar una respuesta rápida y segura ante cualquier
adversidad.
Por otro lado, antes de iniciar los ensayos, a la persona participante se le facilita un do-
cumento que describe las pruebas a realizar y deﬁne el objetivo de su ejecución. Asimismo,
debido a que se van a captar datos del usuario, se solicita que ﬁrme un consentimiento,
en el cual da permiso para la utilización de los datos obtenidos de manera cientíﬁca. Adi-
cionalmente, las personas responsables de la ejecución de los ejercicios, aclaran cualquier
duda que le pueda surgir al participante sobre las pruebas de validación.
Durante la ejecución de los ensayos, se sigue un protocolo deﬁnido de antemano, donde
se detallan cada una de las acciones que deben de realizar el técnico responsable del robot y
el ﬁsioterapeuta. Asimismo, para todos los participantes se utilizan las mismas indicaciones,
las cuales deben ser claras y precisas.
Al ﬁnalizar las pruebas, con el objetivo de detectar aspectos de mejora y conocer el
grado de acuerdo de los usuarios respecto a los ensayos experimentados por ellos mismos,
se pasa un breve cuestionario. Al mismo tiempo, los responsables de la prueba deben
rellenar otro cuestionario donde evalúan la correcta ejecución de los ensayos, y en el caso
de ser necesario, señalan las irregularidad o problemas surgidos.
5.3.1.7. Selección de los usuarios
Por último, antes de iniciar los ensayos de validación, queda presentar al grupo de
participantes que han realizado estos primeros ensayos con personas. Con el ﬁn de que los
resultados sean relevantes, se ha procedido a la selección de participantes ajenos al presente
trabajo de investigación, que no tenían conocimientos previos del robot de rehabilitación
UHP, ni tampoco del del juego de apoyo. Asimismo, con la intención de conseguir una
población lo más variada posible (personas de ambos sexos, de distintas edades y con
diferentes estaturas), se han elegidos personas sanas entre el alumnado y profesorado del
departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y del departamento de Fisioterapia
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
En la Tabla 5.8 se resumen los datos más relevantes de los participantes:
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Número de participantes 25
Género Hombres: 18 Mujeres: 7
Lateral dominante Diestros: 20 Zurdos: 5
Edad Mínima: 20 años Máxima: 50 años
Altura Mínima: 1;63m Máxima: 1;88m
Longitud del brazo (del hombro al codo) Mínima: 0;31m Máxima: 0;42m
Tabla 5.8: Datos más relevantes de los participantes.
Como se puede observar, la mayoría de los participantes son diestros, lo que indica
que poseen más control fuerza/movimiento sobre el miembro superior derecho que sobre
el izquierdo izquierdo. Por ello, en el marco del presente trabajo, se decide usar el brazo
izquierdo para la ejecución de las pruebas de validación con personas.
Deﬁnido el proceso de preparación de los ensayos de validación, en el siguiente apartado
se analizan los resultados obtenidos.
5.3.2. Análisis y discusión de los resultados
Como se ha detallado, con el ﬁn de validar el funcionamiento del grupo de algoritmos
de control desarrollado en esta tesis al interactuar con diferentes usuarios, con las 25
personas participantes, se han realizado los 6 ensayos deﬁnidos en el apartado anterior
(Capítulo 5.3.1). A continuación se sintetizan las discusiones más relevantes extraídas del
análisis de los resultados en estos ensayos de validación con personas.
5.3.2.1. Elección del área de movimiento
Considerando que los rasgos físicos de todas las personas son diferentes, un aspecto
que se ha querido resaltar a lo largo de este trabajo de tesis doctoral, es el hecho de adecuar
el rango de trabajo del robot de rehabilitación al área de movimiento del usuario. Un área
demasiado grande obliga al participante a utilizar el cuerpo para ayudar al movimiento del
brazo y ﬁnalizar el ejercicio, realizando los ejercicios de forma inapropiada, lo cual podría
propiciar una lesión al usuario. En cambio, si se selecciona un área demasiado pequeña, el
participante no tiene que esforzarse para llegar al punto máximo, lo que puede disminuir
la eﬁcacia del tratamiento de rehabilitación y aumentar el tiempo de recuperación del
enfermo.
Ante esta situación, con el ﬁn de adecuar el área de movimiento a cada sujeto, en la
preparación de los ensayos se ha elegido medir el alcance máximo del participante en el
movimiento de prolongación y apertura del miembro superior (Capítulo 5.3.1). Al ejecu-
tar esta medición, se ha conﬁrmado la necesidad de realizar este ensayo, ya que se ha
constatado en las pruebas que los valores obtenidos han variado considerablemente de un
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usuario a otro. El alcance máximo obtenido en el movimiento prolongación frontal (región
3) ha variado entre 0;125m y 0;180m con un valor medio de 0;166m, mientras que en el
movimiento de apertura, el alcance mínimo ha sido de 0;080m, el máximo de 0;180m y
el medio de 0;157m.
Sin embargo, como es lógico, se ha observado una relación directa entre la longitud
del brazo (distancia entre el hombro y el codo) y su alcance. En los ensayos ejecutados,
el alcance del movimiento de prolongación frontal ha variado entre el 32; 26% y 54;55%
de la longitud del brazo (longitud entre el hombro y el codo), mientras que en la apertura,
el porcentaje mínimo y máximo han sido de 38; 89% y 54;55%, respectivamente. Por lo
que se concluye que una persona sana posee un alcance superior al 30% de la longitud de
su brazo.
En pacientes con movilidad reducida, este alcance no depende solo de sus rasgos físicos,
sino que además esta fuertemente ligado a su estado de recuperación. Al principio del
proceso de rehabilitación, los pacientes suelen tener un rango de movimiento reducido,
que aumenta a medida que van recuperando parte de su movilidad. Por lo que es necesario
acotar el área de movimiento en cada sección de rehabilitación. No obstante, gracias al
análisis realizado, se puede obtener una aproximación de su rango de movimiento antes
del ictus, lo que puede ser un indicador para observar el estado actual del paciente.
5.3.2.2. Aprendizaje del juego
Deﬁnida el área de movimiento de cada participante, se ha ejecutado el ensayo apren-
dizaje del juego con el ﬁn de que el participante aprenda el funcionamiento del robot de
rehabilitación UHP y el juego de apoyo que motivará su participación en la terapia de
rehabilitación. Para que este aprendizaje sea posible, los movimientos los ha ejecutado el
robot de rehabilitación UHP de forma autónoma, es decir, en el modo pasivo.
En la Fig. 5.32 se detallan los resultados de dos participantes con rasgos físicos y
alcances totalmente diferentes. El participante A, posee un área de movimiento medio con
un alcance de 0;160m en la prolongación frontal y de 0;155m en la apertura, mientras
que el participante B ha sido el usuario con el mayor rango de movimiento con un alcance
de 0;180m en las dos direcciones. En los dos casos, en azul se observa la posición deseada
(PCnDes), y en verde la real (PCn) del punto de contacto en el plano xy .
Adicionalmente, en la Tabla 5.9 se resumen el error de posición medio y máximo
realizado con los dos participantes.
Participante Error medio Error máximo
A 0;0312m 0;088m
B 0;0411m 0;099m
Tabla 5.9: Error de posición en el modo pasivo con dos usurarios sanos.
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Figura 5.32: Resultados del ensayo aprendizaje del juego de dos participantes.
En la Fig. 5.32 se muestra que el nuevo juego diseñado se ha adaptado correctamente
al rango de movimiento de cada participante generando referencias de posición (PCnDes)
que dependen del alcance máximo de cada uno. Por ejemplo, en la región 3 (linea vertical),
el robot UHP se ha movido desde el origen hasta el alcance máximo del movimiento de
prolongación frontal de cada usuario (0;160m para el participante A y 0;180m para el B).
Por otro lado, tanto en las dos pruebas que se muestran en las Fig. 5.32, como en
el resto de ensayos de aprendizaje del juego ejecutados con los 25 participantes, se ha
observado que el UHP no ha generado ningún movimiento brusco e inapropiado que puede
llevar a lesionar al usuario, sino que ha realizado movimientos de una forma suave y segura.
Además, aunque los sujetos han intentado impedir el movimiento del robot de rehabilita-
ción, el UHP ha ﬁnalizado las trayectorias en el periodo seleccionado de tres segundos con
un error medio inferior a 0;0411m (Tabla 5.9). Por lo que se concluye que el modo pasivo
y el controlador de posición con estimador de movimiento diseñados funcionan correcta-
mente con perturbaciones externas introducidas por usuarios con diferentes características
físicas.
5.3.2.3. Detección de trayectorias
Tras ejecutar los ensayos de aprendizaje, con el ﬁn de analizar si los participantes han
sido capaces de asimilar el comportamiento del robot y del juego de rehabilitación, se ha
realizado el ensayo detección de trayectorias. En este ensayo, el robot de rehabilitación UHP
ha ejecutado una secuencia aleatoria de trayectorias en modo pasivo, al mismo tiempo que
el participante indicaba el movimiento que intuía, puesto que en ningún caso visualizaba
el monitor.
La Tabla 5.9 detalla el orden de activación de las regiones, y el número de partici-
pantes que han dado respuestas correctas e incorrectas para cada región. En la primera
171
Capítulo 5. Implementación y Validación
región activada (región 4) se ha conseguido un gran porcentaje de aciertos, obteniendo 23
respuestas correctas y solo 2 incorrectas. En la segunda (región 1) en cambio, solo han
acertado el 60% de los participantes. No obstante, en todas las respuestas incorrectas han
confundido la región con su adyacente (región 2), y en la mayoría de ellos, han rectiﬁcado
su respuesta al ejecutar la trayectoria de la región 2. En los tres últimos movimientos (re-
giones 3, 2 y 5), todos los participantes han acertado el número de la región activada. Por
lo que se concluye que el ensayo aprendizaje del juego es suﬁciente para que los usuarios
aprendan el funcionamiento del dispositivo robótico y del juego de rehabilitación.
Región activada 4 1 3 2 5
Respuestas incorrecta 2 10 0 0 0
Respuestas correcta 23 15 25 25 25
% de respuestas correctas 92% 60% 100% 100% 100%
Tabla 5.10: Número de respuestas correctas e incorrectas para cada región activada en el
ensayo detección de trayectorias.
Aparte de ello, como la prueba anterior, el ensayo detección de trayectorias se ha
ejecutado en el modo pasivo, lo que ha permitido ratiﬁcar las conclusiones obtenidas, y
veriﬁcar el funcionamiento correcto y seguro del algoritmo de control propuesto cuando el
robot de rehabilitación es el encargado de ejecutar la trayectoria.
5.3.2.4. Ejecución de los ejercicios sin y con restricciones del movimiento
Una vez validado el algoritmo de control en los ensayos en los que el robot es el encarga-
do de ejecutar los movimientos, se procede a ejecutar los ensayos en los que el participante
debe ejecutar los movimientos. Con este ﬁn se han ejecutado tres tipos de ensayos en mo-
do activo descritos en el Capítulo 5.3.1. En el primer ensayo, el participante ha realizado
el ejercicio sin ninguna restricción, en el segundo, se le ha limitado el movimiento del codo,
y en el último, se le ha restringido el movimiento del hombro.
En los tres ensayos, para veriﬁcar que el robot se comporta de una forma segura, se ha
analizado la fuerza (FCn) y la posición (PCn) del punto de contacto. Adicionalmente, con el
ﬁn de observar si los usuarios han ejecutado los ejercicios correctamente, se ha estudiado
la inclinación del tronco y del brazo.
Análisis de la fuerza del punto de contacto
Las Figs. 5.33 y 5.34 detallan la fuerza del punto de contacto de los participantes C
y D en los tres ensayos ejecutados. En las dos ﬁguras, en la primera gráﬁca se observan
los resultados del ensayo sin restricciones, en la segunda se muestran los resultados del
ensayo con restricción del codo, y en la última los del ensayo con restricción del hombro.
En todas ellas, la azul se corresponde con la fuerza del punto del contacto en el eje x
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(FxCn), mientras que la verde es la del eje y (FyCn). Adicionalmente, en la Tabla 5.11 se
resume el error de fuerza medio y máximo realizado con los dos participantes.
















































Figura 5.33: La fuerza del punto de contacto con y sin restricciones con el participante C.
Participante Sin restricciones Restricción del codo Restricción del hombro
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo
C 0;504N 4;140N 0;589N 4;845N 0;556N 4;073N
D 0;529N 4;85N 0;432N 3;811N 0;432N 3;517N
Tabla 5.11: Error de fuerza en el modo activo con dos usuarios sanos.
Tanto en las pruebas que se muestran en las Figs. 5.33 y 5.34, como en el resto de
ensayos realizados con los 25 participantes, se ha observado que el algoritmo de control
diseñado ha sido capaz de compensar la fuerza de gravedad y las inercias del robot y
seguir a la referencia de fuerza cero con error medio inferior a 1N. Además, el robot de
rehabilitación UHP en ningún momento ha ejecutado fuerzas elevadas que puedan lesionar
al participante; en el peor caso, la fuerza de contacto máxima ha sido inferior a 5N. Esto
indica que el modo activo y el controlador de fuerza con estimador diseñados funcionan
correctamente con perturbaciones externas introducidas por diferentes usuarios.
Asimismo, en la Tabla 5.11 y en las Figs. 5.33 y 5.34 se detalla que el comporta-
miento del algoritmo de control ha sido muy parecido en los ensayos ejecutados sin y con
restricciones. Es decir, el controlador se ha comportado de forma apropiada y segura al
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interactuar con personas sanas y con participantes que han simulado déﬁcit de movimiento
del codo y del hombro.
















































Figura 5.34: La fuerza del punto de contacto con y sin restricciones con el participante D.
Análisis de la posición del punto de contacto
Una vez analizada la fuerza del punto del contacto en los ensayos ejecutados, con el
ﬁn de corroborar la seguridad de los usuarios, se procede a continuación a estudiar los
movimientos realizados.
Las Figs. 5.35 y 5.36 detallan el movimiento del punto de contacto (PCn = [xCn yCn]T )
de los participantes C y D en los tres ensayos ejecutados. En las dos ﬁguras, la primera
gráﬁca muestra los resultados del ensayo sin restricciones, en la segunda se presentan
los del ensayo con restricción del codo, y en la última los del ensayo con restricción del
hombro. En azul se observa la posición deseada (PCnDes) y en verde la real (PCn) del punto
de contacto en el plano xy . Las lineas rojas indican el alcance máximo logrado en aquellos
casos en los que el participante no ha sido capaz de ﬁnalizar el movimiento.
En las pruebas que se muestran en las Figs. 5.35 y 5.36, y en el resto de ensayos ejecu-
tados sin y con restricciones, se ha observado que el UHP no ha impedido el movimiento
ejecutado por el usuario, permitiendo que este realizara el ejercicio de una forma suave
y segura. Por lo que se concluye que el algoritmo de control también funciona de forma
correcta y segura cuando es el usuario el encargado de ejecutar la trayectoria.
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Figura 5.35: Posición del punto de contacto con y sin restricciones con el participante C.































Con restricción del codo
 
 




























Figura 5.36: Posición del punto de contacto con y sin restricciones con el participante D.
Sin embargo, se ha observado que el alcance de los movimientos ejecutados ha variado
en función del limitador utilizado y la región activada. Sin restricciones de movimiento, los
participantes han sido capaces de llegar al punto ﬁnal deseado, veriﬁcando que el rango de
movimiento se ha calculado adecuadamente. No obstante, al introducir una restricción, el
alcance máximo ha variado considerablemente de una región a otra.
Al colocar la codera restrictiva para simular a un paciente con movilidad reducida en el
codo, se ha restringido el movimiento en las regiones 1, 2 y 3. En cambio, en las regiones
4 y 5, la repercusión del limitador ha sido mínima, y casi todos los usuarios han conseguido
ﬁnalizar la trayectoria. El limitador del hombro también ha restringido los movimientos de
las regiones 1, 2 y 3, no obstante, su repercusión ha sido mayor en las regiones 1 y 2,
mientras que la codera ha limitado más en la región 3. Lo que hace intuir que el déﬁcit en
el codo esta relacionado con el movimiento de prolongación frontal y el del hombro con la
apertura.
De este análisis se extrae que, aunque en personas sanas es suﬁciente con medir el
alcance máximo de los movimientos de prolongación y apertura, en pacientes con movilidad
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reducida, es necesario medir el alcance de cada trayectoria. Por lo que, en terapias de
rehabilitación, con el ﬁn de poseer un área de trabajo óptimo, se tiene que medir el alcance
máximo del paciente en cada una de las regiones del juego.
Análisis del ángulo de inclinación del participante
Por último, para ﬁnalizar con el análisis de los ensayos con y sin restricciones, se estudia
si los participantes han sido capaces de ejecutar las pruebas de una forma adecuada, sin
utilizar el movimiento del cuerpo. Con este ﬁn, se ha utilizado la medición de los sensores
IMU que permiten estimar el ángulo de inclinación del tronco y de la extremidad superior.
A partir de estos valores, conociendo la posición del robot y los rasgos físicos de los sujetos
(estatura y longitud del brazo), se ha estimado la posición exacta del codo y del hombro.
Y de esta estimación, se ha obtenido el aporte del cuerpo en cada movimiento. Es decir,
se ha calculado el porcentaje del movimiento ejecutado con la extremidad superior y con
el cuerpo entero.
Del análisis de la posición del punto de contacto se ha obtenido que las trayectorias
de las regiones 1 y 2 son los movimientos en los que se nota más la restricción de los
limitadores tanto del codo como del hombro. Por ello, para observar el aporte del cuerpo
se analizan los resultados de estas dos regiones.
En la Tabla 5.12 se muestra la media del porcentaje del movimiento ejecutado con la
extremidad superior en los ejes x e y .
Ensayo Región 1 Región 2
x y x y
Sin restricciones 97% 106% 92% 101%
Con restricción del codo 73% 104% 85% 112%
Con restricción del hombro 70% 100% 87% 107%
Tabla 5.12: Porcentaje del movimiento ejecutado con la extremidad superior.
Como se detalla en la Tabla 5.12, sin restricciones del movimiento, los valores obtenidos
son muy cercanos al 100%, lo que signiﬁca que la mayor parte del movimiento se ha
ejecutado con la extremidad superior. No obstante, al colocar las restricciones, en el eje x , el
porcentaje disminuye notablemente, indicando que los usuarios han utilizado el movimiento
del cuerpo entero para ejecutar la trayectoria. Lo que conﬁrma la hipótesis inicial de los
ﬁsioterapeutas, los cuales aﬁrman que los pacientes con movilidad reducida tienden a
inclinar el cuerpo para ayudar al movimiento del miembro superior. Asimismo, se veriﬁca
la necesidad de conocer la inclinación del tronco y de la extremidad superior para asegurar
que los pacientes realizan los ejercicios de forma adecuada.
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5.3.2.5. Evaluación de los participantes
Durante el análisis de los ensayos llevados a cabo al interactuar con usuarios de dife-
rentes características físicas, se ha veriﬁcado el funcionamiento correcto y seguro de la
algoritmia de control y del entorno de control y ejecución diseñados, al interactuar con
usuarios con diferentes características físicas. No obstante, en aplicaciones de rehabilita-
ción, además de ello, es imprescindible evaluar la opinión de las personas participantes, ya
que un usuario que se sienta inseguro al interactuar con el robot, rechazará su uso.
Por lo tanto, con el ﬁn de analizar la opinión de los usuarios y detectar aspectos de
mejora, se estudian los cuestionarios rellenados por los participantes al ﬁnalizar los ensayos
de validación. En estos cuestionarios, las personas participantes han tenido que valorar
los ensayos vividos, evaluando cinco aﬁrmaciones en función de su grado de acuerdo: 1)
En desacuerdo; 2) Parcialmente de acuerdo; 3) Totalmente de acuerdo; NP) No puede
valorar.
En la Tabla 5.13 se observa el número de participantes que ha dado cada puntuación.
Pregunta 1 2 3 NP
He sabido qué debía hacer 0 0 25 0
He sido capaz de seguir las indicaciones 0 3 22 0
Me he sentido tranquilo al interactuar con el robot 0 4 21 0
Me he sentido seguro cuando:
Era el robot el responsable del movimiento 0 2 23 0
Era yo el responsable del movimiento 0 1 24 0
Tabla 5.13: Evaluación de los 25 participantes.
La Tabla 5.13 muestra que todos los participantes han sabido lo que debían hacer en
cada momento, y que la mayoría de ellos ha sido capaz seguir a las indicaciones, donde
solo a 3 de 25 participantes les ha surgido alguna duda. Por lo que se concluye que
los participantes han sidos capaces de entender el funcionamiento del juego y del robot
de rehabilitación con las indicaciones dadas por el técnico responsable del ensayo y el
ﬁsioterapeuta.
Asimismo, se observa que la mayoría de las personas participantes se han sentido
tranquilos al interactuar con el robot de rehabilitación. Solo 4 de ellos han indicado que
están parcialmente de acuerdo con esta aﬁrmación, mientras que los 21 restantes han
apuntado que están totalmente de acuerdo. Igualmente, casi todos los usuarios se han
sentidos seguros cuando han sido ellos los responsables de ejecutar el movimiento y cuando
la trayectoria la ha realizado el robot. Este hecho conﬁrma que el sistema de control
desarrollado, además de cumplir los requisitos funcionales, transmite una sensación de
tranquilidad y seguridad al usuario.
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En la ejecución de los ensayos de validación con personas, se ha veriﬁcado el funcio-
namiento correcto y seguro del conjunto de algoritmos de control diseñado al interactuar
con usuarios con diferentes rasgos físicos. Para ello, se han realizado 6 tipos de ensayos,
donde en dos de ellos ha sido el robot el responsable de ejecutar la trayectoria, y en los
cuatro restante, el movimiento lo ha realizado el usuario. Asimismo, con la intención de
simular a pacientes con movilidad reducida, en la ejecución de las pruebas de validación se
han utilizado restricciones físicas que han limitado el movimiento del hombro y del codo.
Del análisis de los resultados se ha obtenido que, gracias al conjunto de algoritmos
de control diseñado, el robot ha sido capaz de generar movimientos suaves y seguros.
El dispositivo robótico, en ningún momento ha generado movimientos bruscos o fuerzas
elevadas que puedan lesionar al usuario. Adicionalmente, estas conclusiones han sido ra-
tiﬁcadas gracias a la opinión de los participantes, que han aﬁrmado que se han sentido
tranquilos y seguros al interactuar con el dispositivo robótico de rehabilitación.
Por lo tanto, se observa que el conjunto de algoritmos de control diseñado, además
de generar fuerzas y posiciones apropiadas para cada fase de la rehabilitación, es capaz de
interactuar y realizar las terapias de una forma correcta y segura. Por lo que se concluye que
el grupo de algoritmos de control para dispositivos roboticos propuesto en la presente tesis
doctoral, cumple con las necesidades de las terapias de rehabilitación y de los pacientes
con movilidad reducida debido a un ataque de ictus.
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futuras
6.1. Conclusiones
En las últimas décadas, observando la necesidad de mejorar la calidad de vida de pacien-
tes con movilidad reducida, y los progresos obtenidos gracias a la utilización de los robots
en la industria, los dispositivos robóticos han sido propuestos para aplicaciones asistencia-
les y sanitarias, como la rehabilitación. Sin embargo, debido a su reciente introducción al
ámbito clínico, muchos de los diferentes áreas de la robótica asistencial y sanitaria, como
el control, no han sido estudiadas en profundidad, existiendo todavía varios aspectos a
mejorar. Ante esta situación, en esta tesis doctoral se ha planteado contribuir al área de
control de dispositivos robóticos asistenciales y sanitarios
Para lograr este objetivo, la tesis se ha estructurado en tres grandes bloques. El pri-
mer bloque está centrado en el modelado cinemático y dinámico de este tipo de robots.
En él, después de analizar las aproximaciones más extendidas en el ámbito de la robótica
de rehabilitación y las características que ofrece cada una de ellas, se ha planteado una
metodología de modelado cinemático y dinámico para los dispositivos robóticos de rehabi-
litación. Posteriormente, esta metodología se ha implementado y validado en el robot de
rehabilitación de los miembros superiores UHP (Universal Haptic Pantograph), consiguien-
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do un modelo preciso, completo y robusto del robot, capaz de incluirlo en controladores
avanzados o utilizarlo como estimadores.
En el segundo bloque se ha analizado la problemática de control asociada a los robots
de rehabilitación, deduciendo la necesidad de implementar controles adaptados a los re-
querimientos particularidades de la robótica de rehabilitación. Para ello, en este bloque se
ha propuesto un conjunto de algoritmos de control dividido en dos niveles: los controla-
dores de alto nivel, también denominados controladores a nivel de tarea, que generan una
referencia de fuerza y/o de posición dependiendo del estado de recuperación del paciente
y del ejercicio seleccionado por el ﬁsioterapeuta; y los controladores de bajo nivel, también
denominados controladores de nivel de dispositivo, que son los responsables de seguir a
la referencia generada por los de nivel de tarea. Asimismo, con la intención de simpliﬁcar
las diﬁcultades mecánicas y electrónicas introducidas por los sensores, se han integrado
los estimadores de fuerza y movimiento generados a partir del modelo desarrollado, que
permiten calcular la posición y la fuerza de contacto entre el dispositivo robótico y el
usuario.
Por último, el tercer bloque de la tesis está centrado en la implementación y validación
del grupo de algoritmos de control diseñado. En este bloque, se ha diseñado e implemen-
tado una plataforma de control y ejecución, que además de permitir la ejecución en tiempo
real de la algoritmia de control, sirve de puente de comunicación entre el robot de rehabi-
litación, el usuario y el controlador. Esta plataforma de control y ejecución ha permitido
realizar diferentes pruebas experimentales del algoritmo de control desarrollado, lo que ha
posibilitado validar su funcionamiento en diferentes escenarios.
Cada uno de estos bloques, aunque relacionado con el resto, dispone de su entidad
propia, por ello, las aportaciones de este trabajo se deﬁnirán también estructuradas en
estas tres áreas: modelado, control, y por último, implementación y validación.
6.1.1. Aportaciones en el área de modelado
La obtención del modelo del robot es un paso fundamental para la implemen-
tación de controladores avanzados. Sin embargo, debido a la variedad y complejidad
estructural que presentan los robots de rehabilitación, el proceso de modelado se convierte
en una tarea tan necesaria como costosa.
Ante esta situación, observando las técnicas más extendidas en el ámbito de la ro-
bótica de rehabilitación, se ha determinado una metodología de modelado divida en
cuatro etapas. En primer lugar, se analiza la estructura mecánica del dispositivo a
modelar. Este análisis ayuda a identiﬁcar los elementos del mecanismo, lo que posibilita
diferenciar los subsistemas del dispositivo robótico y simpliﬁcar la problemática del mo-
delado. En segundo lugar, se resuelve el problema de posición obteniendo el modelo
cinemático del robot. La técnica seleccionada para resolver este problema depende de
la estructura mecánica del dispositivo. En robots serie y exoesqueletos se aplica el al-
goritmo de Denavit-Hartenberg, mientras que el uso de las ecuaciones de cierre es más
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apropiado para los robots paralelos. A continuación, se calcula el modelo dinámico para
conocer la relación entre las fuerzas ejercidas y el movimiento generado. Para resolver
este problema se implementa la formulación Lagrangiana, que permite obtener un modelo
compacto apropiado para que sea integrado en algoritmos de control. Y por último, se
realizan diferentes pruebas experimentales, con la intención de validar los modelos
conseguidos.
Siguiendo esta metodología, se ha obtenido el modelo cinemático-dinámico del
robot de rehabilitación UHP (Universal Haptic Pantograph). El UHP es un robot de
rehabilitación multifuncional desarrollado para el entrenamiento completo de las extremi-
dades superiores en personas que sufren discapacidad motora debido a un ataque de ictus.
Una de sus ventajas principales es la posibilidad de variar con facilidad su estructura mecá-
nica, lo que le permite adaptarse a las necesidades del paciente y al ejercicio a realizar. De
esta forma, es posible conseguir rehabilitar todas las articulaciones del miembro superior,
con una estructura sencilla y de fácil uso. Gracias a esta estructura reconﬁgurable, el UHP
posee ocho conﬁguraciones mecánicas, entre las cuales, en este trabajo de tesis se han
empleado las más demandadas en su uso, ARM (para rehabilitar la ﬂexión/extensión del
brazo) y WRIST (para rehabilitar los movimientos rotativos de la muñeca).
La estructura del UHP está compuesta por dos subsistemas que se han modelado
por separado. La interacción con el paciente se lleva a cabo mediante una estructura
de tipo pantógrafo, que conserva las grandes ventajas de los robots de rehabilitación de
un único punto de contacto, mientras que permite conocer y controlar la posición de la
muñeca y del antebrazo. Por otro lado, su sistema de accionamiento posee componentes
elásticos colocados entre el dispositivo y los motores eléctricos habituales. De esta forma,
el sistema de accionamiento sigue manteniendo las ventajas de los motores eléctricos,
al mismo tiempo que consigue adecuar su impedancia mecánica, disminuir las inercias
generadas por los engranajes y facilitar el control de fuerza.
Una vez obtenidos los modelos cinemáticos y dinámicos del sistema de accionamiento
y de la estructura pantógrafa en forma analítica, se han validado, comparado con los
datos obtenidos de ensayos experimentales realizados con el prototipo UHP. De los datos
experimentales se ha constatado que, el error medio de posición cometido es de 3mm,
mientras que el de fuerza es menor que el 6;4% del rango de fuerza máxima.
Dado que en las terapias de rehabilitación la precisión no es tan exigente como en
el ámbito de la cirugía, estos errores son más que aceptables. Según la literatura, las
personas sanas son capaces de ejecutar movimientos de las extremidades superiores
con una resolución media de 5mm, lo que indica que el error medio de 3mm es
mejor que la resolución del movimiento del brazo humano. Por otro lado, hay que
considerar que en la mayoría de los entrenamientos reales, por las características de
los ejercicios de rehabilitación y el estado de recuperación de los pacientes, las fuerzas
ejercidas suelen ser muy reducidas, lo que genera que los errores de fuerza del 6;4%
sean fuerzas casi indetectables por el ser-humano.
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Por todo ello, se concluye que los modelos cinemáticos y dinámicos obtenidos
siguiendo la metodología propuesta, son apropiados para integrarlos en controladores
avanzados para robótica de rehabilitación.
6.1.2. Aportaciones en el área de control
Es evidente que en el ámbito de la rehabilitación, los requisitos que debe cumplir el
dispositivo robótico son diferentes a las que normalmente se reúnen en aplicaciones
industriales convencionales. Este cambio de paradigma, imposibilita la utilización de las
técnicas habituales de control y genera la necesidad de nuevos algoritmos adaptados
a este tipo de aplicaciones.
En la presente tesis doctoral, con la intención de resolver esta necesidad, se ha
propuesto un grupo de algoritmos de control divido en dos niveles: controladores de
nivel de tarea y controladores de nivel de dispositivo.
6.1.2.1. Controladores de nivel de tarea
El éxito del tratamiento de rehabilitación mediante dispositivos robóticos, en gran medi-
da, depende de la posesión de controladores de nivel de tarea adecuados que den respuesta
a las necesidades de pacientes con diferentes niveles de recuperación. Conociendo su im-
portancia, en la presente tesis se ha propuesto un grupo de controladores de nivel de
tarea capaz de adaptarse a cualquier fase de recuperación de los enfermos con déﬁcit
motor producido por un ictus.
Con la intención de dar respuesta a las necesidades de las terapias de rehabilitación,
este grupo de controladores se ha dividido en tres bloques de tareas de rehabilitación: las
asistidas adaptativas, la correctora progresiva y las adaptativas basadas en la oposición.
Tareas asistidas adaptativas: Observando las limitaciones de las tareas asistidas
existentes, en este trabajo se ha propuesto una metodología adaptativa de las tareas
asistidas, donde la ejecución de la tarea se ha dividido en tres fases. Esta nueva
metodología aporta grandes ventajas al proceso de rehabilitación, optimizando los
ejercidos de entrenamiento y minimizando los tiempos de recuperación. La división
del ejercicio en tres fases, permite implementar diferentes modos de rehabilitación
en un mismo ejercicio, consiguiendo mayor adaptabilidad al estado del usuario. Asi-
mismo, gracias a esta técnica, el dispositivo robótico solo asiste en el caso de ser
necesario, aumentando la autonomía del paciente. Además, como la nueva metodo-
logía garantiza la ﬁnalización de la trayectoria, el terapeuta puede forzar al usuario
a trabajar al límite de sus capacidades, sin peligro de frustración.
Tarea correctora progresiva: Aunque mejorar la dirección del movimiento es im-
prescindible para ejecutar tareas cotidianas como alcanzar elementos pequeños, en
la actualidad, son pocos los dispositivos robóticos de rehabilitación que soportan
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tareas correctoras. Ante esta situación, se ha propuesto un nuevo modo corrector
progresivo que aplica mayor o menor asistencia en función del error de posicionamien-
to cometido por el usuario. En el nuevo modo, el paciente trabaja activamente en la
corrección del error de posición, mejorando el proceso de aprendizaje y minimizando
el tiempo de entrenamiento necesario para controlar la dirección de la trayectoria.
Asimismo, el hecho de que el robot actué en caso de abandonar la región deﬁnida,
limita los rangos de movimiento, aumentando la seguridad. Al mismo tiempo, gra-
cias a que este nuevo modo permite variar el ancho de la región (D), el terapeuta
puede adaptar el ejercicio al estado de recuperación del usuario con gran facilidad,
optimizando el rendimiento del ejercicio.
Tareas adaptativas basadas en la oposición: Debido a su uso limitado en la última
fase del proceso de entrenamiento, la mayoría de los robots existentes no soportan
tareas basadas en la oposición. Con el objeto de resolver esta necesidad, en la pre-
sente tesis se ha propuesto un grupo de tareas adaptativas basadas en la oposición
formado por cuatro modos: el modo resistido adaptativo, fuerzas aleatorias con pe-
riodo variable, ampliﬁcación del error de movimiento y paro del dispositivo con región
variable. La combinación de estos modos permiten al paciente aprender a contro-
lar la fuerza y el movimiento en presencia de perturbaciones externas, mejorando
su destreza, y aumentando la capacidad de realizar tareas cotidianas como mover
elementos de poco peso o abrir cajoneras.
6.1.2.2. Controladores de nivel de dispositivo
Con el ﬁn de implementar el grupo de controladores de nivel de tarea propuesto
se requiere un controlador avanzado de nivel de dispositivo capaz de seguir a las
referencias de fuerza y de posición generadas. Asimismo, considerando la importancia
de la seguridad en aplicaciones asistenciales y sanitarias, es imprescindible que dicho
controlador asegure que el robot cumple con los requisitos de seguridad, como la
velocidad, el rango de movimiento o la fuerza máxima.
Con la intención de dar respuesta a estas necesidades, en la presente tesis se han dise-
ñado cuatro algoritmos de control de nivel de dispositivo: el controlador de impedancia,
el controlador de fuerza, el controlador de posición y el controlador de seguimiento.
Controlador de impedancia aplicado a robots de rehabilitación: Observando los
requerimientos del grupo de controladores de nivel de tarea, el controlador de im-
pedancia se ha modiﬁcado para que aplique fuerza en la dirección de la trayectoria
y en su perpendicular. Asimismo, se ha diseñado con la capacidad de adaptarse a
las exigencias de cada momento, aplicando mayor o menor fuerza asistida/resistida.
De esta forma, se consigue dar respuesta a las necesidades de los pacientes con
movilidad reducida y del ejercicio de rehabilitación.
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Controlador de fuerza basado en el modelo dinámico del robot: Con el objetivo de
conseguir un controlador capaz de actuar rápidamente ante perturbaciones externas
introducidas por los pacientes, el algoritmo se ha dividido en dos controladores en
cascada. El primero estima la fuerza que debe de realizar el robot para seguir a la
referencia deseada, mientras que el segundo controla el sistema de accionamiento
calculando el par que deben de ejercer los motores. Para relacionar los dos lazos, se
ha utilizado el modelo dinámico del robot.
Controlador de posición basado en el modelo cinemático del robot: Para su di-
seño se ha seguido un procedimiento similar al del controlador de fuerza, aunque, al
no ser tan crítica la precisión del movimiento en estas aplicaciones, se ha eliminado
el lazo externo del controlador, quedando solo el controlador del sistema de accio-
namiento. Al igual que ocurría con el controlador de fuerza, el algoritmo propuesto
utiliza el modelo del robot para relacionar la referencia de posición con la entrada
del controlador del sistema de accionamiento.
Controlador de seguimiento: La misión de este controlador no es otra que conseguir
un cambio suave y seguro entre un controlador y otro. Con este ﬁn, el controlador
de seguimiento determina el controlador de nivel de dispositivo adecuado para cada
momento, además de seleccionar la entrada de cada controlador. Cuando un con-
trolador no está en uso, a su entrada se introduce el valor real del parámetro en
lugar de la consigna. De esta forma, al activar un controlador, éste parte del estado
real, por lo tanto, el salto es más suave evitando las inestabilidades que surgían en
el cambio de control.
6.1.2.3. Estimadores de fuerza y posición
El conjunto de controladores de nivel de dispositivo diseñado (impedancia, fuerza,
posición y seguimiento) permite seguir a las referencias de fuerza y de posición generadas
por el grupo de controladores de nivel de tarea. Por lo que el grupo de algoritmos de
control presentado permite al robot generar movimientos suaves y seguros que se
adaptan a cualquier estado de recuperación de pacientes con déﬁcit motor.
No obstante, para el correcto funcionamiento de estos controladores, es necesario
conocer el valor real de las variables de control. Es decir, es preciso obtener las fuerzas
y/o los movimientos de contacto entre el robot y el usuario. Por lo general, estos
valores se miden directamente utilizando sensores de fuerza y de posición. Sin embargo,
estos sensores, además de aumentar el coste del dispositivo, suelen añadir diﬁcultades
mecánicas y electrónicas.
Ante esta situación, observando las técnicas aplicadas en el ámbito industrial, se han
diseñado estimadores que permiten calcular la fuerza y la posición del punto de
contacto. Estos estimadores se han diseñado basados en el modelo cinemático y dinámico
del robot y las mediciones de sensores de bajo coste.
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6.1.3. Aportaciones en el área de implementación y validación
Es imprescindible que, antes de implementarlo en cualquier dispositivo robótico de
rehabilitación, el sistema de control completo desarrollado se valide en un prototipo
con personas sanas. Con este ﬁn, se ha diseñado una plataforma de control y ejecu-
ción que permite la implementación del controlador en tiempo real y sirve de puente de
comunicación entre el robot, el usuario y el controlador.
Para cumplir estos objetivos, la plataforma de control y ejecución realiza cuatro tareas:
1) leer las mediciones de los sensores y procesar los datos, 2) implementar en tiempo
real el algoritmo de control diseñado, 3) establecer la comunicación con el software de
rehabilitación, 4) memorizar y visualizar los datos de los ensayos. Estas cuatro tareas, en
función de sus requisitos y necesidades temporales, se han implementado en un ordenador,
en un procesador de tiempo real o en la FPGA de la plataforma de control embebida
CompactRIO de National Instruments.
Una vez diseñado e implementado el entorno de control y ejecución, se ha validado
el grupo de algoritmos de control. Para ello, se ha utilizado el dispositivo robótico de
rehabilitación UHP en las conﬁguraciones mecánicas ARM y WRIST y el software
de rehabilitación Telereha.
En los ensayos ejecutados, se ha demostrado que el grupo de controladores de nivel
de tarea diseñado es capaz de generar las referencias de fuerza y posición ade-
cuadamente cumpliendo con los requisitos exigidos en cada prueba. Asimismo, los
controladores de nivel de dispositivo han sido capaces de seguir a las referencias
deseadas de una forma suave y segura.
Además, se ha observado que el algoritmo de control diseñado es capaz de adap-
tarse a los parámetros de rehabilitación (tiempo de ensayo, ﬂexión automática, ancho
de región, etc.) elegidos por el terapeuta en cada prueba, lo que conﬁrma su adapta-
bilidad al estado de recuperación del paciente. Al mismo tiempo, se ha mostrado que
cumple con los requisitos de seguridad predeﬁnidas (velocidad de movimiento, cambio
de fuerza, etc.).
Por lo tanto, se ha concluido que el grupo de algoritmos de control diseñado en la
presente tesis doctoral funcionan correctamente en todos los escenarios posibles, dando
respuesta a las necesidades de los tratamientos de rehabilitación y de los pacientes
con movilidad reducida debido a un ataque de ictus.
Las aportaciones que se han descrito en esta memoria han dado lugar a un conjunto
de resultados que han sido publicados en revistas con índice de impacto y presentados en
conferencias internacionales de reconocido prestigio en el campo de la investigación. El
trabajo realizado en relación al Control Avanzado para Robótica Asistencial y Sanitaria ha
dado lugar a las siguientes publicaciones:
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, J. H. Jung (2018). Kine-
matical and dynamical modelling of the UHP multipurpose upper limbs rehabili-
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tation robot. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 49, pp. 374-387,
doi : 10;1016=j:rcim;2017;08;013. JCR2016: 2.846 (Computer Science: T1/Q1).
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, J. H. Jung (2018). Dispositivo
robótico multifuncional para la rehabilitación de las extremidades superiores. Revista
Iberoamericana de Automática e Informática industrial. doi : 10;4995=r iai ;2017;8820.
JCR2016: 0.5 (Robotics:T3/Q4).
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, J. H. Jung (2018). Inclusive
and seamless control framework for safe robot-mediated therapy for upper limbs
rehabilitation. Journal of IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation
Engineering. Pendiente de publicar. JCR2016: 3.41 (Rehabilitation: T1/Q1).
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, J. H. Jung (2018). Kinematic
and dynamic modeling of a multifunctional rehabilitation robot UHP. New Trends
in Medical and Service Robots: Design, Analysis and Control. Springer International
Publishing. 48, pp. 117-130. doi : 10;1007=978  3  319  59972  4  9.
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, J. H. Jung (2017). Interaction
force and motion estimators facilitating impedance control of the upper limb rehabi-
litation robot. 15th IEEE Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR2017). pp.
561-566. doi : 10;1109=ICORR;2017;8009307.
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, J. H. Jung (2017). A com-
prehensive training mode for robot-mediated upper limb rehabilitation Converging
Clinical and Engineering Research on Neuroreha-bilitation II. 3rd International Con-
ference on Neurorehabilitation (ICNR2016). Springer International Publishing. 15,
pp. 1169-1173. doi : 10;1007=978  3  319  46669  9  190.
A. Mancisidor, A. Zubizarreta, I. Cabanes, P. Bengoa, M. Muñoz, J. H. Jung (2015).
Enhanced force control using force estimation and nonlinearity compensation for the
Universal Haptic Pantograph. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Ro-
bots and Systems (IROS 2015). pp. 5599-5604. doi : 10;1109=IROS;2015;7354171
6.2. Líneas futuras
El trabajo realizado a lo largo de esta tesis ha permitido detectar una serie de líneas
de interés para futuros trabajos de investigación,
En el marco del presente trabajo, se ha utilizado el modelo del robot para estimar
la fuerza y el movimiento del punto de contacto, obteniendo resultados óptimos y
consiguiendo disminuir las diﬁcultades mecánicas y electrónicas surgidas en el uso de
los sensores. No obstante, su implementación en tiempo real precisa mucho cálculo
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matemático, lo que aumenta el espacio y el tiempo computacional y disminuye la
rapidez de respuesta del controlador. Ante esta situación, se ve la necesitad de
profundidad en el ámbito de estimación, aplicando otras estrategias de aproximación,
como las técnicas inteligentes.
A lo largo de la tesis se ha diseñado un grupo de controladores de nivel de dispositivo
capaz de seguir a las referencias de fuerza y posición de una forma suave y segura.
Observando los beneﬁcios aportados a dispositivos roboticos de rehabilitación y la
similitud de requisitos funcionales (importancia de la seguridad, velocidades reduci-
das, fuerzas limitadas, etc.), se observa la necesidad de trasladar dicho algoritmo
de control a otros ámbitos de la robótica asistencias y sanitaria, como la robótica
asistencial.
Los controladores de nivel de tarea propuestos poseen la capacidad de adaptarse al
estado de recuperación del usuario en función de los parámetros seleccionados por el
terapeuta. Esto genera que el rendimiento de los ejercicios programados dependa de
la subjetividad y de la destreza del terapeuta. Sin embargo, durante la ejecución de
los ensayos experimentales con personas sanas, se han reconocido diferentes iden-
tiﬁcadores, como la inclinación del cuerpo o el rango de movimiento, que pueden
ayudar a predecir el estado de recuperación del paciente y seleccionar parámetros de
entrenamiento. Por lo que se requiere trabajar en la linea de análisis y diagnostico
de pacientes con movilidad reducida.
Con el objetivo de seguir mejorando el entorno de control y ejecución propuesto
en el último capitulo, en un futuro se pretende expandir el diseño para considerar
funcionalidades adicionales como la inserción de un nuevo software de rehabilitación
o la implementación de un algoritmo de diagnóstico. De igual modo, se tendrán
que evaluar otras plataformas además de Labview para la implementación de futuras
versiones del entorno.
Por último, después de validar el funcionamiento correcto y seguro del conjunto
de algoritmos de control diseñado al interaccionar con personas sanas, antes de





EMG Señales electromiográﬁcas producidas por un músculo durante el proceso
de contracción y relajación.
FPGA Field Programmable Gate Array, matriz de puertas programables.
GLD Grados de libertad.
IMU Inertial Measurement Unit, unidad de medición inercial.
PID Control Proporcional, Integral, Derivativo.
SEA Serial Elastic Actuator, sistema de accionamiento basado en componentes
elásticos.
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocolo de control
de transmisión.
TR Tiempo Real.
UDP User Datagram Protocol, protocolo del nivel de transporte.
UHP Universal Haptic Pantograph, robot multinacional para la rehabilitación
de las extremidades superiores.
Y Admitancia mecánica deﬁnida por Hogan.
Z Impedancia mecánica deﬁnida por Hogan.
Md Matriz de inercia que caracteriza la impedancia deseada del robot.
Bd Matriz de amortiguamiento que caracteriza la impedancia deseada del
robot.
Kd Matriz de rigidez que caracteriza la impedancia deseada del robot.
KMax Rigidez máxima que puede ejecutar el robot.
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FCn Fuerza de interacción o de contacto entre el usuario y el robot.
PCn Movimiento del punto de contacto entre el usuario y el robot.
FCnDes Fuerza de contacto deseada.
PCnDes Movimiento deseado del punto de contacto.
FTr Fuerza de transmisión entre el sistema de accionamiento y el pantógrafo
del robot UHP.
PTr Movimiento del punto de unión entre el sistema de accionamiento y el
pantógrafo del robot UHP.
rp1 Radio de las poleas actuadas del sistema de accionamiento del robot UHP.
rp2 Radio de las poleas no actuadas del sistema de accionamiento del UHP.
Si Muelle del sistema de accionamiento del robot UHP para i = A;B; C;D.
nSi Longitud variable del muelle Si .
kSi Constante de rigidez del muelle Si .
l0i Longitud inicial del muelle Si .
FSi Fuerza ejecutada por el muelle Si .
ﬁSi Par ejecutado por el muelle Si .
mj Motor del sistema de accionamiento del robot UHP para j = 1; 2.
qmj Ángulo de rotación del motor mj .
ﬁmj Par ejecutado por el motor mj .
Imj Inercia del motor mj .
Bmj Coeﬁciente de fricción viscosa del motor mj .
Fcj Coeﬁciente de fricción de Coulomb del motor mj .
lk Longitud de los cables del sistema de accionamiento para k = A;B; C;D.
k , k y k Ángulos que deﬁnen el cable lk .
El Elemento del robot UHP para l = 1; 2; 3; 4; 5.
mEl Masa del elemento El .
lEl Inercia del elemento El .
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ICMEl Centro de masas del elemento El .
Pm Posición de la articulación m del robot UHP para m = A;B; C:::I.
ln Parámetro longitudinal n del robot UHP para n = 1; 2; 3::;10.
o y 'o Ángulos que deﬁnen las barras del pantógrafo para o = 1; 2; 3.
qnaS Vector de variables pasivas del sistema de accionamiento.
qnaA Vector de variables pasivas del pantógrafo en la conﬁguración ARM.




D Matriz de inercia del modelo dinámico de un robot.
C Matriz de Coriolis del modelo dinámico de un robot.
G Vector de gravedad del modelo dinámico de un robot.
tm Tiempo de entrenamiento.
FCnMax Fuerza de contacto máxima.
D Ancho de la región de movimiento.
H Línea de histéresis.
PCnIni Posición de inicio del punto de contacto.
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